






































Que  la memoria  titulada  “DESARROLLO  DE METODOLOGÍA  ANALÍTICA  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE 
TRICLOSÁN  Y  PARABENES.  APLICACIÓN  AL  ESTUDIO  DE  SU  DISTRIBUCIÓN  Y  TRANSFORMACIÓN  EN 
MUESTRAS AMBIENTALES”, para optar al  grado de Doctora  en Química que presenta Dña. María del 
Pilar Canosa Rodríguez, ha sido realizada bajo la dirección de los Profesores Titulares D. Isaac Rodríguez 























































































“Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que, constante y paciente, la sostiene en la 








Investigación  y  Análisis  Alimentario,  así  como  a  D.  Rafael  Cela  Torrijos,  director  del  grupo  de 
investigación de Cromatografía y Quimiometría del Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela,  los medios  proporcionados  para  la 











A  Dña. María  Teresa  Tena  Vázquez  de  la  Torre,  profesora  titular  del  departamento  de 
Química  Analítica  de  la  Universidad  de  La  Rioja,  por  facilitarme  la  estancia  en  su  grupo  de 



















































































































































































































































































































































IV.  APLICACIÓN  DE  LAS  METODOLOGÍAS  DESARROLLADAS  A  LA  DETERMINACIÓN  DE 













































































































































toxicidad, muy  estables  químicamente  y  con  carácter  bioacumulativo,  como  los  PCBs,  dioxinas, 
diversos pesticidas, etc, fueron incluidos en las listas de contaminantes orgánicos persistentes (POPs) 
y  sometidos  a  intensos  programas  de monitorización,  a  la  vez  que  se  desarrollaron  las  distintas 
legislaciones en referencia a los niveles máximos emitidos y permitidos en el medio acuático. 
  A partir de este momento, en los estudios medioambientales, se ha empezado a considerar 
otro  tipo  de  sustancias,  denominados  contaminantes  emergentes,  como  son  los  productos 
farmacéuticos y de  cuidado personal  (PPCPs)  [Loos R; 2003][Petrović M; 2003]. Un contaminante 
emergente  corresponde,  en  muchos  casos,  a  un  compuesto  no  regulado,  el  cual  es  un  futuro 
candidato para una posterior regulación, dependiendo de sus efectos potenciales sobre la salud y el 
medio ambiente [Barceló D; 2003]. Los productos de cuidado personal  incluyen un amplio número 
de  compuestos,  como,  por  ejemplo,  fármacos,  esteroides  y  hormonas,  fragancias,  estabilizantes, 
antisépticos,… La característica principal de estos compuestos es que no precisan ser persistentes en 
el  medio  ambiente  para  ejercer  efectos  negativos,  ya  que  su  continua  descarga,  compensa  la 










En  la mayoría de  los casos,  la toxicidad de estos compuestos es baja, sin embargo pueden 
ser precursores de otras especies, considerados contaminantes prioritarios, como   por ejemplo  las 




fertilidad  en  humanos  [http:www.ayaba.es/diario].  Incluso  algunos  autores  han  puesto  de 










estas sustancias, aparentemente  inofensivas por contacto dérmico o por  ingestión, así como de  los 
subproductos generados a partir de los mismas mediante reacciones fotoquímicas u oxidativas. 
   
  En  este  trabajo  se  han  desarrollado  distintos   métodos  analíticos,  aplicados  a matrices 
medioambientales, para  la determinación de un bactericida de amplio uso, el Triclosán, así  como 
clorofenoles  relacionados  (2,4‐diclorofenol,  2,3,4‐triclorofenol,  2,4,6‐triclorofenol)  [Kanetoshi  A; 
1987][Canosa P; 2005 A], un producto de biometilación del mismo, el metiltriclosán  [Balmer ME; 
2005],  y  por  último,  una  familia  de  compuestos  utilizados  como  conservantes,  los  parabenes 
(metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben y bencilparaben) [Benijts T; 2004]. 
















































El  triclosán  [5‐cloro‐2‐(2,4‐diclorofenoxi)fenol],  TCS,  es  un  fenoxifenol  triclorado 
comercializado  con  el  nombre  de  Irgacare  MP  o  Irgasan  DP  300  que  presenta  propiedades 
antibacterianas. Es un polvo blanquecino escasamente soluble en agua, hidrolíticamente estable y 
poco volátil, con una elevada hidrofobicidad. Debido a su  reactividad, se estudiará conjuntamente 
con  varios  de  sus  productos  de  transformación:  el  metiltriclosán,  el  2,4‐diclorofenol,  el  2,3,4‐
triclorofenol y el 2,4,6‐triclorofenol, los cuales se muestran en la figura I.1. 
 










































Propiedades  TCS  MTCS  2,4‐DCF  2,3,4‐TCF  2,4,6‐TCF 
Pm (g/mol)  289.5  303.6  163  197.4  197.4 
pKa  7.80  ‐‐‐  8.05  7.10  6.59 
Log Kow  4.8  5.4  2.99  3.66  3.57 
Punto ebullición (ºC)  345  359  210  260  246 
Punto fusión (ºC)  162  128  113  111  96 
P vapor (Torr)  3.26 10‐5  5.18 10‐5  0.136  0.008  0.0177 
Solubilidad, pH 3 (g/L)  0.004  0.001  3.6  0.79  0.87 
Solubilidad, pH 7 (g/L)  0.005  0.001  3.9  1.4  3.2 




  El  triclosán  exhibe un  amplio  espectro bactericida  contra  las bacterias Gram  +  y Gram  ‐, 
además de hongos y levaduras. Su efecto antibacteriano es debido a la inhibición que ejerce sobre la 
proteína  transportadora  enoil‐acil  reductasa  (ENR),  encargada  de  la  biosíntesis  de  ácidos  grasos 
necesarios para  la  formación de  las paredes celulares y  la reproducción de  las bacterias [Singer H; 
2002][Mc Avoy D; 2002][Glaser A; 2004]. 
El  triclosán  está presente  en múltiples productos  relacionados  con  la desinfección  en un 
rango  que  va  desde  0.1  a  0.3  %  (1000‐3000  µg/g),  como  jabones,  desodorantes,  limpiadores, 
champús  y  cosméticos  [http://www.listadeespera.net/guia/pdf/RD1599_1997_17oct.pdf]. 
Además,  es  adecuado  para  su  introducción  en  polímeros  y  fibras,  en  almohadillas  de  colchón, 
tableros de corte, zapatos y ropa deportiva [Orvos DR; 2000][Birkel M; 1993][Glaser A; 2004]. Para 
los polímeros y tejidos, contenidos de triclosán (Microban®) de 300 µg/g ofrecen protección contra 
las  bacterias  Gram  +,  750‐1000  µg/g  frente  a  bacterias  Gram  +  y  ‐,  300‐5000  µg/g  protección  











  El  triclosán es un  compuesto de baja  toxicidad aguda. Diversos estudios  sobre  su uso en 
productos de cuidado personal revelan que, a  las concentraciones utilizadas (0.3 %, según RD 1599 
del 17 octubre 1997), no es tóxico, carcinogénico, teratogénico, ni irritante de ojos y piel. El triclosán 
penetra  en  el  cuerpo  humano  por  contacto  con  la  piel,  las  mucosas  y  el  tracto  intestinal, 
reduciéndose su concentración a la mitad tras 21 horas, retornando finalmente a los niveles iniciales 
al cabo de 8 días [Mc Avoy D; 2002][Allmyr M; 2006 A]. 
  El  mayor  problema  derivado  de  la  introducción  de  triclosán  en  las  formulaciones  de 
productos  de  cuidado  personal  es  su  continua  descarga  en  el  medio  ambiente,  ya  que  puede 
producir efectos adversos sobre la flora y fauna acuática. Las algas, organismos unicelulares y peces 
han sido los principales organismos en los que se ha estudiado su toxicidad. 
  Dado  que  las  algas  comprenden  el  primer  escalón  en  la  pirámide  alimentaria,  un  efecto 




de  TCS  comprendidas  entre  1.3  y  13  ng/mL  en  un  tiempo  de  exposición  de  4  días,  con  una 
concentración media inhibitoria, conocida como IC50, de 4.7 ng/mL.  Un estudio realizado por Orvos y 
colaboradores  [Orvos  DR;  2002]    mostró  que  al  disminuir  la  concentración  de  triclosán,  el 
crecimiento de  las algas se reanudaba, sugiriendo que  los organismos se encuentran en un estado 
latente.  Así  mismo,  descubrieron  que  el  mayor  efecto  tóxico  se  produjo  sobre  la  especie 
Scenedesmus  Subspicatus,  dado  que  este  organismo  es  capaz  de  transformar  químicamente  el 
triclosán en 2,4‐diclorofenol,  de mayor toxicidad que el compuesto de partida. 
  Bioensayos  realizados  por Wilson  y  colaboradores  [Wilson  BA;  2003]  sugirieron  que  la 
estructura  y  función  de  las  comunidades  de  algas  pueden  experimentar modificaciones  cuando 
sufren continuas descargas de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales conteniendo 
triclosán.   A niveles  inferiores a 0.015 ng/mL se observó una  ligera disminución de  la población de 
dos especies de algas, siendo más significativa cuando se alcanzaron concentraciones comprendidas 
entre 0.15 y 1.5 ng/mL. De  igual modo, estudios  in vivo sobre  la reproducción sexual y asexual del 
alga C. Ehrenbergii, realizados por Ciniglia y colaboradores [Ciniglia C; 2005],  pusieron de manifiesto 
que niveles  inferiores a 0.125–5 mg/L no afectaron al  tamaño de  los cloroplastos y su morfología, 





  Dentro  de  los  vertebrados,  la  toxicidad  del  TCS  ha  sido  estudiada  en  peces  y  anfibios, 
principales pobladores de  ríos  y  lagos.  En un  estudio  inicial,  el  grupo de Orvos  [Orvos DL;  2002] 
descubrió  que  las  crías  de  la  trucha  arco‐iris  presentaban  una  disminución  de  su  supervivencia 
cuando eran expuestas durante un periodo de 35 a 61 días a niveles de triclosán del orden de 71.3 
ng/mL,  sin  que  hubiese  diferencia  de  longitud  y  peso  con  respecto  a  las muestras  control.  Sin 
embargo,  se  manifestaron  malformaciones  en  la  mandíbula,  curvatura  de  la  espina  dorsal, 
inactividad  y natación  errática,  factores que  afectan negativamente  a  la  supervivencia.  Estimaron 
también  la  concentración  media  letal  (EC50)  del  triclosán  para  la  carpa  cabezona  (Pimeaples 
promelas) y para  la perca  (Leponis macrochirus),  siendo del orden de 260‐440 ng/mL. Por último, 
observaron que el  factor de bioconcentración del TCS aumentó prácticamente el doble cuando su 
concentración en agua disminuyó de 30 a 3 ng/mL. 
Ishibashi  y  colaboradores  [Ishibashi  H;  2004]  investigaron  como  afecta  la  presencia  del 
triclosán al desarrollo reproductivo del medaka (Oryzas Latipes). Estimaron en 601 ng/mL el EC50 (24  
h) para  las  larvas, además de observar una  reducción y  retraso de  la eclosión de 14 días. En esta 
misma  línea, Tatarazako y colaboradores determinaron que el pez cebra (Danio Rerio) y el medaka 
(Oryzias  latipes) presentaron una disminución del 50 % de sus poblaciones (IC50) a concentraciones 
de  triclosán  del  orden  de  220  ng/mL  y  400  ng/mL  respectivamente,  similares  a  los  resultados 
obtenidos por Orvos [Tatarazako N; 2004].  
 
Con respecto a  los anfibios,  los grupos de Fraker y Veldhoen han evaluado  la toxicidad del 
TCS  para  dos  especies  de  rana  diferentes.  Para  la  rana  leopardo  (Rana  pipiens),  niveles  de 
concentración  de  230  ng/mL  provocaron  alteraciones  del  sistema  nervioso,  mientras  que  a 
concentraciones 1000 veces inferiores, se observó una disminución de peso importante, así como un 
aumento  de  mortandad  en  las  crías  [Fraker  SL;  2004].  Para  la  rana  toro  (Rana  catesbeiana), 
Veldhoen y colaboradores observaron cambios en la metamorfosis mediada por la hormona tiroidea 




en  la  rana  toro. En este  caso,  los niveles necesarios para observar efectos adversos  fueron de 30 
mg/kg por día. 
 
Entre  las  aplicaciones  del  triclosán,  la  utilización  como  agente  antimicrobiano  en 
desodorantes o cremas, hace posible que se produzca la penetración cutánea del mismo. Estudios in 
vivo  en  ratas  y  humanos,  pusieron  de manifiesto  que  entre  un  21  y  un  28 %  del  triclosán  era 




conjugado glucurónido  [Moss T; 2000], el cual  tiene un  tiempo de permanencia medio de 4 horas 
cuando es administrado oralmente a humanos [Sioufi A; 1997].   
El mayor  problema  derivado  del  uso  del  triclosán,  se  debe  a  su  reactividad,  ya  que  se 



















superficie,  siempre  que  el  pH  del  agua  sea  inferior  al  pKa  del  compuesto  [Sabaliunas  D; 
2003][Tixier C; 2002]. 




fotodegradación del  triclosán sólo es significativa en  la superficie de  las masas de agua. Por 
esta razón, los procesos de fotólisis son importantes en aguas superficiales pero no en aguas 
subterráneas o residuales [Ferrer I; 2004][Aranami K; 2007][Sánchez‐Prado L; 2006 A y B]. 







• Cloración.‐ En presencia de cloro  libre, el  triclosán puede sufrir  la halogenación de su anillo 




en  distintos  tipos  de  matrices  medioambientales.  En  el  caso  de  muestras  acuosas,  las 
concentraciones varían enormemente entre aguas residuales y aguas superficiales, pero también en 
distintas  zonas del planeta. Con estos datos,  se pueden valorar  los porcentajes de eliminación de 
triclosán  por  parte  de  las  estaciones  depuradoras  de  agua  residual.  Se  estima  que  durante  los 
tratamientos primarios  se elimina entre un 7 y un 48 % del  compuesto  [Sabaliunas D; 2003][van 
Stee LLP; 1999], mientras que en el tratamiento secundario, la eliminación es del orden del 81‐95.5 
% [Lee HB; 2003][Bester K; 2003], tabla I.2. En cualquier caso, estos valores deben considerarse con 













España (Barcelona)  na  0.045  Kuster M; 2008 









































Japón  0.3‐0.8  0.1  Nakada N; 2006 
China  0.022‐0.213  na  Wu JL; 2007 






























Aguas pluviales  0.0016‐0.029  Estados Unidos  Boyd GH; 2004 

































Aunque  los  valores  de  triclosán  encontrados  en  aguas  de  río  y  lago  son  inferiores  a  los 






orden  de  0.61‐10.4  ng/g,  mientras  que  Adolfsson‐Erici  [Adolfsson‐Erici  M;  2002]  y  Houtman 
[Houtman CJ; 2004]  analizaron bilis de pescado para determinar  las  concentraciones de  triclosán 
presentes en este organismo. Los valores cuantificados oscilaron entre 10‐710 ng/g (referido a peso 
































son hasta 1000 veces superiores a  los detectados en  las aguas  residuales sin  tratar. En ocasiones, 
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estos  lodos  son  utilizados  como  abonos.  Por  ello,  es  necesario  controlar  de  algún  modo  la 
distribución del triclosán en esta matriz sólida  [Heidler JL; 2007]. 
Por último, cabe destacar estudios en  los que se evaluó  la presencia de triclosán en  leche 
materna, en plasma humano  y orina procedente de  individuos que usaban productos de  cuidado 
personal que contienen en su formulación este bactericida. Los niveles detectados en leche materna 





matrices  anteriormente  indicadas.  Quizá  el  más  importante  de  todos  ellos,  y  directamente 
relacionado con él, es el metiltriclosán, generado principalmente en  las plantas depuradoras como 
producto de biometilación. En  los  lodos,  sus concentraciones están comprendidas entre 0.05‐0.45 
µg/g [Mc Avoy D; 2002], mientras que en influentes y efluentes los valores oscilan entre 0.001‐0.04 y 
0.002‐0.011 ng/mL [Irgasan; 1998]. Son  las matrices biológicas aquellas en  las que se ha analizado 
exhaustivamente  la  presencia  del  metiltriclosán,  principalmente  en  peces  de  río.  Balmer  y 








Los  clorofenoles  relacionados  con  el  triclosán:  el  2,4‐diclorofenol,  2,3,4‐triclorofenol 
[Onodera S; 1998]  y el 2,4,6‐triclorofenol  [Canosa P; 2005 A y B][Rule KL; 2005]  también  fueron 
cuantificados en algunos estudios. Para el 2,4‐diclorofenol, se han detectado concentraciones en el 
influente  de  una  depuradora  del  orden  de  0.03‐0.20  ng/mL,  mientras  que  para  el  efluente 
correspondiente,  los  niveles  oscilaron  entre  0.01  y  0.21  ng/mL,  con  lo  que  se  concluyó  que 
prácticamente  no  hay  eliminación  de  este  compuesto  [Lee  HB;  2003].  Para  el  caso  de  los  dos 
triclorofenoles  supuestamente  relacionados,  es  el  2,4,6‐triclorofenol  el  que  presenta  mayores 
niveles de  concentración en el  influente  (0.02‐0.1 ng/mL)  frente al 2,3,4‐triclorofenol  [Eriksson E; 








Otros  compuestos  relacionados  con  el  triclosán  son  los  closanos  clorados.  Estos  son 
derivados halogenados del triclosán los cuales se forman en presencia de cloro en el medio acuoso. 
Mc Avoy y colaboradores detectaron estos compuestos en agua residual sin  tratar y agua residual 
tratada a niveles  inferiores a 0.6 ng/mL, mientras que en el  lodo  la concentración media de estos 
fenoxifenoles tetra‐ y pentaclorados fue de 0.42 µg/g [Mc Avoy D; 2002]. 
Por último,  las dioxinas relacionadas con el triclosán se han detectado en aguas residuales 







naturales o  industriales  (por ejemplo, el  tratamiento de aguas  residuales) parte del  triclosán sufre 
procesos de mineralización completa [Federle TW; 2002][Heidler J; 2007]. Sin embargo, una fracción 





En  relación  a  la  formación  de  derivados  clorados  del  triclosán,  la  primera  referencia 
existente  se remonta a 1987. Onodera y colaboradores [Onodera S; 1987] observaron la formación 
de  2,4‐diclorofenol,  2,3,4‐triclorofenol,  4,5‐dicloro‐2‐(2,4‐diclorofenoxi)fenol  [tetraclosano  II],  5,6‐
dicloro‐2‐(2,4‐diclorofenoxi)fenol  [tetraclosano  I]  y  4,5,6‐tricloro‐2‐(2,4‐diclorofenoxi)fenol 
[pentaclosano]  cuando  trataban  agua  residual  conteniendo  triclosán  con  hipoclorito  sódico. 
Kanetoshi  y  colaboradores  [Kanetoshi A; 1987]  también  identificaron  los  tres  closanos  anteriores 
como  resultado de  la  inmersión de  tejidos  tratados con  triclosán en una disolución de hipoclorito 
sódico.  
Años más  tarde,    el  grupo  de  Rule  [Rule  KL;  2005]  estudió  la  cinética  de  reacción  del 
triclosán en agua clorada. Al igual que Onodera y Kanetoshi, observaron la aparición de los closanos 
anteriores y el 2,4‐diclorofenol, aunque el  triclorofenol que  identificaron  fue el 2,4,6‐triclorofenol. 
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Estos  resultados  fueron obtenidos paralelamente al  trabajo  llevado a  cabo en esta Tesis Doctoral 
[Canosa  P;  2005  A].  Trabajos  posteriores  del  grupo  de  Rule  demostraron  la  evolución  de  los 
compuestos anteriores a cloroformo [Fiss EM; 2007]. 
La  formación de 2,4‐diclorofenol no  solamente es debida a  reacciones de halogenación y 
posterior  ruptura  del  enlace  éter,  sino  que  cierto  tipo  de  algas  y  bacterias,  son  capaces  de 




potencial  disruptor  endocrino  [Graovac M;  1995][Mol HGJ;  2002].  Los  fenoles,  y  en  general,  los 
fenoles  clorados,  son  tóxicos  a  concentraciones  de  partes  por  billón  (ng/mL).  La  Agencia  de 
Protección Medioambiental (EPA) recomienda que el agua potable no contenga más de 0.03 μg/mL 
de  fenoles  clorados  para  exposiciones  de  1  a  10  días  en  el  caso  de  un  adulto  sano 
[http://www.atdsr.cdc.gov/e/toxfaqs/estfacts107.html]. Además, el 2,4‐diclorofenol está  incluido 
en la lista de candidatos de contaminantes prioritarios de la EPA [http://www.epa.gov/iris]. 
El  2,3,4‐triclorofenol  y  el  2,4,6‐triclorofenol  son  considerados  predioxinas,  ya  que 
experimentos de descomposición térmica sobre cenizas muestran  la formación de dioxinas a partir 













‐Fotólisis  directa.‐  La  formación  de  dioxinas  mediante  fotólisis  directa  es  más  rápida  a  pH 
superior  al  pKa  del  triclosán  [Sánchez‐Prado  L;  2006  A].  El  grupo  de  Arnold  [Arnold WA;  2003] 
estudió la fotodegradación del TCS a distintos pHs y longitudes de onda. La longitud de onda máxima 
de  absorción  en  el  espectro  del  triclosán  corresponde  a  279  nm, mientras  que  para  la  especie 













‐Fotólisis  indirecta.‐  La  formación  de  dioxinas  también  está  descrita  mediante  la  fotólisis 
indirecta, debido  a  la  reacción del  triclosán  con  los  radicales   hidroxilo o  con  el oxígeno  singlete 
generados por la acción de la radiación solar. Tixier y colaboradores [Tixier C; 2002] estudiaron este 
fenómeno  y  concluyeron  que  era muy  favorable,  debido  a  las  altas  constantes  de  velocidad  de 
reacción y a la concentración relativamente elevada de radicales en agua.      
     
Mezcua  [Mezcua  M;  2004]  y  Ferrer  [Ferrer  I;  2004]  estudiaron  detalladamente  los 
productos  que  se  generan  en  la  fotólisis  del  triclosán.  Mezcua  y  colaboradores  observaron  la 
formación,  como  producto  mayoritario,  de  la  2,7/2,8‐dibenzodicloro‐p‐dioxina  y  evaluaron  su 
presencia en aguas residuales. Concluyeron que la concentración máxima de dioxina se alcanzaba a 
los 1000 minutos de exposición solar. Ferrer  y colaboradores investigaron la presencia de productos 
intermedios  generados  en  la  degradación  fotoquímica  del  triclosán,  utilizando  como  técnica  de 
detección  la cromatografía de  líquidos acoplada a un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo. 
Estos productos  intermedios presentaron pérdidas de  cloro,  ruptura del enlace éter  formando un 
monoclorodihidroxilado, y sustitución de un átomo de cloro por un grupo hidroxilo.  
La velocidad de la reacción de fotodegradación depende de si ésta se produce en agua dulce 
o en agua  salada. Aranami y  colaboradores  [Aranami K; 2007] observaron que el  tiempo de  vida 
media del triclosán en agua dulce es de 4 días, frente a los 8 días para el agua salada.  
 Combustión de  lodos  conteniendo  triclosán.‐ El hecho de que  se  formen dioxinas mediante  la 
combustión de lodos es de gran relevancia, ya que se conoce que un 15‐20 % del triclosán eliminado 




Kanetoshi  y  colaboradores  [Kanetoshi  A;  1987]  estudiaron  la  pirolización  del  triclosán  y 






  Di‐CDD  Tri‐CDD  Tetra‐CDD  Penta‐CDD  Hexa‐CDD 
TCS  42  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
Tetra I  ‐‐  44  25  1  ‐‐ 
Tetra II  ‐‐  22  46  ‐‐  ‐‐ 
Penta  ‐‐  ‐‐  16  ‐‐  ‐‐ 
 
1.5.3. Metiltriclosán 
El  triclosán  puede  ser  biotransformado  por  diversos  organismos  en  su  anisol,  el 




[Balmer  ME;  2004][Lindstrom  A;  2002].  Además,  los  niveles  de  metiltriclosán  detectados  son 








  Los  parabenes  son  esteres  del  ácido  4‐hidroxibenzoico  ampliamente  utilizados  como 
estabilizantes  y  preservativos  en  cosméticos,  jabones,  alimentos,  etc.  Los más  empleados  son  el 
metilparaben o parahidroxibenzoato de metilo (E‐218), el etilparaben o parahidroxibenzoato de etilo 
(E‐214),  el  propilparaben  o  parahidroxibenzoato  de  propilo  (E‐216),  butilparaben  o 
parahidroxibenzoato  de  butilo  y  el  bencilparaben  o  parahidroxibenzoato  de  bencilo  en  niveles 
inferiores  al  0.8  %  (p/p),  expresados  como  ácido  parahidroxibenzoico.  Las  estructuras  de  los 
parabenes junto con la del ácido del que proceden se muestran en la figura II.1. 
 
































Propiedades  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP  ApOH 
Pm (g/mol)  152.15  166.17  180.20  194.23  228.24  138.12 
pKa  8.30  8.30  8.20  8.22  8.20  4.57 
Log Kow  1.86  2.40  2.90  3.46  3.60  1.40 
Punto ebullición (ºC)  265  297  294  309  390  336 
Punto fusión (ºC)  116  120  125  129  168  171 
P vapor (Torr)  5.55 10‐3  7.59 10‐4  9.30 10‐4  3.56 10‐4  1.24 10‐6  4.48 10‐5 
Solubilidad, pH 3 (g/L)  64  25  12  5  1.2  8.3 
Solubilidad, pH 7 (g/L)  67  25  12  5  1.2  1000 





Los  ésteres  del  ácido  p‐hidroxibenzoico  (parabenes)  son  ampliamente  utilizados  como 
preservativos  en  productos  de  cuidado  personal  y  en  alimentos.  Son  activos  frente  hongos  y 
levaduras  y  contra  algunos  microorganismos  Gram  +  y  Gram  ‐,  provocando  disrupción  en  los 
procesos de transporte de membrana, inhibición de la síntesis de ADN y ARN o uniéndose a enzimas 
(ATPasas y fosfotransferasas) clave para el desarrollo de las bacterias [Valkova N; 2001]. 
Los parabenes no  están  incluidos  en  el Anexo  I de  la  lista de  sustancias peligrosas de  la 
Directiva 67/548/CE; sin embargo,  la directiva 76/768/CE de  la Unión Europea restringe sus niveles 
en cosméticos a una concentración máxima de 0.4 % para cada uno, ó 0.8 % (expresado como ácido) 
para mezclas de  los mismos  [Borremans M; 2004]. Debido a  su  sinergia de actuación  y a que  su 
toxicidad relativa aumenta con el tamaño de la cadena, es importante tenerlos en cuenta a la hora 






e  incluso  son  usados  como  antimicrobianos  en  alimentos.  De  hecho,  se  añaden  en  bebidas 
alcohólicas,  productos  congelados,  gelatinas,  pulpa  de  tomate,  zumo  de  frutas,  siropes,  etc,  en 
donde sus niveles oscilan entre 450‐2000 µg/g, lo que supone una ingesta de 4‐6 mg/Kg/día para un 
adulto  [Darbre PD; 2004]. También  se  incorporan en  fármacos,  supositorios, anestésicos,  colirios, 
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El  comité  científico  de  alimentación  de  la  Unión  Europea  estableció  una  ingesta  diaria  
aceptable  (Aceptable Daily  Intake) para  los parabenes del orden de 10 mg/kg, expresado como  la 
suma de MeP, EtP y PrP y de sus sales sódicas [Harvey PW; 2004 A y B]. 
No  existe una  legislación  respecto  a  las dosis  considerada  como  tóxica, pero  la Directiva 
Europea de Cosméticos 76/768/CEE, en su Anexo VI,  indica que  los niveles máximos en cosméticos 
no deben superar el 0.4 % como compuestos  individuales y el 0.8 % para mezclas de  los mismos. 
Muchos  estudios  indican  que  no  son  mutagénicos,  pero  que  pueden  causar  aberraciones 












tumores  [Darbre  PD;  2004  y  2006][Harvey  PW;  2004  A  y  B][Zhang Q;  2005].  Estudios  in  vitro, 
utilizando  las  células  cancerosas MCF‐7, muestran  que  tienen  la  capacidad  de  desplazar  al  17‐β‐
estradiol  del  receptor  estrogénico  citosólico,  responsable  de  la  proliferación  y  crecimiento  de 
tumores mamarios [Golden R; 2005]. En estudios in vivo con roedores, se observó un incremento en 
la pared  vaginal  y  en  el peso del útero  en hembras,  y disminución de  la  calidad del  esperma  en 
machos,  cuando  se  les  aplicó  tópicamente  un  preparado  conteniendo  en  su  formulación  los 







que estamos expuestos no deberían afectar al ser humano  [Byford  JR; 2002][Harvey PW;   2004 y 
2006].  
Los efectos del butilparaben sobre hormonas tiroideas y reproductoras en el hombre fueron 
estudiados  por  Janjua  y  colaboradores  [Janjua  NRQ;  2007].  La  administración  cutánea  del 
butilparaben,  en  preparados  conteniendo  un  2  %  de  este  compuesto,  durante  dos  semanas 
consecutivas  a niveles de  2‐3 mg/cm2,  dió  lugar  a una  concentración de  135 ng/mL  en  suero.  La 
cantidad encontrada parece no modificar los niveles de hormonas tiroideas y sexuales. 
El  mayor  problema  que  pueden  desencadenar  estos  compuestos  son  los  productos  de 
reacción que  se puedan  generar en  los distintos medios. Así, en  aguas potables, en presencia de 






Los  parabenes,  al  igual  que  el  triclosán,  son  introducidos  en  el  medio  acuático  por  la 
continua descarga de agua residual, así  como el vertido directo de detergentes, jabones o productos 
que puedan contener en su formulación estos compuestos. 
Los  parabenes,  en  general,  son  estables  en medio  acuoso  a  diferentes  pHs  y  a  elevadas 
temperaturas.  Por  otra  parte,  su  moderado  coeficiente  de  partición  octanol‐agua  indica  la 
posibilidad de  ser  adsorbidos  en matrices  sólidas, principalmente  en medios  ácidos,  ya que  a pH 
básico su solubilidad se ve incrementada unas 50 veces.  
Son  fotoquímicamente  estables,  de modo  que  en  presencia  de  luz  no  se  descomponen, 
pero,  en  cambio,  son  biodegradables  por  organismos  dando  lugar  al  ácido  parahidroxibenzoico, 
considerado  un  potencial  disruptor  endocrino.  Estudios  de  cloración  en  agua  realizadas  en  la 


























Influente  0.10‐1.47  0.02‐0.27  0.20‐2.43  0.02‐0.26  nd  Canadá  Benijts T; 2004 
Influente  2.6  0.6  na  na  na  Dinamarca  Eriksson E;2003 
Efluente  0.02‐0.03  <0.01  <0.01‐0.04  <0.01  nd  Canadá  Benijts T; 2004 
Efluente  nd‐0.30  <0.1‐0.2  <0.1‐0.3  na  nd  Suecia  Paxéus N; 1996 
Efluente  0.002  nd  0.003  na  na  Bélgica  Benijts T; 2004 
Efl.industrial  0.004  nd  0.006  na  na  Bélgica  Benijts T; 2004 











  MeP  EtP  BuP 
Aire (ng/m3)  nd‐21  nd‐4  3.2 
Polvo (µg/g)  nd‐8.24  nd‐2.18  nd‐0.223 
nd: por debajo de los límites de detección 
 
En  relación a  las matrices biológicas,  la detección de parabenes en  tumores mamarios ha 
destapado  la  alarma  sobre  la  posible  relación  existente  entre  el  uso  de  cosméticos  conteniendo 
parabenes  en  su  formulación  y  el  posible  desarrollo  de  cáncer  de mama.  El  grupo  de  Darbre, 
dedicado al estudio toxicológico de  los parabenes, analizó tumores de 20  individuos con cáncer de 
mama.  Todas  las muestras  fueron positivas,  siendo  los niveles máximos detectados de 12.8 ng/g 
para MeP, 2 ng/g para EtP, 2.6 ng/g para PrP y 2.3 ng/g para BuP [Darbre PD; 2004]. Los parabenes 




























favorecen  la  introducción  de  electrófilos  en  las  dos  posiciones  en  orto  al  grupo  hidroxilo.  Los 
productos derivados de esta reacción en aguas cloradas son el 3‐cloro‐4‐hidroxibenzoato de alquilo y 
3,5‐dicloro‐4‐hidroxibenzoato de alquilo.   Del mismo modo,  la presencia de bromuro en  las aguas 
naturales, principalmente de ciudades costeras, en niveles del orden de 2‐660 ng/mL, hace posible 
que  reaccione  con  el  anillo  aromático mediante  una  sustitución  electrófila  aromática  cuando  es 
oxidado a bromo en presencia de cloro [Richarson SD; 2003][von Gunten U; 2003]. Por lo tanto, es 
posible  también  la  formación  de  hidroxibenzoatos  de  alquilo  bromados.  En  general,  estos 
compuestos son más lipofílicos que los parabenes (log Kow 2.48‐6.78), de modo que tendrían mayor 
tendencia  a  bioacumularse  en  los  tejidos,  y  por  lo  tanto  a  ser  potencialmente  más  tóxicos, 
principalmente  los bromados  [Hansch C; 1972], aunque, a día de hoy, no hay ningún estudio que 
demuestre estos datos. Por otra parte, su solubilidad es mayor a pHs en torno a 7, debido a que sus 


















Las matrices acuosas  suelen contener  los compuestos a concentraciones muy  inferiores a 
los  límites de detección de  los equipos utilizados en  la etapa de determinación. Además, es muy 
probable que  la matriz no sea compatible con  la técnica de medida, por lo cual suele ser necesaria 
una etapa de preparación de muestra que, sobre todo en matrices medioambientales, nos permita 
concentrar  los  analitos  y  a  su  vez  separarlos  de  otros  compuestos  que  puedan  interferir  en  su 
determinación. 







una  transferencia  de  los  analitos  desde  una  fase,  generalmente  acuosa,  a  otra  orgánica, 
transferencia regida por una constante de reparto. El mayor problema derivado de esta técnica es el 
gran consumo de disolventes, con el correspondiente gasto y problema medioambiental.  
La  LLE ha  sido utilizada para extraer  triclosán  [Graovac M; 1995][Bester K; 2003 y 2005] 











Silva A; 2005], y para determinar  la  cantidad de  triclosán en  los plásticos que  lo  contienen  como 
aditivo [Junker LM; 2004]. 
La extracción  con disolventes orgánicos  también  se ha empleado en  la determinación de 
triclosán y metiltriclosán en matrices biológicas, tales como orina [Sioufi A; 1997], plasma humano 
[Birkel  M;  1993][Sioufi  A;  1997]  y  de  pescado  [Allmyr  M;  2006  A  y  B][Alaee  M;  2003],  bilis 
[Houtman CJ; 2004], leche materna [Adolfsson‐Erici M; 2002][Allmyr M; 2006 A y B] y placa dental 
[Rasmussen HI; 1996]. También se utilizó para extraer los parabenes en tejido tumoral de pacientes 






de  las  técnicas  de  preparación  de muestra más  ampliamente  utilizadas  en  el  caso  de matrices 
líquidas  o  incluso  gaseosas. Mediante  la  SPE,  conseguimos  concentrar  y/o  purificar  los  analitos 
mediante su retención en una fase sólida, o una fase  líquida  inmovilizada sobre un soporte sólido, 











El  adsorbente  de  extracción  en  SPE  está  contenido  en  tres  posibles  formatos:  discos,  







líquido  muy  elevados  debido  a  la  escasa 
resistencia  al  paso  de  muestra  que  poseen, 
mientras  que  los  cartuchos  y  jeringas  pueden 
ser  fácilmente  integrados  en  sistemas  on‐line 
con  el  equipo  de  medida,  generalmente  un 
cromatógrafo  de  líquidos.  De  este  modo,  la 
manipulación de  la muestra es mínima, aunque 
los volúmenes concentrados son inferiores a los 
empleados en  las aplicaciones off‐line  [Bones  J; 
2006][Ye X; 2005 y  2006]. 



















1.  Acondicionamiento  de  la  fase 
estacionaria.‐ Se hace pasar a  través del 
cartucho  un  disolvente  o  mezcla  de 
disolventes adecuados, eliminando así las 
impurezas,  hidratando  la  fase 
estacionaria y facilitando  la transferencia 
de materia con la muestra. 
2.  Paso  de  la  muestra  a  través  del 
material adsorbente.‐ El objetivo de esta 
etapa  es  retener  cuantitativamente  el 




se  utiliza  un  pequeño  volumen  de  disolvente  orgánico,  aunque  también  se  puede  realizar  una 
desorción térmica [Cela R; 2002]. 
Las  fases adsorbentes en SPE son similares a  las empleadas en cromatografía de  líquidos. 

























  Dentro de  las  aplicaciones  encontradas para  los  analitos  estudiados,  la  SPE  es una de  las 
técnicas de concentración de muestras acuosas más utilizada. Para aguas residuales y superficiales, 
los  polímeros más  empleados  son  sílices  funcionalizadas  y materiales  poliméricos  de  fase  reversa  
como  el  C18  [Agüera  A;  2003][Mc  Avoy  D;  2002][Benijts  T;  2003]  y  el  Oasis  HLB  [Singer  H; 
2002][Halden RU; 2005][Hua W; 2005][Benijts T; 2004]. Además hay alguna aplicación en  la que se 
ha  empleado  adsorbentes  mixtos  conteniendo  grupos  funcionales  apolares  e  intercambiadores 
aniónicos  (por  ejemplo,  Oasis  MAX),  para  la  extracción  conjunta  de  ácidos  orgánicos,  fenoles, 
triclosán y parabenes [Lee HB; 2005]. Los eluyentes comúnmente usados son acetato de etilo [Wu JL; 
2007][Gómez MJ;  2007][Thomas PM;  2004],  acetona  [Gibson R;  2007][Paxéus N;  2004], metanol 
[Lee  HB;  2003][Quintana  JB;  2004][Nakada  N;  2006][Vanderford  BJ;  2006][Bendz  D;  2005]  y 
acetonitrilo [Heberer T; 1997].  
   
  También  se ha  seleccionado  la SPE, combinada on‐line, con cromatografía de  líquidos  (LC) 
para extraer el triclosán y diversos clorofenoles en muestras de orina [Ye X; 2005] y  leche materna 
[Ye  X;  2006].  En  el  caso  de  los  parabenes,  existen múltiples  estudios  en  donde  la  SPE  ha  sido 








Belardi y Pawliszyn en 1989  [Cámara C; 2002][Pawliszyn  J; 1997]. Se basa en  la utilización de una 


























1.  Etapa  de  extracción:  Se  expone  la  fibra  a  la muestra  contenida  en  un  vial  sellado  para que  se 
produzca la migración de los analitos desde ésta hasta la fibra durante un tiempo dado. 
2. Etapa de desorción de la fibra de SPME: Se introduce la fibra en el inyector de un sistema analítico 










Extracción en espacio de cabeza  (HS‐SPME)  (B): La  fibra es expuesta al espacio de cabeza existente 
sobre  la muestra, de modo que  los analitos pasan de  la muestra al espacio de cabeza, y de ahí, al 
recubrimiento  polimérico.  Es  adecuado  para  compuestos  volátiles  en  matrices  que  sufren  













  La microextracción  en  fase  sólida  es  una  técnica  de  equilibrio  en  la  que  se  produce  la 
distribución del  analito en  las distintas  fases existentes en el  sistema.  Los equilibrios  se producen 









































Así,  la  cantidad  de  analito  en  el  recubrimiento  de  la  fibra  ( ff VCn
















































Desde el punto de vista cinético,  la SPME se basa en  la segunda  ley de difusión de Fick, ya 





con  concentraciones bajas de  analito,  ya que  el  área  superficial disponible para  la  adsorción  será 
proporcional al volumen del recubrimiento, asumiendo que la porosidad es homogénea. 
 
Tabla  III.2.  Recubrimientos  comerciales  utilizados, más  habitualmente,  como  fases  extractantes  en 
SPME. 
Fase estacionaria  Espesor de fase (µm)  Polaridad  Tª máxima desorción (ºC) 
  100    280 
PDMSa  30  Apolar  280 
  7    340 
PAa  85  Polar  320 
CW‐DVB  65  Polar  260 
PDMS‐DVB  65  Semipolar  270 
CAR‐PDMS  75  Semipolar  340 





Temperatura.‐  Afecta  a  la  cinética  de  extracción  y  a  la  cantidad  de  analito  sobre  la  fibra  en  el 
equilibrio. Al aumentar  la  temperatura  se  acelera  la  transferencia de materia desde  la matriz  a  la 











del proceso extactivo  [Canosa P; 2006 B]. En general,  la masa de analito extraída aumenta  con  la 
fuerza  iónica,  aunque  cuando  la  concentración  de  sal  es muy  elevada  puede  provocar  el  efecto 
contrario para ciertos compuestos [Lord H; 2000][Canosa P; 2005 B]. 
pH de la muestra.‐ Cuando tenemos compuestos con grupos ácidos o básicos, el pH afecta al grado de 





concentración en  la muestra, el volumen de  la  fibra y el coeficiente de reparto Kfs. En ocasiones  la 
cantidad de analito en  la  fibra aumenta con el volumen de muestra  (Vs) hasta que  se  cumple que 
Vs>>KfsVf.  A  partir  de  ese momento,  la  eficacia  de  extracción  no  aumenta  con  el  volumen  de  la 
muestra,  denominándose  volumen  infinito.  En  todo  caso  en  SPME  es  muy  poco  habitual  usar 
volúmenes de muestra por encima de 100 mL. 
Volumen  de  espacio  de  cabeza.‐  Cuando  se  lleva  a  cabo  el muestreo  en  la modalidad  espacio  de 
cabeza,  el  volumen  del mismo  será muy  importante,  ya  que  si  es muy  grande,  los  compuestos 
volátiles se diluyen en este, disminuyendo su concentración en la fibra. Además, a menor tamaño del 
espacio de cabeza, más rápida es la cinética del proceso de extracción. 
Agitación de  la muestra.‐ La agitación  favorece  la difusión de  los analitos que  se encuentran en  la 
matriz  acuosa  hasta  la  fibra,  acelerando  la  cinética de  extracción.  La  influencia de  la  agitación  es 






  Dentro  de  las  aplicaciones  de  la  SPME  a  muestras  acuosas,  el  análisis  de  clorofenoles 
relacionados con el triclosán es el campo que presenta un mayor número de aplicaciones, dentro de 
los analitos  considerados en este estudio. Generalmente,  se  selecciona el muestreo en espacio de 
cabeza,  para  lo  cual  es  necesario  incrementar  previamente  la  volatilidad  de  los  compuestos 
















de  la matriz,  solubilización  de  los  analitos  en  el  extractante  y  la  recolección  de  los  extractos.  La 
interacción entre los analitos y las muestras sólidas suele ser mucho más intensa que en el caso de las 
matrices  líquidas,  de modo  que  es  necesario  emplear  técnicas  de  extracción más  enérgicas.  En 
consecuencia,  son  técnicas poco  selectivas, de modo que muchas  veces  será necesario  considerar 
etapas posteriores de limpieza. 
   
  Dentro de  las  técnicas utilizadas para  la  extracción de parabenes  y  triclosán  en muestras 
sólidas,  se  encuentra  la  extracción  asistida  por  microondas  (MAE),  Soxhlet,  la  extracción  por 













moléculas  causada  por  estos  movimientos  provoca  la  emisión  de  energía  calorífica.  A  2.5  GHz 












a  aumentar  la difusividad de  los  analitos desde  la matriz  al disolvente.  El  efecto de  la  energía de 
microondas  es  fuertemente  dependiente  de  la  naturaleza  del  disolvente  y  de  la matriz.  Aquellos 
disolventes  que  tienen  una  elevada  constante dieléctrica  experimentan  una  elevada  temperatura, 
aumentando la difusividad de los analitos desde la matriz al disolvente, mientras que los disolventes 




un calentamiento excesivo de  la muestra. El  tiempo de extracción  también es estudiado, debido a 




  Por otra parte,  las  características de  la matriz  también pueden provocar variaciones en  la 
recuperación de  los  compuestos,  sobre  todo en matrices  con  alto  contenido en materia orgánica, 
debido a interacciones analito‐matriz [Camel V; 2000 y 2001]. Así, Mahugo‐Santana y colaboradores 
[Mahugo‐Santana  C;  2005]  observaron  que  la  naturaleza  del  suelo  afectó  significativamente  a  la 
extracción de clorofenoles mediante extracción micelar asistida por microondas. A mayor contenido 
de materia  orgánica,  se  observó  un  descenso  de  la  recuperación  de  los mononitrofenoles  y  un 
aumento de la señal de los alquilfenoles. Además, la eficacia de extracción de los clorofenoles resultó 
más eficaz en aquellos suelos de naturaleza ácida. 
  En  la mayoría  de  las  aplicaciones,  es  necesario  llevar  a  cabo  la  purificación  del  extracto 











  Soxhlet es  la  técnica más antigua para  la extracción de compuestos orgánicos en matrices 
sólidas.  Desarrollada  en  1879,  sigue  siendo  hoy  en  día  una  técnica  aceptada  por  la  Agencia  de 












   La  extracción  exhaustiva  de  componentes 
orgánicos  en  un  sistema  Soxhlet  se  lleva  a  cabo 
usando  un  disolvente  orgánico,  el  cual  refluye  a 
través de la muestra contenida en un dedal poroso 
de celulosa o vidrio,  figura  III.5. Las ventajas más 
importantes  de  la  extracción  Soxhlet  son  el 
contacto continuo de  la muestra con una porción 
fresca  de  disolvente,  simplicidad,  bajo  coste  de 
adquisición  y  la  posibilidad  de  procesar  grandes 
cantidades de muestra.  










  La  combinación  del  procedimiento  Soxhlet  con  el  uso  de  energía  de microondas  permite 
realizar extracciones mucho más rápidas con la misma eficacia que un Soxhlet convencional. Morales‐





























varios  factores  entre  los  cuales  destacan  la  selección  del material  dispersante,  utilización  de  co‐
adsorbentes, el tipo de disolvente y la secuencia de elución.  
  Naturaleza del soporte sólido y de la fase enlazada.‐ Los materiales derivados de la sílica son 
los más empleados en  la disrupción de  la matriz en MSPD, ya que presentan  la ventaja de poseer 
grupos  silanoles  no  enlazados,  tanto  en  la  superficie  de  las  partículas  como  en  los  poros,  que 
interaccionan con el agua de la muestra, actuando a su vez como agente desecante.  
  Dentro de  los adsorbentes denominados de  fase reversa, el más empleado es el octadecil‐









  En  la  actualidad,  las  fases  reversas  basadas  en  las  cadenas  hidrocarbonadas  se  están 
sustituyendo  por  amino‐propil‐sílica  o  por  aminas  primarias‐secundarias  (PSA)  [García‐Reyes  JF; 




biológicas  [Gómez‐Ariza  JL;  2002][Martínez  A;  2005],  vegetales  y  frutas  [Hu  YY;  2006] mediante 
MSPD.  Además,  se  han  usado  como  dispersantes  de  muestras  medioambientales  (lodos  de 
depuradora,  sedimentos,  polvo  de  aspiradora,…)  para  la  extracción  de  contaminantes  tanto 








interferencias  [Pensado  L;  2005],  pero  también  puede  destruirlas  cuando  presenta  algún  tipo  de 
modificación química [Carro MA; 2005][Canosa P; 2008]. 
  Naturaleza de la matriz de la muestra.‐ Los componentes de la matriz dispersada se mueven 
a  través  de  la  fase  cromatográfica,  contenida  en  el  cartucho  de MSPD,  lo  que  hace  posible  un 
fraccionamiento en función de la naturaleza de estos compuestos presentes en la matriz, así como de 
las sustancias interferentes que pueden hacer más complicado su determinación analítica. 
  Disolvente y secuencia de elución.‐ Al  igual que en cromatografía o en SPE,  la polaridad del 
disolvente es de gran importancia a la hora de determinar que analitos eluyen del cartucho de MSPD 
y en que orden lo hacen. La correcta elección del disolvente y el diseño del perfil de elución permite 










una  técnica  de  extracción  sólido‐líquido  que  combina  la  utilización  de  temperaturas  (50‐200ºC)  y 
presiones  elevadas  (500‐3000  psi),  con  disolventes  en  estado  líquido  para  proporcionar  una 
extracción rápida y eficaz de  los analitos desde distintos tipos de matrices, contenidas en una celda 
de acero sellada [Garrido‐López A; 2005]. Se ha demostrado que esta técnica es equivalente a otras 
metodologías como Soxhlet, siendo  incluso utilizada como método de  referencia por  la Agencia de 
Protección Medioambiental (US EPA Method 3545). La presión elevada es necesaria para mantener el 
disolvente en estado  líquido a  las temperaturas de trabajo, normalmente superiores a su punto de 
ebullición  a presión  atmosférica. A  estas  temperaturas,  ligeramente  inferiores  al punto  crítico,  las 




  El tipo de disolvente y  la temperatura de trabajo son  los parámetros que más afectan a  la 
eficacia de PLE. El disolvente debe  ser capaz de  solubilizar  los analitos  sin arrastrar el  resto de  los 
componentes de la matriz. Por su parte, la temperatura tiene que ser suficientemente elevada como 
para aumentar las recuperaciones y favorecer la cinética de extracción, sin degradar a los compuestos 







































se  introducen  las  celdas  de  acero 
presurizadas,  para  mantenerlas  a  la 
temperatura  seleccionada,  un  vial  colector 
en  donde  se  recoge  el  extracto  líquido,  y 
nitrógeno  para  purgar  la  celda  una  vez 
terminado el proceso de extracción. 
  La aplicación de esta metodología a  la extracción de  triclosán y metiltriclosán en muestras 
sólidas se ha centrado en sedimentos y lodos de depuradora. La muestra es mezclada con un sólido, 
generalmente un soporte inerte (arena o hidromatrix), para rellenar todo el volumen de la celda. La 
utilización  de  diclorometano,  como  disolvente  para  la  extracción,  a  100ºC  durante  5  minutos, 
proporciona  recuperaciones  del  orden  del  100  %  para  el  triclosán  [Agüera  A;  2003][Singer  H; 
2002][Chu S; 2007] y el metriltriclosán [Singer H; 2002]. Burkhardt y colaboradores [Burkhardt MK; 
2005]  seleccionaron mezclas  polares  de  agua:isopropanol  a  120ºC  y  200ºC  para  la  extracción  de 
contaminantes antropogénicos, entre  los  cuales  se encontraba el  triclosán, en  sedimentos. PLE ha 
sido aplicada también a la determinación de triclosán y metiltriclosán en pescado, seleccionando una 























muestras  de  polvo,  previamente  sometidas  a  una  etapa  de  lixiviación  en medio  ácido, mediante 
sonicación en presencia de diclorometano. Gatidou [Gatidou G; 2007] extrajo  lodos de depuradora 







para  su  detección  [Mol HGJ;  2002][Rodríguez  I;  2000][Blau K;  1993].  En  el  caso de  usar  técnicas 





















  En  el  caso  concreto  de  la  cromatografía  de  gases,  la  modalidad  más  utilizada  es  la 
derivatización off‐line,  con distintos  tipos de  reacciones entre  las que destacan  las  siguientes para 
compuestos fenólicos: 
 
Acetilación.‐  Se  lleva  a  cabo utilizando  anhídrido  acético  y una base, en medio  acuoso u orgánico 
[Henriksen T; 2001]. Adolfsson‐Erici, Sioufi y Birkel han seleccionado esta reacción para derivatizar el 




Metilación.‐ Una de  las opciones más utilizadas a  la hora de derivatizar el triclosán es  la metilación 
con diazometano.  Este  agente derivatizante presenta  varios  inconvenientes  como  la necesidad de 
generarse  in‐situ, es carcinogénico y da  lugar a una reacción muy exotérmica [Hell K; 2000][Blau K; 
1993]. Por lo general, el diazometano no es compatible con el disolvente que contiene las especies a 
derivatizar,  siendo  necesaria  la  evaporación  a  sequedad  del  extracto  antes  de  añadir  este 
derivatizante,  así  como  eliminar  el  exceso  del mismo  al  finalizar  la  reacción  [Ternes  TA;  2002], 
además  de  no  permitir  la  distinción  entre  el  triclosán  y  su  anisol  (metiltriclosán)  presente  en  la 
muestra  [Singer  H;  2002].  Aún  así,  varios  autores  han  utilizado  la metilación  como  reacción  de 
derivatización del triclosán. La mayoría de ellos utilizaron diazometano [Lindstrom A; 2002][Kanda R; 
2003][Alaee  M;  2003][Nakada  N;  2006][Graovac  M;  1995][Agüera  A;  2003][Okumura  T; 




interacciones  dipolo‐dipolo  reduciendo  la  polaridad  de  aquellas  especies  con  grupos  hidroxilos  o 
carboxilos. La derivatización debe realizarse en medio orgánico, empleando disolventes no próticos 
[Blau K; 1993]. Algunos autores han seleccionado esta reacción, utilizando diversos agentes sililantes 
entre  los  que  destacan  el  N,N‐dietiltrimetilsililamina  [Mc  Avoy  D;  2002],  el  N,O‐bis‐
(trimetilsilil)trifluoroacetamida  [Boyd  GR;  2003  y  2004][Lee  HB;  2005],  el  N‐metil‐N‐
(trimetilsilil)trifluoroacetamida  [Ternes  TA;  2002]  y  el  N‐(tert‐butildimetilsilil)‐N‐
metiltrifluoroacetamida [Quintana JB; 2007][Heberer T; 1997][Canosa P; 2005 B y 2006 A]. 
Formación de pentafluorobencil y pentafluropropionil derivados.‐ Esta reacción se  lleva a cabo con 
los  correspondientes  bromuros  alquilfluorados,  dando  lugar  a  compuestos  altamente  estables 










Derivatización  directa  sobre  la muestra.‐  La  derivatización  se  produce  en  el  vial  que  contiene  la 
muestra, de modo que  las  formas derivatizadas  son  las extraidas por  la  fibra de  SPME. En  varias   
referencias  se  utiliza  este modo  de  derivatización.  Por  ejemplo,  la  determinación  de más  de  30 
fenoles en agua mediante HS‐SPME ha sido llevado a cabo utilizando anhídrido acético para acetilar 




realizar  incorporando, previamente al muestreo, el derivatizante en  la fase polimérica de  la fibra de 
SPME, de modo que el proceso de extracción y derivatización  tienen  lugar de manera  simultánea. 
Esta modalidad de trabajo necesita que el derivatizante sea estable cuando se pone en contacto con 
la muestra. A continuación, enumeramos algunos trabajos que aplican esta metodología. 
Tsai  y  colabradores  [Tsai  SW;  2003]  expusieron  la  fibra  a  O‐2,3,4,5,6‐
(pentafluorobencil)hidroxilamina, para determinar  aldehidos en una muestra  acuosa mediante HS‐
SPME. Koster y colaboradores [Koster EHM; 2002] emplearon la derivatización on‐fiber, exponiendo 
la  fibra  previamente  al  agente  derivatizante  (cloruro  de  pentafluorobenzoilo)  para  la  posterior 
extracción de anfetaminas en muestras de orina mediante SPME por inmersión. 
 
Cuando  la derivatización se realiza después de  la etapa de extracción,  la fibra conteniendo 
los analitos se expone al espacio de cabeza de un vial donde se sitúa el derivatizante. En general, este 
método  se  utiliza  para  especies  poco  volátiles  presentes  en  muestras  acuosas,  usando  agentes 
derivatizantes que se degradan en contacto con agua [Rodríguez I; 2004].  
  Shao y colaboradores [Shao Y; 2003] aplicaron la derivatización on‐fiber al análisis de trans‐
resveratrol,  un  compuesto  fenólico,  en  vino,  frutas  y  soja.  Tras  el muestreo mediante  inmersión, 
derivatizaron el analito con bis‐(trimetilsilil)trifluoroacetamida.  
  La  determinación  de  monoésteres  de  ácidos  ftálicos  mediante  SPME  por  inmersión  y 
posterior  derivatización  on‐fiber  con  diazometano  fue  llevada  a  cabo  por  Alzaga  y  colaboradores 
[Alzaga R; 2003]. En su trabajo, observaron que la exposición de las fibras de CW‐DVB a los vapores 
de diazometano dañaba gravemente dicho  recubrimiento. Engelmann y colaboradores  [Engelmann 
MD;  2003]  también  escogieron  esta  metodología  para  determinar  clenbuterol  en  agua.  Tras  el 
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muestreo  por  inmersión  con  la  fibra  de  PA,  ésta  fue  expuesta  a  un  vial  conteniendo 
hexametildisilazano. Musshoff  y  colaboradores  [Musshoff  F; 2002] propusieron un método  similar 




grupos  amino,  transformándolos  en  los  correspondientes  carbamatos.  Rodríguez  y  colaboradores 
[Rodríguez  I;  2004]  analizaron  fármacos  ácidos  mediante  SPME  por  inmersión  y  posterior 
derivatización on‐fiber con N‐(tert‐butildimetilsilil)‐N‐metiltrifluoroacetamida. 
 
Derivatización  en  el  puerto  de  inyección.‐  En  esta modalidad,  la  derivatización  tiene  lugar  en  el 








el  disolvente  empleado  no  contenga  los  grupos  anteriormente  descritos  que  consumirían  el 
derivatizante [Bester K; 2003][Musshoff F; 2002].  
  Entre  los  agentes  sililantes  más  utilizados  se  encuentran  el  bis‐
(trimetilsilil)trifluoroacetamida  (BSTFA), el N‐metil‐N‐(trimetilsilil)trifuoroacetamida  (MSTFA)  y el N‐
(tert‐butildimetilsilil)‐N‐metiltrifluoroacetamida (MTBSTFA) (figura III.8). 
 























































  Diversos  autores  han  seleccionado  estos  reactivos  para  la  determinación  de  triclosán, 
clorofenoles  o  parabenes mediante  cromatografía  de  gases,  tabla  III.3.  Para  el  desarrollo  de  las 
distintas metodologías descritas en esta memoria,  se ha utilizado el MTBSTFA  como derivatizante.  
Este reactivo presenta una gran ventaja frente a otros agentes sililantes: el grupo tert‐butil, con un 





las  fibras  de  SPME  a  los  vapores  del MTBSTFA,  en  comparación  con  otros  agentes  sililantes más 
volátiles [Rodríguez I; 2004]. 
 
Tabla  III.3.  Resumen  de  aplicaciones  empleando  agentes  sililantes  como  derivatizantes  de  los 
compuestos estudiados. 
BSTFA 





























































en  menor  medida,  con  sistemas  de  detección  de  captura  electrónica  y  emisión  atómica;  y  la 












de  temperatura  programada  [Bester  K;  2003  y  2005]  para mejorar  los  límites  de  cuantificación 
obtenidos. Dentro  de  los  distintos  detectores  utilizados  para  la  determinación  de  los  compuestos 
estudiados,  los más selectivos son el detector de captura electrónica (ECD) y el detector de emisión 
atómica (AED).  
  El  ECD  proporciona  una  respuesta  selectiva  hacia  las  moléculas  que  poseen  átomos 
electronegativos  como  el  triclosán,  metiltriclosán  y  clorofenoles  [Birkel  M;  1993][Graovac  M; 











a niveles  traza  es  la  cromatografía de  gases  combinada  con  la  espectrometría de masas  (GC‐MS). 
Mediante esta  técnica es posible obtener registros  tridimensionales, es decir, para cada  tiempo de 
retención,  obtenemos  un  espectro  de  masas  de  las  especies  que  emergen  de  la  columna 
cromatográfica.  
  El analizador de masas utilizado durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral es una trampa 
de  iones.  El  efluente  cromatográfico  llega  a  la  fuente  de  ionización,  en  este  caso  de  impacto 
electrónico, consistente en un filamento de wolframio que emite electrones acelerados gracias a un 
potencial  aplicado  entre  el  filamento  y  el  ánodo,  figura  III.9.  Este  chorro  de  iones  impacta 
perpendicularmente  con  las  moléculas  neutras  procedentes  de  la  columna  cromatográfica 
provocando su  ionización. Las especies  ionizadas pasan al analizador de masas que se encuentra a 































transicional  del  ión  precursor  aumenta,  convirtiendo  la  energía  cinética  en  energía  vibracional. 
Cuando  el  ión  precursor  adquiere  una  gran  cantidad  de  energía  vibracional,  los  enlaces  pueden 
romperse, formando especies de menor relación m/z. 
  Dentro de  las aplicaciones de GC a  la determinación de triclosán, parabenes y compuestos 




















en  tándem  son  las  opciones  más  utilizadas  para  la  determinación  tanto  de  triclosán  como  de 
parabenes  [Ganzera  M;  2006][Chu  S;  2007].  Normalmente,  la  ionización  se  realiza  mediante 
electrospray en modo negativo  (ESI‐). Benijts  [Benijts T; 2003]  comparó  varias de  las  fuentes más 
usadas  en  LC‐MS:  la  ionización  química  a  presión  atmosférica  (APCI),  el  electrospray  (ESI)  y  la 
ionización con spray iónico (SSI) para la determinación de 20 disruptores endocrinos, entre los cuales 
se encontraban los parabenes. Los resultados que obtuvieron mostraron un patrón de fragmentación 
y  una  sensibilidad  similar  para  todas  ellas,  aunque  APCI  produjo  espectros  con  peor  relación 
señal/ruido. 
  Por último,  cabe destacar el uso de  técnicas  como  la electrocromatografía  capilar  [Huang 
HY; 2004], un híbrido entre la cromatografía líquida de alta resolución y la electroforesis capilar, y la 



















































































(99.9%),  Vorquímica  S.L.;  tiosulfato  sódico  (99 %),  Panreac;  yoduro  potásico  (99 %),  Aldrich; 
yodato potásico (99 %), Aldrich; bromuro potásico (99 %), Aldrich.  





































































































Se  prepararon  por  pesada,  en  una  balanza  analítica  de  precisión,  disoluciones  stock 
individuales  de  2  mg/g  en  metanol  para  cada  uno  de  los  compuestos  objeto  de  estudio. 
Posteriormente, a partir de las disoluciones stock, se prepararon (también por pesada) disoluciones 
mezcla de trabajo en metanol (para hacer las adiciones a muestras de agua, lodos, polvo y material 
biológico)  y  patrones  de  calibración  en  acetato  de  etilo  y  en  acetonitrilo  de  distintas 
concentraciones.  









2.1.1.  Determinación  de  triclosán  y  sus  derivados  en  muestras  acuosas  mediante 
extracción en fase sólida 
 









7. En  el  caso  de  análisis  de muestras  de  agua  residual,  se  procede  a  la  purificación  de  los 
extractos primarios  con  cartuchos de  sílica  Sep‐Pak® de 500 mg  (Waters).  Se deposita el 
eluato procedente del cartucho Oasis HLB® en este adsorbente, eluyendo posteriormente 
una fracción de 5 mL de acetato de etilo, que es concentrada a un volumen final de 2 mL. 


















































contenga materia  particulada,  se  procederá  a  la  filtración  previa  con  filtros  de  fibra  de 
vidrio. 
2. Tomar un volumen de muestra de 20 mL y depositarla en un vial de 22 mL. 






























2.1.3. Determinación  de  derivados  del  ácido  parahidroxibenzoico  en muestras  de  agua 
mediante extracción en fase sólida 
 











con  cartuchos  de  sílice  Sep‐Pak®  de  500  mg,  Waters.  Para  ello,  se  deposita  el  eluato 












































2.1.4.  Determinación  de  metilparaben,  etilparaben,  propilparaben,  butilparaben  y 
bencilparaben en muestras acuosas mediante microextracción en fase sólida 
 
Para  la determinación de parabenes en muestras  acuosas,  se ha desarrollado  también una 










































La  metodología  desarrollada  para  el  análisis  de  muestras  de  lodo  de  depuradora  y 
sedimentos se basa en la extracción asistida por microondas. El proceso comienza con la liofilización 
de  las muestras,  seguido de  la homogeneización de  las mismas  con un  triturador. El protocolo  se 
describe a continuación: 
 












7. Derivatización  de  0.5  mL  de  extracto  con  20  µL  de  MTBSTFA  durante  5  minutos  a 
temperatura ambiente. 
8. Inyección de 1 µL de extracto en el  cromatógrafo de gases,  con determinación mediante 
MS/MS. 
 


























metodología  de  extracción  con  disolventes  presurizados  para  los  compuestos  anteriores.  Las 











13.8 MPa  en  estático.  El  volumen de  flush  se  fija  en 100 %  y  el  tiempo de purga  en 60 
segundos. 
4. Concentrar el extracto de acetato de etilo a 2 mL y filtrar con filtros de 0.22 µm. 
5. Derivatizar  0.5 mL  con  20  µL  de MTBSTFA,  a  65ºC,  durante  5 minutos  e  inyectar  en  el 
cromatógrafo 1 µL. 
 

































1. Pesar  0.5  g de polvo  y 0.5  g de  sulfato  sódico  anhidro  y depositarlos  en un mortero de 
vidrio. 








































Se  ha  optimizado  también un método para  la  extracción  de  triclosán  y metiltriclosán  en 













































Los métodos de determinación propuestos utilizan  la  cromatografía de  gases  acoplada  a 
espectrometría de masas,  tanto  simple  (GC‐MS)  como en  tándem  (GC‐MS/MS),  como  técnicas de 
determinación. En el primer caso, es posible  identificar  las especies presentes en el cromatograma 
por  sus  espectros  de  masas,  considerando  la  fragmentación  existente  y  comparando  con  la 
biblioteca  de  espectros.  En  el  segundo  caso,  tal  como  ya  ha  sido mencionado  anteriormente,  es 
posible incrementar la relación señal‐ruido, así como obtener mayor selectividad. Por esta razón, la 













































el  offset  del multiplicador,  se  ha  de  optimizar  el  nivel  de  almacenamiento  (Storage  Level)  y  la 
amplitud de excitación.  La elección del  ión precursor o padre  se hace en base a  los espectros de 
masas de  impacto electrónico obtenidos realizando un barrido completo  (full scan). La ventana de 
aislamiento  (Isolation Window) permite aislar en  la trampa un rango próximo al  ión precursor. Los 
valores recomendados oscilan entre 1 y 14 unidades de m/z, aunque lo más habitual es la utilización 
de 3 unidades de m/z, lo que implica que toma un segmento de 1.5 unidades inferior y superior a la 
relación m/z  del  ión  padre.  El  offset  del multiplicador  permite mejorar  los  límites  de  detección 
incrementando el voltaje del detector. En general, se observa una ganancia de 105 cuando tenemos 
un offset de 300 V. 
Una  vez  fijados  los  parámetros  anteriores,  con  ayuda  de  la  herramienta  de  desarrollo 




o  precursor  y  nos  indica  la  masa  más  baja  que  va  a  ser  almacenada  en  la  trampa  una  vez 
fragmentado éste,  teniendo en cuenta que debe  fijarse al menos dos unidades por debajo del  ión 
producto con menor relación m/z. 
Para  la optimización de  la  amplitud de  excitación  se hace un barrido  variando, hasta un 
máximo de 10  valores, el  voltaje  aplicado al  ión precursor. Este dependerá del  tipo de onda que 
Metodología desarrollada 
  69  

















































2,4‐DCF  219  96  0.53  90‐230  183 
2,4,6‐TCF  255  110  1.10  100‐270  217 
2,3,4‐TCF  255  110  1.10  100‐270  217 
MTCS  304  130  1.50  120‐330  232+252+254 
TCS  347  140  1.50  130‐360  200+310 
MeP  209  92  0.5  85‐220  177 
EtP  223  98  0.5  90‐240  151+177+195 
PrP  237  104  0.5  90‐250  151+195 
BuP  251  110  0.5  100‐260  151+195 







































La  extracción  líquido‐líquido  y  en  fase  sólida  son  las modalidades más  comunes  para  la 
determinación  de  contaminantes  emergentes  en muestras  líquidas.  En  general,  son  técnicas  que 
precisan grandes volúmenes de muestra, disolventes muchas veces tóxicos y etapas posteriores de 
concentración y limpieza [Sabaliunas D; 2003][Singer H; 2002][Boyd GR; 2003][Lindstrom A; 2002].  
La microextracción en  fase sólida  (SPME) ha sido seleccionada para  la extracción conjunta 
de  triclosán,  metiltriclosán,  2,4‐diclorofenol  y  2,3,4‐triclorofenol  en  muestras  acuosas  como 
alternativa a otras  técnicas de concentración. De este modo, se reduce el volumen de muestra,  la 
manipulación de  la misma  y el uso de disolventes orgánicos. Combinada  con  la  cromatografía de 
gases,  permite  obtener  límites  de  cuantificación muy  bajos,  ya  que  los  analitos  son  desorbidos 
directamente  en  el  inyector  del  cromatógrafo  a  alta  temperatura.  El  problema  lo  encontramos 
cuando tenemos grupos polares en las moléculas de las especies a determinar, como es el caso del 
triclosán  y  los  clorofenoles,  puesto  que  será  necesario  la  derivatización  de  los  mismos  para 




que  en  el  segundo,  el  derivatizante  se  deposita,  previa  o  posteriormente  a  la  extracción  de  los 
analitos, sobre la fase polimérica de la fibra de SPME [Rodríguez I; 2004].  
 
Dentro  de  las  aplicaciones  desarrolladas  para  la  determinación  de  triclosán  en muestras 
acuosas,  solamente hay una  referencia  relativa a  la utilización de  la SPME.  Lores y  colaboradores 
[Lores M; 2005][Sánchez‐Prado L; 2006 A y B] utilizaron la fibra de polidimetilsiloxano (PDMS) para 
estudiar  la degradación fotoquímica del triclosán e  identificar  los productos generados. La elección 
del recubrimiento de PDMS se hace en base a  la estructura del polímero, sin considerar su eficacia 







































































































































Triclosán  MTBSTFA Triclosán sililado  
 
El compuesto tert‐butildimetilsililado, al entrar en contacto con  la fuente de  ionización, da 
lugar  a un  fragmento  característico de m/z  [M‐57]+,  correspondiente  a  la pérdida del  grupo  tert‐
butilo. Debido a la presencia de átomos de cloro en las moléculas de los analitos, se obtuvo el patrón 
de  fragmentación derivado de  la  abundancia  isotópica de este elemento. Para el  cloro elemental 
existen dos isótopos en la naturaleza: el 35Cl y el 37Cl, con abundancias relativas de 75.77 % y 24.23 
%, respectivamente. Dado que estamos considerando compuestos diclorados (2,4‐DCF) y triclorados 
(2,3,4‐TCF, TCS y MTCS),  los  iones de  fragmentación  [M‐57]+ y  [M+2‐57]+ presentarán abundancias 





















































































































































































ultrapura  con  adición  de  un  patrón  en  metanol  que  contiene  triclosán,  metiltriclosán,  2,4‐
diclorofenol y 2,3,4‐triclorofenol, de modo que  la concentración aproximada  fue de 5 ng/mL en  la 
muestra. Se realizó el muestreo por inmersión con agitación a 500 rpm, con un agitador magnético 
recubierto de  teflón, durante 15 minutos. Para  las pruebas preliminares,  se  seleccionó  la  fibra de 
poliacrilato  (PA)  debido  a  que  su  naturaleza  polar  hace  que  sea  adecuada  para  la  extracción  de 
fenoles por inmersión [Ribeiro A; 2002]. Tras el muestreo, la fibra se expuso al espacio de cabeza de 
un  vial  de  1.5 mL  conteniendo  50  µL  de MTBSTFA  durante  20 minutos  a  40  ºC,  utilizando  las 
condiciones  de  derivatización  descritas  previamente  por  Rodríguez  y  colaboradores  para  anti‐
inflamatorios con grupos carboxílicos [Rodríguez I; 2004]. Tras ese tiempo, la fibra se desorbió en el 
puerto  de  inyección  del  sistema  GC‐MS.  Los  experimentos,  llevados  a  cabo  por  cuadruplicado, 





















Figura  I.3.  Cromatograma  de GC‐MS  para  una muestra  de  agua  (5  ng/mL)  extraída  con  SPME  y 
derivatización on‐fiber.  
 
































































objeto de estudio,  se ha  llevado  a  cabo  la optimización  sistemática de  las distintas  variables que 
pueden  afectar  a  la  eficacia del proceso de preparación de muestra  con objeto de maximizar  su 
rendimiento. 

















Para  identificar  el  modo  de  muestreo  que  permite  obtener  las  mayores  eficacias  de 
extracción, se llevaron a cabo una serie de experimentos exponiendo la fibra de poliacrilato durante 

















































La elección previa de  la  fibra de poliacrilato  (PA)  se ha hecho en base  a  las propiedades 








Fase est.  Espesor (µm)  Tª operación  Tª desorción  Tiempo desorción 
PDMS  100  200‐270ºC  260ºC  3 min 
PDMS‐DVB  65  200‐270ºC  260ºC  3 min 
PA  85  200‐310ºC  270ºC  3 min 
CAR‐PDMS  75  240‐300ºC  270ºC  3 min 
CW‐DVB  65  220‐250ºC  220ºC  3 min 
 
Los experimentos se  llevaron a cabo exponiendo  las  fibras directamente a 20 mL de agua 
ultrapura, con adición de los compuestos (10 ng/mL), durante 30 minutos. Los resultados obtenidos, 
figura  I.5,  muestran  que  las  fibras  de  PA,  CW‐DVB  y  PDMS‐DVB,  con  características  polares  y 






































PA PDMS CW‐DVB PDMS‐DVB CAR‐PDMS
 
Por otra parte, la fibra de PDMS también proporcionó buenos resultados para el triclosán y, 




triclosán  y  el metiltriclosán  presentan  constantes  de  partición  octanol‐agua  elevadas  (4.8  y  5.4) 
frente a los clorofenoles (2.99 y 3.66), de modo que la utilización de fases de características apolares, 
como es el caso de PDMS,  favorece  la extracción de aquellos compuestos más  lipofílicos. Por otra 
parte,  la  fibra  de  CAR‐PDMS  posee  una  naturaleza  bipolar  debido  a  la  combinación  de  ambos 
polímeros.  Esta  fibra  presenta mayor  afinidad  por  los  compuestos  de menor  tamaño  (2,4‐DCF  y 








1.3.3.  Optimización  de  las  condiciones  de  muestreo  con  poliacrilato  y  PDMS‐DVB: 
Influencia de la agitación, fuerza iónica del medio y pH 
 
Utilizando  el  programa  estadístico  Statgraphics  5.1,  se  evaluó  la  influencia  de  estas  tres 














DCF  TCF  MTCS  TCS  DCF  TCF  MTCS  TCS 
1  2.0  Sin  4.5  18  26  60  29  50  46  233  77 
2  0.0  Sin  6.0  102  160  182  119  89  109  237  88 
3  0.0  Sin  3.0  64  98  273  67  128  158  252  118 
4  4.0  Sin  3.0  90  130  99  84  68  92  184  124 
5  0.0  Con  6.0  334  960  1900  492  691  992  2234  913 









DCF  TCF  MTCS  TCS  DCF  TCF  MTCS  TCS 
7  4.0  Con  6.0  83  126  467  95  307  184  464  610 
8  0.0  Con  3.0  299  763  1248  586  749  1065  2630  1026 
9  4.0  Sin  6.0  120  189  51  170  105  106  226  148 















resultados,  el  pH  se  fijó  en  4.5  unidades,  un  valor  intermedio  en  el  dominio  del  diseño,  para 
asegurarse de que los compuestos estén en forma protonada (2 unidades por debajo de su pKa). La 







DCF  TCF  MTCS  TCS  DCF  TCF  MTCS  TCS 
Agitación  2.1  2.3  12.0a  9.5a  3.2a  2.3  8.7a  26.0a 
NaCl  0.02  ‐0.07  ‐9.1a  ‐1.8  ‐0.5  ‐0.7  ‐6.5a  ‐5.5a 





 Dentro del  rango estudiado en el diseño,  la  adición de  sal provocó una  reducción en  las 
respuestas de los analitos. En concreto para el caso del MTCS, con ambas fibras, y para el TCS, con la 
fibra de PDMS‐DVB, el efecto fue estadísticamente significativo. Desde el punto de vista cinético  la 
sal  ralentiza  la  difusión  de  los  analitos  desde  la muestra  a  la  fibra,  sobre  todo  para  las  especies 


























El volumen de muestra está  relacionado con  la  sensibilidad del método, de modo que  se 
consigue la cantidad máxima de analito en la fibra cuando se llega al denominado volumen infinito. A 











































Uno de  los aspectos a considerar en  los métodos de SPME es  la  influencia del  tiempo de 
extracción  en  la  cantidad  de  analito  concentrado  sobre  la  fibra.  Hasta  alcanzar  condiciones  de 
equilibrio, el rendimiento de la extracción aumenta con el tiempo de exposición a la muestra. 
Se  realizó  el  estudio de  la  cinética de  extracción para  ambas  fibras, utilizando 20 mL de 































































El  efecto del  tiempo  (10‐40 minutos),  temperatura  (40‐70ºC)  y  volumen de derivatizante 
(20‐100 µL) en la señal analítica (áreas de pico) se ha estudiado utilizando un diseño experimental a 




cabeza  de  un  vial  conteniendo MTBSTFA,  en  las  condiciones  indicadas  en  la  tabla  I.7  para  cada 
experimento. Los resultados obtenidos, en área de pico, se muestran en la siguiente tabla. 
 







DCF  TCF  MTCS  TCS  DCF  TCF  MTCS  TCS 
1  55  25  60  136  576  1602  780  316  549  1290  590 
2  70  10  20  155  520  1255  632  263  473  1125  488 
3  40  40  100  165  691  1762  904  341  526  1344  559 
4  70  40  100  56  393  1107  532  149  417  1212  504 
5  40  40  20  211  619  1276  670  372  554  1299  550 
6  40  10  20  181  521  1276  547  498  701  1759  771 
7  70  10  100  117  471  1088  602  319  562  1401  606 
8  55  25  60  129  556  1158  742  383  651  1750  712 
9  70  40  20  91  527  1438  716  219  566  1724  711 
10  40  10  100  193  596  1401  685  436  618  1355  609 
11  55  25  60  144  514  1198  617  399  651  1613  681 
 
Tras el  tratamiento estadístico de  los datos,  se obtuvieron  los valores de  los  coeficientes 
estandarizados para los efectos principales y las interacciones de orden dos entre factores, figura I.9. 





Para  el  2,3,4‐TCF  y  sobre  todo  para  el  2,4‐DCF,  el  tiempo  y  la  temperatura  afectaron 




Figura  I.9. Carta Pareto correspondiente a  la optimización de  las condiciones de derivatización on‐
fiber, usando MTBSTFA, para las fibras de PA y PDMS‐DVB. 



























































































































































Tanto  los valores medios de  las  respuestas obtenidas como  sus coeficientes de variación, 
fueron  similares  en  ambas  condiciones  para  las  dos  fibras.  Por  conveniencia,  en  experimentos 









Después de  la desorción de  la  fibra, en el puerto de  inyección del  cromatógrafo, pueden 
quedar restos de  los analitos en  la fase polimérica que darían  lugar a problemas de contaminación 
en  el  análisis  de  la  siguiente muestra.  Por  esa  razón,  es necesario  evaluar  si  la  temperatura  y  el 
tiempo de desorción utilizados son suficientes para eliminar completamente los analitos de la fibra. 
Tras la realización de un muestreo sobre agua con un nivel de adición de los analitos del orden de 3 
ng/mL,  con posterior derivatización e  inyección en un GC‐MS,  se desorbió de nuevo  la  fibra para 
determinar los posibles restos de los analitos sobre la misma. Además, para poner de manifiesto la 
presencia de especies  sin derivatizar en el  recubrimiento,  se  repitió el experimento anterior pero 
exponiendo las fibras de nuevo a  una fracción fresca del agente derivatizante, antes de la segunda 





relativa  24‐DCF  234‐TCF  MTCS  TCS  24‐DCF  234‐TCF  MTCS  TCS 
2ª desorción  0.0  0.0  0.4  0.9  0.0  0.0  0.7  0.9 
Derivatización 
+ 2ª desorción  
0.0  0.0  0.5  1.2  0.0  0.0  1.3  1.7 
 
En primer lugar, cabe destacar la similitud entre los resultados obtenidos para las dos fibras. 
Se puede observar que,  tras  tres minutos de desorción, se eliminaron completamente  los analitos 
más volátiles (2,4‐diclorofenol y 2,3,4‐triclorofenol) mientras que para el metiltriclosán y el triclosán 
los efectos de memoria  representaron entre el 0.4 y el 1.7 % de  sus áreas de pico en  la primera 
desorción.  Las  señales  relativas  en  la  segunda  desorción  fueron  similares  tanto  considerando  la 
etapa adicional de exposición al agente derivatizante como sin considerarla, lo que indica que estas 




Para minimizar  los efectos memoria, tras  la primera desorción,  las  fibras se situaron en el 
















































































El  método  analítico  desarrollado,  figura  I.13,  ha  sido  caracterizado  en  lo  referente  a 

















































Los  límites  de  cuantificación  (LOQs)  se  definen  como  la  cantidad mínima  de  analito  que 
puede  ser  cuantificada  con  fiabilidad,  correspondiente  a  una  relación  S/N  de  10.  Los  límites  de 
cuantificación  obtenidos  para  el método  desarrollado  con  detección  por  GC‐MS  son  los  que  se 
muestran en la tabla I.10. 
 
Tabla  I.10.  Límites  de  cuantificación  para  el  método  desarrollado  utilizando  como  técnica  de 
determinación GC‐MS. 
  Fibra  2,4‐DCF  2,3,4‐TCF  MTCS  TCS 
PA  7  2  2  1 LOQ 
(ng/L)  PDMS‐DVB  4  2  2  1 
 
  Comparando los LOQs de la metodología desarrollada en esta Tesis Doctoral, frente a otras 
basadas  en  la  SPME para  la determinación de  clorofenoles  en  agua,  se observa que utilizando  la 


















15  70  0  40  60 
2,4‐DCF  490  7.2  9.5  8.0  18.2  17.2 
2,3,4‐TCF  488  7.6  10.3  7.8  15.8         17.4 
MCTS  519  9.2  6.8  6.4  23.3  21.1 
TCS  497  8.7  8.0  5.9  21.3  17.5 
   
La  variabilidad  obtenida  con  la  fibra  de  PA  es  inferior,  en  todos  los  casos  a  10  %,  sin 
embargo  se  observa  que  hay  una  pérdida  de  repetibilidad  al  aumentar  el  número  de  ciclos  de 
extracción‐derivatización para  la  fibra de PDMS‐DVB. Este  comportamiento podría  ser debido a  la 








la  fibra  de  PA  en  las  condiciones  seleccionadas,  tanto  para  la muestra  sin  adición  como  para  la 
muestra con adición. Una vez restada la señal para la muestra sin adición, se calculó la recuperación 







  2,4‐DCF  2,3,4‐TCF  MTCS  TCS 
Añadido (ng/L)  941  986  940  989 
Encontrado (ng/L)  981±70  964±48  982±53  1005±62 










En  esta  sección de  la memoria,  se describe  la  aplicación de  SPME  a  la  extracción de  los 
ésteres alquílicos y bencílicos del ácido parahidroxibenzoico en muestras de agua. Previamente al 
desarrollo  de  esta metodología  [Canosa  P;  2006  B],  sólo  existía  una  aplicación  de  SPME  para  la 
determinación de parabenes en formulaciones cosméticas. Lokhnauth y Snow [Lokhnauth JK; 2005] 
llevaron  a  cabo  la  optimización  de  los  parámetros  que  afectan  a  la  microextracción  de  estos 
compuestos, utilizando la espectrometría de movilidad iónica como técnica de determinación. Estos 
autores, compararon varias fibras (PDMS de 100 µm, PDMS de 7 µm, PA de 85 µm, PDMS‐DVB de 65 
µm  y  DVB‐CAR‐PDMS  de  50/30  µm),  considerando  un  tiempo  de  extracción  de  15 minutos.  Los 
mejores resultados, en  lo referente a eficacia, fueron  los obtenidos con PA, PDMS‐DVB y DVB‐CAR‐
PDMS,  seleccionando  finalmente  la  fibra  triple  ya  que  alcanzó  el  equilibrio  en  15 minutos  para 
muestras  de  cosméticos  (50 mg)  diluidas  con  100 mL  de  agua.  El  pH del medio  se mantuvo  por 
debajo del pKa de  los compuestos y el porcentaje de cloruro sódico se  fijó en un 20 %. Aunque  la 
precisión obtenida con esta metodología ha  sido aceptable  (RSDs  inferiores a 7 %),  sus  límites de 
cuantificación,  del  orden  de  30  ng/mL,  fueron muy  superiores  a  los  niveles  presentes  en  aguas 
residuales y superficiales. Esto hace que sea necesario el desarrollo de una metodología más sensible 
para muestras de  agua. Con  este  fin,  además de derivatizar  los  analitos  retenidos  en  la  fibra,  se 









Para poner de manifiesto el  incremento de  sensibilidad, así  como  la mejora en  la  forma de pico, 
proporcionado por  la derivatización  se  tomó una alícuota de 500 µL de un patrón de 2 µg/mL en 







Figura  II.1.  Cromatograma  reconstruido  con  los  iones  característicos  del MeP,  EtP,  PrP  y  BuP  sin 
derivatizar (B; m/z 121) y como derivados sililados (A, m/z 209, 223, 237, 251). Columna HP5‐MS con 
12 meses de uso. 



















































































































La  elección  del  agente  derivatizante  se  hizo  en  base  a  los  espectros  de  masas 

























































































































































Como  se puede observar en  la anterior  figura,  la utilización de BSTFA como derivatizante 




fragmento  intenso,  es  posible  seleccionarlo  como  ión  precursor  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  la 
optimización  de  los  parámetros  de  masas‐masas  para  la  determinación  de  los  compuestos 
estudiados. 
 












MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 





realizó  considerando  sus  tiempos de  retención,  así  como  los  espectros de MS  y MS/MS para  sus 
derivados tert‐butildimetilsililados. Para la optimización de las condiciones de MS/MS se inyectó un 
patrón en acetato de etilo, con una concentración de 0.5 µg/mL para cada componente, derivatizado 
con  50  µL  de MTBSTFA.  Con  ayuda  de  la  herramienta  de  desarrollo  automatizado  de métodos 
(Automated  Methods  Development,  AMD)  se  optimizaron  los  parámetros  que  afectan  a  la 
fragmentación,  como  son el nivel de almacenamiento de excitación o excitation  storage  level y  la 
amplitud de excitación. En el caso del MeP, EtP, PrP y BuP los espectros de MS/MS presentaron un 










Figura  II.3.  Espectros  de masas‐masas  obtenidos  para  los  parabenes,  tert‐butildimetilsililados,  en 
modo resonante. 
 


























































































MeP  15.80  209  92  0.5  195,177,149  177 
EtP  16.58  223  98  0.5  195,177,163,151  195+177+151 
PrP  17.60  237  104  0.5  195,163,151  195+151 
BuP  18.62  251  110  0.5  195,151  195+151 








Los  distintos  parámetros  que  afectan  al  proceso  de  SPME  se  han  optimizado  de modo 
sistemático para obtener eficacias de extracción adecuadas para la determinación de parabenes en 
muestras  acuosas  a  niveles  de  las  partes  por  trillón  (ng/L).  En  todos  los  ensayos  realizados,  se 







llevó a cabo en  la modalidad de  inmersión, durante 20 minutos, a  temperatura ambiente. Al  igual 
que en el caso del triclosán, se tuvo en cuenta el rango de trabajo de  las fibras para seleccionar  la 
temperatura del puerto de  inyección, considerando para  todas ellas un  tiempo de desorción de 3 
minutos (tabla I.4 de este capítulo). Los resultados obtenidos se muestran en la figura II.4. 
 


























PA PDMS‐DVB PDMS CAR‐PDMS CW‐DVB
 
 
Como  se puede  comprobar,  las  respuestas más  elevadas  corresponden  a  PA,  seguida de 
CAR‐PDMS  (excepto para BzP) y PDMS‐DVB. Estos  resultados  fueron  comparables a  los obtenidos 
por Lokhnauth y colaboradores, para el análisis de parabenes en productos cosméticos [Lokhnauth 
JL; 2005]. La afinidad de los compuestos por las fases poliméricas puede ser explicada en base a sus 
polaridades, siendo más afines a  recubrimientos de naturaleza polar  (PA) y semipolar  (CAR‐PDMS, 
SPME aplicada a la extracción de Parabenes 
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La fuerza  iónica puede afectar considerablemente a  la eficacia de  la extracción. La adición 




40 minutos.  Tal  como  se  aprecia  en  la  siguiente  figura  (figura  II.5),  inicialmente  se  observó  un 




consecuente  aumento  de  la  cantidad  de  analito  extraído  por  la  fibra.  Desde  el  punto  de  vista 
termodinámico,  este  comportamiento  puede  explicarse,  para  compuestos  polares  y  no  iónicos, 
como una interacción de las moléculas de agua con los iones salinos en lugar de con los analitos. Por 





























ya que hasta este valor  se observó un  incremento en  la  respuesta de  todos  los compuestos. Bajo 
estas  condiciones,  se  revisaron  las  eficacias  relativas  de  extracción  para  los  recubrimientos  que 
proporcionaron  las mayores respuestas en ausencia de sal: PA, PDMS‐DVB y CAR‐PDMS, figura  II.6. 
De nuevo  la fibra de PA proporcionó respuestas claramente superiores a  las dos restantes, además 







































El  efecto  del  pH  en  la  eficacia  de  extracción  fue  evaluado  considerando  los  parámetros 
anteriormente ajustados  (150 mg/mL NaCl y PA). Su  influencia se  investigó a  tres niveles distintos 
(2.5, 4.5 y 6.5), todos ellos, al menos, 2 unidades por debajo del pKa de los compuestos (8.2‐8.3). Así 
mismo,  se  realizaron  también  extracciones  a  pH  8.1,  figura  II.7.  En  conjunto,  se  observa  que  la 























El  volumen de muestra es otro  factor  a optimizar  ya que de  acuerdo  con  la  teoría de  la 













En  base  a  estos  argumentos,  se  realizaron  extracciones  considerando  varios  volúmenes 
diferentes de muestra (10, 20 y 110 mL) conteniendo los analitos a idéntico nivel de concentración. 
Los  resultados obtenidos muestran que  las eficacias son similares para  todos  los compuestos, con 






































































Una  vez  demostrado  que  la  extracción  por  inmersión  es  la  que  proporcionó  resultados 
óptimos, el efecto de la agitación se ha evaluado univariantemente. Se llevaron a cabo una serie de 
experimentos sin agitación y con agitación a 500 rpm, generando un vórtex homogéneo en el vial de 











































Una  vez  fijados  el  volumen  de  muestra  (10  mL),  la  cantidad  de  NaCl  (150  mg/mL),  la 
agitación  (500  rpm), el modo de muestreo  (inmersión) y el  tipo de  fibra  (PA), se evaluó el  tiempo 

































PrP (señal  x 2) BuP BzP
 
Los  gráficos  anteriores  revelan  que  60  minutos  de  exposición  fueron  suficientes  para 
alcanzar el equilibrio en el caso del MeP. Para EtP, PrP, BuP y BzP no se alcanzó el equilibrio dentro 







afectan directamente a  la derivatización  sobre  la  fibra.  Sus efectos potenciales en  la  señal de  los 




factores  evaluados,  la  temperatura  se  seleccionó  como  la  variable  a estudiar  a  tres niveles: 20ºC 





















MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
45  20  10  117125  172911  415511  884877  80787 
20  80  10  157808  207277  536774  1090911  986334 
70  80  40  69773  111101  267276  626188  587871 
70  20  40  65599  112078  282820  629675  604691 
20  80  40  90668  170129  360302  767988  629756 
70  20  10  72742  140032  295392  691161  603352 
20  20  40  75172  144829  338346  785112  723726 
45  80  40  77366  143203  314748  685058  603486 
20  20  10  89135  178071  389166  888333  773942 
45  50  25  152782  141325  316257  905918  680502 
45  80  10  78167  139644  312642  697832  653764 
45  20  40  77435  154507  342570  810312  686343 
70  80  10  66075  144235  353531  889005  807883 
45  50  25  103420  154710  352565  843442  766278 
 






determinada  variable  pasa  del  nivel  inferior  al  superior,  dentro  del  dominio  del  diseño.  El  signo 





  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
Temp. (ºC)  ‐2.46a  ‐4.36a  ‐2.79a  ‐2.24  ‐1.90 
Tiempo (min)  ‐1.81  ‐2.70a  ‐2.12  ‐2.20  ‐2.43a 
Vol. MTBSTFA (µL)  0.62  0.24  0.44  0.18  0.21 
a Factores estadísticamente significativos a un nivel de confianza de 95 %  
 
Los  resultados  obtenidos  mostraron  que  la  temperatura  y  el  tiempo  son  factores  que 
afectan  negativamente  al  rendimiento  de  la  reacción  de  derivatización,  siendo  estadísticamente 
Determinación y reactividad en agua 
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significativos para MeP, EtP y PrP  la  temperatura, y para el EtP y BzP el  tiempo. Por otra parte, el 
volumen  de  derivatizante  resultó  ser  un  factor  no  significativo.  En  base  a  estos  resultados  se 
seleccionó  como  tiempo,  temperatura  de  derivatización  y  volumen  de  derivatizante  óptimo  10 
minutos, 20ºC (temperatura ambiente) y 20 µL de MTBSTFA. Estas condiciones resultaron idénticas a 






Al  igual que para el triclosán, se evaluó  la presencia de trazas de parabenes en  la fibra de 
SPME una vez realizada la desorción de los analitos en el puerto de inyección del cromatógrafo. Tras 
realizar la extracción de una muestra de agua conteniendo 2 ng/mL de cada uno de los parabenes, y 
proceder a  la desorción de  la fibra de PA  (270ºC durante 3 minutos), se volvió a desorber durante 
otros  3 minutos.  La  señal  obtenida  para  esta  segunda  desorción  fue  normalizada  respecto  a  la 
registrada en  la primera.  Igualmente, se realizó  la misma operación, pero antes de  llevar a cabo  la 







ser  similar  al  existente  en  los  cosméticos  (mayor  cantidad de MeP  y  PrP),  lo que  sugiere que  su 







MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
2ª desorción  0.15  0.00  0.03  0.00  0.00 
Derivatización + 2ª 
desorción 













pasadas  a  través de  filtros de  fibra de  vidrio  con un  tamaño de poro de  1 µm.  Las muestras  sin 
adición  también  fueron  analizadas  para  tenerlas  en  cuenta  a  la  hora  de  cuantificar  los  niveles 
encontrados. 
 
En  la  figura  II.12  se  comparan  las  respuestas obtenidas para  cada matriz.  Los  resultados, 
correspondientes a extracciones en  triplicado,  se  representaron como  señal  relativa a  la obtenida 
para muestras de agua ultrapura. En base a ellos, se puede afirmar que la señal de los compuestos es 
independiente del tipo de muestra, de modo que sería posible llevar a cabo su cuantificación usando 








































exactitud  y  límites  de  cuantificación,  utilizando  la  cromatografía  de  gases  acoplada  a  la 
espectrometría de masas en tándem como técnica de detección. 
 


















los  compuestos  a  concentraciones  crecientes  desde  0.02  hasta  5  ng/mL.  Los  coeficientes  de 
determinación oscilaron entre 0.996 y 0.999 dependiendo del compuesto, tabla II.6. Como se puede 
comprobar  en  la  figura  II.14,  la  respuesta  se mantiene  lineal  para  el  rango  de  concentraciones 
estudiado. 
 
Tabla  II.6. Rectas  de  calibrado  y  coeficientes  de  determinación  para  los  parabenes  utilizando GC‐
MS/MS como técnica de detección. 
  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
Ecuación  Y=76793X+35272  Y=77914X+7808  Y=265044X+29999  Y=360160X+17191  Y=38185X+1721 






























Para evaluar  los  límites de cuantificación del método propuesto, se tuvieron en cuenta  los 
blancos del procedimiento analítico. Una vez realizado el muestreo en  las condiciones óptimas, se 
observó la presencia de una pequeña señal de MeP equivalente a una concentración del orden de 5‐
10 ng/L en muestra en  los blancos de agua ultrapura, mientras que para  los demás compuestos,  la 
señal  resultó  despreciable.  En  base  a  esta  observación,  los  límites  de  cuantificación  estimados 
(correspondientes a una relación S/N=10) se muestran en la tabla II.7.  
 
Tabla  II.7.  Límites  de  cuantificación  para  los  parabenes  aplicando  la  metodología  SPME‐
derivatización on‐fiber y detección mediante GC‐MS/MS. 
LOQ  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
ng/L  25  5  2  1  5 
 
El origen de la señal de MeP en los blancos fue investigado considerando diversos factores 
por  separado. Ni  los  septas  de  teflón,  ni  el  agua  ultrapura,  ni  el NaCl,  ni  el  agitador magnético 
parecen ser  las causas de  la presencia de MeP en  la fibra, ya que cuando se tomó una fibra nueva 











































ng/L  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
20a  11.9  7.3  7.3  10.4  7.6 
200  10.7  8.5  1.1  5.5  13.3 







Se  evaluó  la  exactitud  del método  desarrollado  usando  agua  de  río  con  adición  de  los 
compuestos a dos concentraciones diferentes: 200 y 1000 ng/L. Fue necesario analizar  la presencia 
previa de  los mismos en el agua, y tenerla en cuenta para el cálculo de  la exactitud. Los resultados 
















MeP  0.21  0.22±0.02  105 %  1.01  1.13±0.03  112 % 
EtP  0.21  0.23±0.01  109 %  1.01  1.06±0.08  105 % 
PrP  0.23  0.22±0.03  96 %  1.12  1.26±0.06  112 % 
BuP  0.21  0.20±0.02  95 %  1.02  1.09±0.04  107 % 
































cloradas,  evaluando  el  riesgo de  formación de  subproductos halogenados  cuando  estas  especies, 
bien de una forma directa o a través de productos de cuidado personal, entran en contacto con agua 
de grifo clorada. Para ello, además de considerar las posibles reacciones que pueden dar lugar  estos 





Una  de  las  líneas  de  investigación  de mayor  actualidad,  en  relación  con  la  presencia  de 
contaminantes  emergentes  en  el  medio  acuático,  es  el  estudio  de  las  posibles  reacciones  de 
transformación de estas especies, la identificación de los productos que generan y la estimación de 
la estabilidad de los mismos, su persistencia y toxicidad en el medio ambiente [Richardson SD; 2005 
y  2006].  En  el  medio  acuático,  las  reacciones  de  transformación  más  importantes  son  de  tipo 
fotoquímico y redox. Dentro de la reactividad por vía fotoquímica, el triclosán es un compuesto que 
sufre importantes transformaciones en el medio ambiente, dando lugar a compuestos tóxicos como 
la  2,8‐dibenzo‐p‐dioxina  [Sánchez‐Prado  L;  2006 A].  En  el  caso  de  las  reacciones  redox,  estas  se 
producen  con  reactivos  que  se  introducen  de  un modo  intencionado  en  el medio  acuático  para 
eliminar  compuestos  de  naturaleza  orgánica.  Dentro  de  los  agentes  oxidantes,  el  cloro  libre 
(combinación del ácido hipocloroso e hipoclorito de sodio) es el más utilizado junto con el ozono, el 
dióxido de cloro y la cloramina. El cloro libre sigue siendo empleado hoy en día para desinfectar las 
aguas  de  consumo  y  asegurar  su  calidad  bacteriológica.  Incluso  a  aquellas  aguas  tratadas 
previamente con ozono o radiación ultravioleta, se les añade posteriormente una cantidad de cloro 




los  productos de  partida.  En  algunos  casos,  estos  subproductos  son  especies  volátiles  fácilmente 
eliminables,  aunque  tóxicos,  como  los  trihalometanos;  aunque,  también  puede  dar  lugar  a  otros 











formen  principalmente  productos  de  halogenación  en  orto  y  para  al  grupo  hidroxilo  frente  a  las 
sustituciones  en  meta,  las  cuales  no  están  favorecidas  ni  desde  el  punto  de  vista  cinético  ni 
termodinámico. 
Estudios de cloración de  fármacos  (estradiol, etinilestradiol,  ibuprofeno, ketoprofeno,…) y 
otros productos de cuidado personal (filtros solares) mostraron la posibilidad de sufrir reacciones de 
transformación  en  presencia  de  cloro  [Pinkston  KE;  2004][Negreira  N;  2007],  dióxido  de  cloro 
[Huber MM; 2005] y ozono [von Gunten U; 2003], siendo las ozonizaciones aquellas que presentan 
cinéticas más  rápidas,  seguidas  de  las  cloraciones  con  dióxido  de  cloro,  y  por  último,  cloro  libre 
[Huber MM; 2005]. El pH es un factor muy importante en algunas de estas reacciones, ya que en el 
caso de los fenoles, la forma fenolato es la más reactiva y en el caso de las aminas, la forma básica es 




En  el  caso  del  triclosán,  experimentos  realizados  en  1987  pusieron  ya  de manifiesto  la 
formación  de  derivados  halogenados  en  medio  acuoso  conteniendo  cloro  libre.  El  grupo  de 
Kanetoshi  [Kanetoshi  A;  1987]  estudió  la  formación  de  derivados  clorados  del  triclosán  cuando 
materiales textiles, productos de cuidado personal y plásticos, que contenían este bactericida, eran 
puestos en contacto con concentraciones elevadas de cloro  libre. Los productos que se detectaron 
fueron dos  tetras  y un pentacloro  fenoxifenol  (closanos). Onodera  y  su  grupo  [Onodera  S; 1987] 
confirmaron  la  formación  de  estos  compuestos  cuando  trataban  aguas  residuales,  conteniendo 
triclosán,  con  hipoclorito  sódico  durante  una  hora.  A  diferencia  de  los  primeros  autores, 
identificaron otros dos productos de degradación, el 2,4‐diclorofenol y el 2,3,4‐triclorofenol. Años 
más tarde, en 2005, paralelamente a las investigaciones llevadas a cabo en esta Tesis Doctoral, Rule 
y colaboradores  [Rule KL; 2005] obtuvieron  resultados análogos a  los observados con condiciones 
diferentes a las nuestras. En su trabajo, el triclosán se encontraba en exceso (0.72‐8 µg/mL) frente al 
hipoclorito  sódico  (0.192‐1.77  µg/mL)  en  disoluciones  tamponadas  con  bicarbonato  sódico.  La 




el  pentacloro  fenoxifenol,  así  como  de  2,4‐diclorofenol  en  el medio  de  reacción.  Los  productos 
finales de cloración del triclosán fueron ácidos carboxílicos clorados y trihalometanos.  
Los  mismos  productos  de  halogenación  del  triclosán,  descritos  en  esta  Tesis  Doctoral 
[Canosa  P;  2005  A],  han  sido  hallados  en  estudios  posteriores  por  Greyshock  y  colaboradores 
[Greyshock AE; 2006] cuando evaluaron la reactividad del bactericida con exceso de monocloramina. 
La  cinética  de  degradación  del  triclosán  fue  entre  2  y  4  veces más  lenta  que  con  cloro  libre,  y 
además, no  se detectaron  los productos de  ruptura del mismo  cuando existe exceso de  triclosán 
frente  a  la  monocloramina.  Por  otra  parte,  el  grupo  de  investigación  de  Fiss  [Fiss  EM;  2007], 
basándose en  los estudios de Canosa y colaboradores  [Canosa P;   2005 A y 2006 A], estudió que 
sucedía cuando un producto conteniendo triclosán en su formulación (1.2‐3 mg/g) se añadió sobre 




El  caso de  los parabenes, el  trabajo  realizado en esta Tesis Doctoral es el único, hasta el 








segundo,  la  halogenación  se  produjo  en  las  posiciones  orto  y  para  al  grupo  ‐OMe,  así  como 
sustituciones del ‐COOH por ‐Cl. Las impurezas que presentaba el reactivo de cloración dieron lugar a 
la aparición de los productos bromados. La presencia de haluros (bromuros o yoduros) en un medio 





formación  de  compuestos  bromados  es  10  veces  más  rápida  que  los  clorados.  Por  otra  parte, 













Para  la  realización  de  los  estudios  de  halogenación  citados  anteriormente,  nos  hemos 
decantado  por  esta  técnica,  no  sólo  por  su  versatilidad  y  sencillez,  sino  porque  permite  realizar 
varias extracciones simultáneas y, a diferencia de la SPME, es posible re‐analizar el extracto usando 
diferentes condiciones cromatográficas. Por tanto, previamente a  los estudios de halogenación del 














































































Filtrar agua a pH 7, concentrar con Oasis HLB 500 
mg. Eluir 5 mL hexano, 5 mL AcOEt y 14 mL MeOH. 
Concentrar a 0.5 mL y añadir metilcloroformiato 
para derivatizar. 
GC-MS 0.07 15 85 (7) 
TCS en agua 
residual y 
superficial 
Concentrar de 1 L de agua a pH 2, conteniendo 
13
C12-TCS, con Florisil activo. Lavar con 5 mL 5% 
MeOH en agua y elución con 6 mL AcOEt. 
Concentrar a 0.2 mL 
GC-MS/MS 0.25 14 96 (8) 
TCS, AINEs en 
agua residual 
Ajuste de 1 L de agua a pH 6.8 y concentrar con 900 
mg C18. Elución con DCM. Derivatizar con 
anhídrido acético y piridina. 






Ajuste a pH 2 de 250 mL  de agua residual filtrada ó 
3 L agua superficial. Concentrar con Oasis HLB 200 
mg. Lavado con varios disolventes, elución con 
acetona. Derivatización con BSTFA. 
GC-MS 10 12 93 (10) 
TCS, PPCPs y 
otros DE en 
agua residual  
Extracción de 0.5 L muestra con Oasis HLB 60 mg. 
Elución con 5 mL MeOH y 5 mL MeOH:MTBE. 
LC-ESI(-)-
MS/MS 





Extracción de 2-4 L de agua a pH 3 con discos 
Empore SDB-RPS de PE-DVB, utilizando con 





-- -- (12) 
TCS, AINEs en 
agua residual 
Extracción de 0.5-1 L de agua con cartuchos C18 de 
1 g. Elución con 10 mL de acetona. Derivatización 
con metilcloroformiato. 
GC-MS 50 10 79 (13) 
TCS, closanos 
y MTCS en 
agua residual 
Añadir 20 mL de MeOH a 50-100 mL de agua a pH 
2. Concentrar sobre 1 g de C18. Elución con acetato 
de etilo, tolueno y hexano. Concentración a 0.5 mL, 
adición de PCB-52 y derivatización con N,N-
dietiltrimetilsililamina. 
GC-MS 10 21 79 (14) 




Extracción de 50 mL de muestra filtrada con PE-
DVB. Lavado con agua ultrapura, secado y elución 




-- -- (15) 
900 
sustancias, 
TCS, MeP y 
EtP en agua 
residual 
Utilizan para ácidos discos de intercambio aniónico, 
neutros Oasis HLB y C18, y básicos intercambio 
catiónico. Elución secuencial con varios disolventes. 
Derivatización de grupos ácidos con MeI. 
GC-MS -- -- -- (16) 
AcOEt: acetato de etilo; AINEs: Antiinflamatorios no esteroideos; BSTFA: bis-(trimetilsilil)trifluoroacetamida; DE: disruptores 
endocrinos; DCM: diclorometano; MeOH: metanol; MTBE: metil-tert-butiléter PE-DVB: poliestireno-divinilbenceno; PFPA: 

































































endocrinos;  DCM:  diclorometano; MeOH: metanol; MTBE: metil‐tert‐butiléter  PE‐DVB:  poliestireno‐divinilbenceno;  PFPA: 
anhídrido pentafluoropropiónico; PPCPs: productos de cuidado personal. 
 
De acuerdo con  la bibliografía revisada,  la elección de  los cartuchos Oasis HLB® es  la más 
habitual, ya que este  tipo de polímero posee un balance hidrofílico  (N‐vinilpirrolidona) y  lipofílico 
(divinilbenceno) que proporciona una retención y capacidad superiores  frente a otros adsorbentes 
[http://www.cienytech.com/ES/pys‐dis‐ext‐oasis.htm].  La  versatilidad  de  este  polímero  permite 
extraer compuestos tanto polares como apolares, lo cual resulta imprescindible en el tipo de estudio 







En  los estudios de  formación de productos de halogenación  se han utilizado muestras de 
agua  ultrapura  (100‐250  mL).  Los  experimentos  se  llevaron  a  cabo  a  temperatura  ambiente 




)  así  como  del  compuesto  de  partida  en metanol  (el  porcentaje  de metanol  en  la muestra  fue 
siempre inferior al 0.1 %). Las muestras se agitaron manualmente durante dos minutos, y se dejaron 
reaccionar un  tiempo determinado.  Pasado  ese  tiempo,  se  añadieron  10 mg de  tiosulfato  sódico 









En  los estudios realizados con agua de grifo  fue necesario determinar  la concentración de 
cloro  libre  (HClO y ClO‐) presente en  la muestra, para  lo cual,  se utilizó un  fotómetro de  filtro. La 
determinación  se  basa  en  la  reacción  que  tiene  lugar  entre  el  cloro  libre  y  la  N,N‐dietil‐1,4‐







Dado  que  las  disoluciones  de  hipoclorito  tienen  una  estabilidad  limitada,  es  necesario 
controlar  la concentración exacta de cloro  libre presente en  la misma semanalmente. Para ello, se 
realizó una valoración redox con tiosulfato sódico. Este compuesto no es patrón primario, con lo cual 









torna azul, debido al  complejo que  se  forma entre el yodo y el engrudo. Se añade más  tiosulfato 
hasta  que  la  disolución  vira  a  transparente  lo  que  significa  que  se  ha  consumido  todo  el  I2.  La 
reacción redox se produce entre el yodo y el tiosulfato sódico: 
I2 + 2 Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2 NaI  (2) 





















Los  experimentos  de  degradación  del  triclosán, metil,  etil,  propil  y  butilparaben  fueron 
llevados a cabo usando concentraciones de  los mismos en el  rango de  los ng/mL, mientras que  la 
concentración  de  cloro  se mantuvo  a  los  niveles  presentes  en  las  aguas  de  consumo  doméstico 

















siendo  y0[Cloro]kk ′=  la constante aparente de la velocidad de reacción. 





































separación de  las distintas especies así como  la  identificación de  los productos de halogenación en 
base a dos criterios: comparación de tiempos de retención y espectros de masas con patrones puros, 
e interpretación de los espectros de masas de los picos cromatográficos correspondientes a especies 
desconocidas,  teniendo  en  cuenta  que  sufren  la misma  reacción  de  sililación  que  el  analito  de 









Cl‐Br  X  X+2  X+4  X+6  X+8  X+10 
Cl  100  32.5         
Cl2  100  65.0  10.6       
Cl3  100  97.5  31.7  3.4     
Cl4  76.9  100  48.7  10.5  0.9   
Cl5  61.5  100  65.0  21.1  3.4  0.2 
ClBr  76.6  100  24.4       
Cl2Br  61.4  100  45.6  6.6     
Cl3Br  51.2  100  65.0  17.6  1.7   
ClBr2  43.5  100  69.9  13.7     
Cl2Br2  38.3  100  89.7  31.9  3.9   
Cl3Br2  31.3  92.0  100  49.9  11.6  1.0 
ClBr3  26.1  85.1  100  48.9  8.0   
Cl2Br3  20.4  73.3  100  63.8  18.7  2.0 
Br  100  98.0         
Br2  51.0  100  49.0       
Br3  34.0  100  98.0  32.0     
Br4  17.4  68.0  100  65.3  16.0   
 














































































































































































































































































































3.3.  Extracción  en  fase  sólida  con  derivatización  en medio  homogéneo  de  triclosán  y 
compuestos relacionados 
 










2,3,4‐triclorofenol  se  llevó a  cabo un diseño  factorial  completo  tipo 23,  con dos puntos  centrales, 
para  evaluar  cuales  son  los  factores  que  afectan,  de  modo  estadísticamente  significativo,  a  la 







de  los  diez  experimentos del  diseño  factorial,  se  utilizaron  alícuotas de  0.5 mL de  este  pool  y  el 
volumen correspondiente de derivatizante. En todos ellos, el volumen  final se ajustó a 700 µL con 
acetato de  etilo.  Se  inyectó 1 µL del  extracto  en  el  sistema GC‐MS  y  los  resultados obtenidos  se 
trataron  en  el  programa  estadístico  Statgraphics  5.1,  obteniendo  el  valor  de  los  efectos 
estandarizados,  los  cuales  se muestran  junto  con  las  condiciones  experimentales  en  la  siguiente 
tabla (tabla III.5). Como se puede observar, ningún factor fue estadísticamente significativo para los 
tres compuestos. Cabe destacar que las desviaciones estándar relativas de las áreas de pico para los 












Factor  Rango de valores  2,4‐DCF  2,3,4‐TCF  TCS 
A: V. MTBSTFA (µL)  20  200  ‐1.35  ‐0.72  ‐0.72 
B: Tiempo (min)  5  60  ‐1.33  ‐1.88  ‐1.28 
C: Temperatura (ºC)  20  70  0.07  0.53  0.77 
AB      ‐0.05  0.49  ‐0.59 
AC      ‐0.84  ‐1.09  ‐0.85 
BC      ‐0.48  0.18  9 10‐4 
t=3.20 para n=3 y un 95 % 
 
Se  estudio  también  la  estabilidad  de  los  compuestos  sililados  en  el  tiempo,  puesto  que 
podrían ser susceptibles de sufrir la hidrólisis del enlace Si‐O. Para ello, se prepararon dos patrones 








































menos  durante  9  días  tras  el  proceso  de  sililación,  lo  que  implica  la  posibilidad  de  almacenar 
extractos y patrones de calibración tras su preparación para su re‐inyección en caso necesario. El 2,4‐






 Una  vez  fijadas  las  condiciones  de  derivatización,  se  procedió  a  la  optimización  de  un 
método de SPE para  la determinación de  los compuestos anteriores, además del metiltriclosán, en 
muestras  acuosas.  En  primer  lugar,  se  estudió  el  volumen  de  elución  y  el  volumen máximo  de 













un  cambio  de  disolvente,  ya  que  el metanol  reaccionaría  con  el  agente  sililante.  Para  evaluar  el 
volumen de disolvente necesario para recuperar  los compuestos, se hizo pasar 1 L agua ultrapura, 
con  adición  de  los  analitos  a  nivel  de  4  ng/mL  a  través  de  un  cartucho  Oasis  HLB®  de  60 mg, 
procediendo al secado del mismo y la elución de 4 fracciones de acetato de etilo de 2 mL cada una. 
Tras  la etapa de derivatización,  se  inyectó 1 µL del extracto en el  sistema GC‐MS.  Los  resultados 






















1 2 3 4
Fracción
2,4‐DCF 2,3,4‐TCF MTCS TCS
 
El  volumen  de  ruptura  del  cartucho  de  60 mg,  se  estudió  haciendo  pasar  2  L  de  agua 


































particulada, evitando  la obturación de  los cartuchos, así como  la posterior purificación del extracto 
en acetato de etilo con cartuchos comerciales de sílica. 
 
Con  respecto  a  la  filtración,  se  ha  tenido  en  cuenta  que  muchos  compuestos  sufren 






























Referencia Celulosa  (0.45 µm) Fibra  de  vidrio
 
 















de  ellas  de  5  mL  y  las  sucesivas  de  2  mL.  La  primera  fracción  fue  concentrada  a  2  mL,  y 






































Figura  III.6.  Superposición  de  cromatogramas  (GC‐MS)  para  un  agua  residual  con  limpieza  (línea 
continua) y sin limpieza (línea discontinua). 



































3.3.3.1.  Caracterización  del método  de  determinación  (GC‐MS):  linealidad,  repetibilidad  y 
límites de cuantificación 
 
La  linealidad  de  la  respuesta  analítica  se  evaluó mediante  un  calibrado  a  10  niveles  de 
concentración comprendidos entre 25 ng/mL y 3 µg/mL. Las regresiones obtenidas al representar el 






produce  una  señal  cromatográfica  con  una  relación  S/N  de  10,  cuando  se  registran  los 
cromatogramas a las relaciones de m/z del pico base del espectro de masas del compuesto. Los LOQ 
del  equipo  (GC‐MS)  para  los  cuatro  analitos  estudiados  se  evaluaron  inyectando  niveles  de 
concentración  inferiores  a  5  ng/mL.  Con  ayuda  del  software  GC‐MS  Saturn Workstation  5.4  se 






  Recta  R2  LOQ (ng/mL) Repetibilidad (% RSD, n=5 ) 
2,4‐DCF  Y=1091X+16070  0.999 4  1.2 
2,3,4‐TCF  Y=857X+11349  0.999 3  1.4 
MTCS  Y=784X+1315  0.999 2  2.4 





Los  límites  de  cuantificación  (LOQs)  se  definen  como  la  cantidad mínima  de  analito  que 
puede  ser  cuantificado  con  fiabilidad,  correspondiente  a  una  relación  S/N  de  10.  En  base  a  esta 
definición  y  teniendo  en  cuenta  el  factor  de  concentración  obtenido,  así  como  los  blancos  de 


















coeficientes  de  variación  obtenidos  con  y  sin  etapa  de  purificación.  Las  recuperaciones  se 
determinaron  mediante  un  calibrado  externo,  con  patrones  en  acetato  de  etilo  de  distintas 






Matriz  2,4‐DCF  2,3,4‐TCF  MTCS  TCS 
Agua Milli‐Q  94±5  95±4  95±3  98±3 
Agua río  108±3  105±4  103±11  88±7 
Res. tratada sin limpieza  112±4  106±4  116±4  114±3 
Res. tratada con limpieza  92±4  77±5  110±4  102±6 
Res. sin tratar con limpieza  90±3  89±3  108±2  98±5 
SPE aplicada a la extracción de Parabenes 
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volumen  de  derivatizante  (20‐100  µL),  tiempo  (5‐60  minutos)  y  temperatura  (20‐70ºC),  fueron 
estudiados mediante un diseño experimental factorial fraccional en modo mixto 3 x 22 con un punto 
central.  Este  tipo de diseño permite  estudiar uno de  los  factores  a 3 niveles  (en nuestro  caso  la 
temperatura), estimando así el término cuadrático asociado al mismo. 
Para llevar a cabo los distintos experimentos se preparó un pool de extractos, en acetato de 
etilo,  correspondientes a agua  residual  tratada a  la que  se adicionó  los parabenes a nivel de 700 













MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
45  100  5  178940  156294  152202  225023  135059 
70  100  5  162922  145024  147815  200001  140083 
70  20  60  173866  164183  158159  222404  155725 
20  20  5  39231  39959  38311  51694  39612 
45  100  60  184084  170689  151894  238164  175905 
45  20  5  56168  55400  57169  72217  33142 
70  20  5  137631  119913  120735  174833  143094 
20  20  60  50095  50644  39134  75725  70025 










MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
70  100  60  168919  147106  156030  209399  147308 
45  20  60  194579  173437  165120  240398  162801 
20  100  60  172321  152592  157493  213701  153918 
20  100  5  171392  155645  157094  215901  151517 
 
Tras el tratamiento de los resultados obtenidos (áreas de pico) con el programa estadístico 
Statgraphics  5.1,  se  obtuvieron  las  cartas  Pareto  para  los  5  compuestos  estudiados,  y  las 
correspondientes  superficies  de  respuesta.  MeP,  EtP,  PrP  y  BuP  presentaron  cartas  Pareto  y 


















































































BuP  el  volumen  de  derivatizante  fue  estadísticamente  significativo  (95%  confianza),  así  como  la 
interacción  temperatura‐volumen  (AB).  Las  superficies  de  respuestas  obtenidas  para  60 minutos, 





no  variaba  con  el  volumen de derivatizante,  con  lo  cual,  se  seleccionó un  valor medio  (40 µL de 
MTBSTFA) dentro del dominio explorado en el diseño.  




µL  de MTBSTFA  a  70ºC durante  una  hora,  inyectando  posteriormente  1 µL  en  el  sistema GC‐MS 
durante varios días. Al  igual que en el caso del  triclosán, se utilizó como patrón  interno el PCB‐30 









































SPE,  así  como  el  volumen máximo  de muestra  a  concentrar  con  la  fase  polimérica  seleccionada 
fueron evaluados simultáneamente. Para ello se concentró una muestra de agua ultrapura de 2 L a 
pH 2.5 con un nivel de adición de 2 ng/mL. Esta muestra se hizo pasar por dos cartuchos conectados 








































































































3.4.3.1.  Caracterización  del método  de  determinación  (GC‐MS):  linealidad,  repetibilidad  y 
límites de cuantificación instrumentales 
 
La  linealidad  del  sistema  GC‐MS  para  parabenes  fue  estudiada  inyectando  una  serie  de 
patrones cuyas concentraciones estaban comprendidas entre 20 ng/mL y 2 µg/mL. Los coeficientes 
de determinación de las rectas obtenidas oscilaron entre 0.997‐0.998.  
Para  la obtención de  los LOQs del equipo se procedió de forma  idéntica que en el estudio 






  Recta  R2  LOQ (ng/mL) Repetibilidad (% RSD, n=6)
MeP  Y=306X+6812  0.998 5  6.1 





  Recta  R2  LOQ (ng/mL) Repetibilidad (% RSD, n=6) 
PrP  Y=264X+6597  0.998 3  4.6 
BuP  Y=405X‐5289  0.998 2  7.1 





Los  límites  de  cuantificación  para  los  parabenes  en  muestras  acuosas  se  obtuvieron 
considerando los blancos del proceso así como los LOQs proporcionados por el sistema de detección 
(GC‐MS), considerando un  factor de concentración de 500 veces  (1 L a 2 mL de acetato de etilo), 
tabla  III.11.  En  el  caso  de matrices  sencillas  (aguas  superficiales),  estos  LOQs  se  podrán  reducir 




LOQ  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 


















Tabla  III.12. Recuperaciones  (%) del método para 1 L de muestra con adición de  los compuestos a 
nivel de 0.5 ng/mL (N=4). 
Matriz  MeP  EtP  PrP  BuP  BzP 
Agua Milli Q  106±2  109±3  112±1  107±1  99±9 
Agua de grifo  80±5  94±3  98±4  97±3  81±2 
Agua de río  107±5  104±5  112±2  110±2  88±5 
Res. tratada  105±4  112±4  119±5  108±2  108±4 














sin ajuste del pH del medio,  seleccionando un  tiempo de  reacción de 1 hora. Tras ese  tiempo,  se 




























































con el 2,3,4‐triclorofenol  (tr 18.2 minutos).  La  señal de estos últimos aumentó  con  la  cantidad de 
cloro en el medio de reacción. 
Tal  como  se  aprecia  en  estas  pruebas  iniciales,  el  triclosán  es  susceptible  de  sufrir  una 
degradación relativamente rápida en presencia   de niveles bajos de cloro  libre,  formándose varios 





La  influencia del pH y de  la concentración de cloro  libre en  la degradación de triclosán fue 
investigada utilizando  alícuotas de 100 mL de  agua ultrapura,  tamponada  a  cinco pHs diferentes, 
comprendidos entre 5 y 9, y con concentraciones de cloro  libre crecientes, de 0 a 2.4 mg/L. Tras  la 
























pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
 
En  la  figura  III.14  se  puede  apreciar  un  aumento  de  la  degradación  del  triclosán  con  la 
concentración  de  agente  oxidante.  Además,  el  pH  ejerció  un  efecto  notable  en  su  estabilidad, 
observándose  la  máxima  reactividad  en  el  intervalo  entre  pH  7  y  8,  lo  cual  concuerda  con  la 





























































Los  experimentos  realizados  por  Onodera  y  colaboradores  en  1987  [Onodera  S;  1987], 
pusieron de manifiesto  la existencia de dos derivados tetraclorados del triclosán (Tetra I y II) y uno 
pentaclorado (Pentaclosano), así como la ruptura del enlace éter del fenoxifenol dando lugar al 2,4‐
diclorofenol  y  el  2,3,4‐triclorofenol.  En  los  estudios  de  cloración  del  triclosán  se  identificaron  los 
siguientes compuestos: 
• A tiempos de retención superiores al triclosán, se encontraron tres picos cromatográficos. 
Los  dos  primeros  presentaron  el  mismo  espectro  de  masas,  con  una  distribución  isotópica 
correspondiente  a  un  compuesto  tetraclorado,  cuyo  pico  base  (m/z  379+381+383)  aparece  34 
unidades por encima del ión [M‐57]+ del triclosán (m/z 345+347). Estos dos picos se asignaron a los 




disponibles comercialmente, no  se ha podido confirmar su  identidad con patrones, y por  lo  tanto 

































































•  Junto con estos  tres compuestos, aparecen  también dos clorofenoles procedentes de  la 
ruptura del enlace éter en  la estructura del triclosán. El diclorofenol presenta el mismo tiempo de 
retención que el 2,4‐diclorofenol, mientras que el  triclorofenol obtenido no se corresponde con el 
descrito  en  la  bibliografía.  Para  identificar  el  triclorofenol  y  confirmar  que  el  diclorofenol 
corresponde al isómero sustituido en las posiciones 2,4‐, se inyectaron patrones, en acetato de etilo, 
de los distintos isómeros de diclorofenoles y triclorofenoles, derivatizados con MTBSTFA y BSTFA, así 
























permitió  resolver  varios  isómeros  a  línea  base.  Experimentos  adicionales,  usando  BSTFA, 
posibilitaron la identificación del dicloro y triclorofenol procedentes de la degradación del triclosán. 
Para el caso de triclorofenol, el uso de MTBSTFA indica 3 posibles candidatos: el 2,3,5‐; 2,4,5‐ y 2,4,6‐
TCF.  La utilización del BSTFA permitió  resolver mejor estos  compuestos,  y  confirmar que  la  señal 
para el compuesto  trimetilsililado a 14.2 minutos presente en el extracto de  los experimentos de 
halogenación, corresponde con el 2,4,6‐triclorofenol. Los derivados tert‐butildimetilsililados del 2,4‐









ascórbico  (vitamina  C)  como  agente  reductor,  tampoco  mostraron  la  presencia  de  estos 




mg/L),  así  como  los  espectros  de masas  correspondientes.  Para  estas  pruebas  no  se  detuvo  la 
reacción con un reductor, sino que una vez transcurrido el tiempo establecido, se ajustó el pH a 2.5 e 
inmediatamente,  las muestras  se  concentraron mediante  SPE.  De  acuerdo  con  los  espectros  de 
masas  obtenidos  se  identificaron  como  derivados  tert‐butildimetilsililados  de  dihidroxifenoles 
(resorcinoles) sustituidos con uno, dos o  tres átomos de cloro. Estos se  forman por  la  ruptura del 
enlace éter del TCS o los closanos tetra y pentaclorados, permaneciendo los dos grupos hidroxilo en 
el mismo anillo aromático. El pico base en  los espectros corresponde a  la pérdida del grupo  tert‐
butilo de uno de los dos hidroxilos sililados. El resto de fragmentaciones proceden de la pérdida de 
cloro  (35  unidades),  tert‐butilo  (57  unidades),  cloro  y  tert‐butilo  (92  unidades)  ó  cloro  y  tert‐
butildimetilsilil (150 unidades). 
 






















































































































Además  de  los  compuestos  señalados,  en  algunas  pruebas  realizadas  con  elevadas 
concentraciones de cloro y  tiempos de reacción  largos, se encontró a 19.5 minutos un compuesto 
cuyo espectro corresponde con un tetraclorofenol. Debido a que la señal resultó ser poco intensa y 
puesto  que  sólo  apareció  tras  un  tiempo  de  reacción  elevado,  no  se  consideró  en  el  estudio  de 




Figura  III.19. Cromatogramas para el  tetraclorofenol  (producto minoritario) a distintos  tiempos de 
reacción, en agua a pH 7.3 con 0.4 mg/L de cloro libre y 10 ng/mL de triclosán. 
 

































de  cloro  libre,  se  investigó  su  evolución  temporal  para  poner  de manifiesto  la  estabilidad  de  los 
mismos. Para llevar a cabo este estudio, se prepararon una serie de muestras de agua ultrapura con 




























2,4‐DCF 2,4,6‐TCF Tetra I Tetra II Penta
 






















2,4‐DCF 2,4,6‐TCF Tetra I Tetra II Penta
 
Como  se  puede  comprobar  en  las  figuras  anteriores,  a  tiempos  relativamente  cortos  los 
fenoxifenoles  tetraclorados  fueron  los  subproductos predominantes.  La  respuesta del  Tetra  II  fue 
mayor  frente al Tetra  I, de modo que se presume que el Tetra  II corresponde con el derivado 4,5‐
dicloro‐2‐(2,4‐diclorofenoxi)fenol,  puesto  que  la  posición  para  al  hidroxilo  presenta  menor 








presencia de  cloro, así  como estimar  su  tiempo de  vida media  con 1.44 mg/L de  cloro  libre  y 50 
ng/mL de 2,4‐DCF (t1/2 7.8 minutos) mostraron  la conversión  íntegra del 2,4‐DCF en 2,4,6‐TCF en 1 

































Tabla  III.14. Rendimientos molares  (%) de conversión del  triclosán en  los clorofenoles  relacionados 
para 0.4 mg/L de cloro libre (N=3). Concentración inicial de TCS 50 ng/mL. 
  pH 6.3  pH 7.3  pH 8.3 
Compuesto  5 min  15 min  5 min  15 min  5 min  15 min 
2,4‐DCF  2.8±0.2  7.1±0.6  4.4±0.5  8.8±0.8  1.0±0.2  5.0±0.7 





  El mecanismo de degradación de  triclosán y su conversión  final en 2,4‐DCF y 2,4,6‐TCF se 
muestra en la siguiente figura, figura III.22. Cabe destacar que tanto el 2,4‐DCF como el 2,4,6‐TCF son 



















































ámbar y, previamente a  la realización de  los experimentos, se determinó  la concentración de cloro 
libre con un  fotómetro  tal como se ha  indicado en  la sección 3.1.4. La concentración obtenida de 




y  se  concentró  la muestra mediante  la metodología de SPE desarrollada. En estas  condiciones, el 
tiempo de vida media del triclosán fue de 1.9 minutos, dato análogo al obtenido para agua ultrapura 









































los  productos  de  cloración  en muestras  de  agua  residual  debido  al  uso  de  PPCPs,  conteniendo 
triclosán en su formulación, y su contacto directo con agua de grifo clorada. En las muestras de agua 
residual,  se  detectaron  2,4‐diclorofenol  y  2,4,6‐triclorofenol.  Con  respecto  a  la  presencia  de  los 
closanos policlorados, sus niveles son muy bajos aunque en algunas muestras, con un alto contenido 
de  triclosán,  se  encontraron  trazas de  los mismos.  En  la  figura  III.24,  se puede observar  la  señal 





Figura  III.24.  Cromatogamas  de  GC‐MS  mostrando  la  presencia  de  triclosán,  tetra  I,  tetra  II  y 
pentaclosano en una muestra de agua residual sin tratar con alto contenido en triclosán. 
 


























































Al  igual  que  el  triclosán,  los  parabenes  son  compuestos  fenólicos  susceptibles  de  sufrir 
sustituciones  electrófilas  aromáticas  en  la  posición  orto  al  grupo  hidroxilo.  Para  verificar  este 
comportamiento, se realizaron una serie de   pruebas en agua ultrapura, tamponada a pH 7.3, con 
adición de cloro libre a nivel de 0.4 mg/L. Tras la adición de los patrones en metanol de metilparaben 
y propilparaben,  las muestras se dejaron  reaccionar a  temperatura ambiente durante 30 minutos, 
tras  los  cuales  el  exceso  de  cloro  libre  fue  eliminado  con  tiosulfato  sódico.  Las muestras  fueron 
concentradas,  mediante  la  metodología  de  SPE  desarrollada  para  el  análisis  de  parabenes  en 

















El  pH  del  medio  y  la  concentración  de  cloro  fueron  dos  de  los  factores  estudiados 
previamente a  la evaluación de  la cinética de  reacción. Del mismo modo que para el  triclosán,  se 
consideraron pHs comprendidos entre 6 y 9 unidades, así como concentraciones de cloro libre entre 
0  y  2.4  mg/L.  Se  realizaron  una  serie  de  experimentos  usando  muestras  de  100  mL  de  agua, 





se  ajustaron  a pH ácido  y  se  concentraron  con  la metodología desarrollada para  la extracción de 
estos  compuestos  en muestras  acuosas mediante  SPE,  descrita  en  este  capítulo.  Los  resultados 
obtenidos  para  los  cuatro  compuestos  fueron  idénticos.  En  la  figura  III.25,  se  muestra  el 
comportamiento para el MeP y el PrP. 
 
Figura  III.25.  Perfil  de  degradación  de MeP  y  PrP  para  concentraciones  de  cloro  y  pHs  variables. 
Tiempo de reacción 10 minutos, concentración inicial de analito 40 ng/mL. 
 
























































dos  concentraciones de  cloro  libre diferentes: 0.4 y 1.6 mg/L  (5.63 y 22.53 µM  como hipoclorito, 
respectivamente).  Para  la  realización  de  estos  experimentos,  alícuotas  de  250  mL  de  agua 
tamponada a pH 7.3  fueron fortificadas  individualmente con cada compuesto a una concentración 




Dado que  la concentración de cloro presente en el medio  se mantuvo en exceso,  la velocidad de 
reacción  fue  función  únicamente  de  la  concentración  de  cada  paraben.  La  representación  del 
logaritmo  neperiano  de  la  concentración  de  analito  frente  al  tiempo  de  reacción  transcurrido, 













































































(9‐10  ng/mL  en  agua)  se  dejaron  reaccionar  los  mismos  tiempos  seleccionados  para  los 
experimentos con agua ultrapura. Los resultados obtenidos mostraron que para el agua de grifo, la 
cinética  de  reacción  sigue  el  mismo  comportamiento  que  para  agua  ultrapura,  obteniendo  los 
tiempos de vida media que se  recogen en la tabla III.16.  
 








0.4  1.6  0.46  1.6 
MeP  33.8  4.6  31.5  4.7 
EtP  26.1  5.3  31.5  4.7 
PrP  30.9  4.2  30.3  4.6 
BuP  27.6  5.0  29.9  4.4 
 
Tal como se puede comprobar,  los tiempos de vida media para agua ultrapura con adición 






























































































































































































La  existencia  de  patrones  comerciales  de  3‐clorometilparaben  (3‐ClMeP)  y  3‐
cloroetilparaben  (3‐ClEtP)  permitió  confirmar  la  identidad  de  estos  dos  subproductos  en  los 
experimentos de cloración realizados. Para ello, se prepararon disoluciones individuales en metanol 










subproductos  monoclorados  del  MeP  y  EtP,  detectados  en  las  pruebas  de  halogenación  (línea 
continua). 
 























Los  tiempos  de  vida  media  para  estos  compuestos  fueron  estudiados  en  las  mismas 




Tabla  III.17. Cinéticas de cloración para 3‐ClMeP y 3‐ClEtP  junto con sus  tiempos de vida media en 
agua ultrapura. Concentración inicial de analito 10 ng/mL. 








Como  se  puede  comprobar  los  tiempos  de  vida  media  fueron  similares  a  los  de  los 
compuestos de partida (tabla III.16) para las dos concentraciones de cloro libre ensayadas. Además, 
se confirmó la formación de los derivados diclorados a partir del 3‐ClMeP y 3‐ClEtP. 
Los experimentos  realizados con agua de grifo y parabenes  revelaron  la  formación de  los 
derivados clorados descritos anteriormente, así como  tres productos adicionales para cada analito 
de  partida.  En  base  a  sus  espectros  de masas  se  identificaron  como  compuestos  bromados.  La 
formación de estos nuevos productos podría deberse a la existencia de trazas de bromuro en el agua 




K; 2006]. En  la figura III.29 se puede observar  los cromatogramas, con  los respectivos espectros de 
masas, para los compuestos bromados así como sus estructuras. 
 
Figura  III.29.  Cromatogramas  de  los  derivados  bromados  de  los  parabenes  encontrados  en 














































































































































































































































































a  favor  de  los  bromados  en  la  muestra  fortificada  con  bromuro  potásico,  lo  que  sugirió  una 




Figura  III.30.  Influencia  de  la  adición  de  1  ng/mL  de  bromuro  en  la  formación  de  los  derivados 
halogenados del EtP y del BuP. Agua de grifo (0.53 mg/L cloro libre) a pH 7.3, tiempo de reacción de 
20 minutos. 








Agua  de grifo Agua  de grifo + 1 ng/mL de bromuro
 








Agua  de grifo Agua  de grifo + 1 ng/mL de bromuro
 
 
Para confirmar  la mayor  tendencia del bromo que el cloro para dar  lugar a  reacciones de 
sustitución con  los parabenes, se realizaron estudios con agua ultrapura con una concentración fija 




de Richardson  [Richardson SD; 2003]. Así, cuando  la concentración  inicial de bromuro es 40 veces 

















3‐ClMeP/3‐BrMeP  2.19  0.13  <10‐5 
MeP 
3,5‐DClMeP/3,5‐DBrMeP  9.67  0.02  2.3 x 10‐4 
3‐ClEtP/3‐BrEtP  2.51  0.16  <10‐5 
EtP 
3,5‐DClEtP/3,5‐DBrEtP  10.32  0.02  <10‐5 
3‐ClPrP/3‐BrPrP  2.43  0.12  <10‐5 
PrP 
3,5‐DClPrP/3,5‐DPrMeP  12.72  0.02  1.7 x 10‐4 
3‐ClBuP/3‐BrBuP  2.71  0.15  <10‐5 
BuP 




La  estabilidad  de  los  compuestos  estudiados,  tanto  los  de  partida  como  los  derivados 
halogenados, fue estudiada para varias concentraciones de cloro libre (0.4, 0.8, 1.6 y 5 mg/L). En la 






























En  la figura  III.32, se puede observar esta evolución para  los derivados clorados del etilparaben en 
agua  a  pH  7.3.  La  especie  predominante  a  tiempos  de  reacción  largos  es  el  3,5‐DClEtP,  lo  que 
demuestra  su  escasa  labilidad  frente  a  sucesivas  cloraciones  o  rupturas  del  anillo  aromático  a 
Halogenación Parabenes 
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  MeP  EtP  PrP  BuP 
Gel (mg/kg)  2240  446  272  617 




en  el  producto  cosmético  que  se  indican  en  la  tabla  III.20,  además  se  identificaron  los mismos 
derivados  halogenados  encontrados  en  los  experimentos  realizados  con  patrones  de  estos 
compuestos. 
 




MeP  EtP  PrP  BuP 













MeP  EtP  PrP  BuP 
15ºC  11.6  9.8  9.3  8.6 
38ºC  7.8  5.8  5.4  4.9 
 
A  38ºC,  el  tiempo  de  vida media  disminuyó  prácticamente  1.5  veces  con  respecto  a  las 

































































Por último, se evaluó  la  influencia del bromuro en  la formación de derivados halogenados 
de  los parabenes al mezclar agua de grifo con un colutorio bucal  (concentración de MeP de 1225 
mg/L y de PrP de 489 mg/L). Se  llevaron a cabo dos ensayos añadiendo 25 µL de una dilución 1:10 
del  colutorio  sobre  250 mL de  agua de  grifo  conteniendo  0.77 mg/L de  cloro  libre. A una de  las 
muestras se  le añadió también 1 ng/mL de bromuro como KBr. El tiempo de reacción considerado 
con ambos ensayos fue de 10 minutos. 
Al  igual que sucedió con  las muestras de agua ultrapura,  la  formación de  los compuestos 
bromados se hizo más significativa al añadir la sal (KBr) al medio acuoso, figura III.35. 
 






























cuidado  personal,  que  contiene  en  su  formulación  los  parabenes,  en  agua  de  grifo  y  de  piscina, 
pusieron  de  manifiesto  que  el  comportamiento  descrito  para  analitos  puros  puede  producirse 
diariamente en cualquier hogar,  implicando una continua  introducción de estos compuestos en el 
agua residual. Se analizaron varias muestras de agua residual, sin tratar, en las cuales se determinó la 











MeP  PrP  3‐ClMeP/MeP  3,5‐DClMeP/MeP  3‐ClPrP/PrP  3,5‐DClPrP/PrP 
1  nd  0.98±0.09  nd  nd  nd  18.4 
2  0.06±0.01  10.84±0.64  14.0  520.7  4.9  6.6 
3  0.49±0.05  12.96±0.65  nd  323.0  nd  15.9 
4  nd  0.94±0.08  nd  nd  nd  32.0 
5  1.88±0.12  0.67±0.06  4.8  4.2  3.8  3.4 
nd: por debajo de los LOQ 
 
Tal  como  se observa  en  la  tabla  anterior, dos de  las muestras  (códigos 2  y 3) presentan 
respuestas para 3,5‐DClMeP muy superiores a las del MeP, mientras que en las muestras número 2 y 
5 se detectó también el 3‐ClMeP. Para el PrP también se encontraron las formas mono y dicloradas. 
Para  el BuP  y  EtP,  compuestos utilizados minoritariamente  en  las  formulaciones de PPCPs, no  se 




Figura  III.36.  Cromatogramas  correspondientes  a  una muestra  de  agua  residual  (código  2,  tabla 
III.22) para los derivados clorados del MeP y PrP. 














































































La  presencia  de  estos  compuestos  halogenados  en  agua  residual  puede  justificarse 
únicamente debido a  la cloración de parabenes, puesto que no hay ningún producto comercial de 
uso cotidiano que  los contenga en su formulación, de modo que su  identificación en agua residual 
sirve  para  poner  de manifiesto  la  evidencia  de  las  reacciones  de  transformación  descritas.  Otra 
evidencia de la formación de estos subproductos halogenados, fue la presencia del 3,5‐DClPrP en un 


































Las  metodologías  de  extracción  y  microextracción  en  fase  sólida,  desarrolladas  para  la 
determinación de triclosán, metiltriclosán y clorofenoles, fueron aplicadas a varias muestras de agua 
residual.  Los  resultados  obtenidos  se muestran  en  la  tabla  IV.1,  indicando  el  tipo de muestra,  el 
modo de muestreo y  la técnica de concentración empleada. Todas  las muestras se procesaron por 
triplicado,  utilizando  como  técnica  de  determinación  GC‐MS.  Los  especímenes  de  agua  residual 
fueron tomados en distintos puntos de la red de alcantarillado, así como en la entrada (influente) y 
salida (efluente) de una planta depuradora de aguas residuales urbanas, equipada con tratamientos 




de  SPME  y  SPE,  validadas  para  el  último  compuesto,  se  aplicaron  a  la  determinación  de  ambas 
especies en muchas de las muestras procesadas. Los niveles medidos para triclosán fueron análogos 
a  los  encontrados  por  varios  autores  en  Estados Unidos,  Europa  y  Asia  (tabla  I.2  del  capítulo  I), 










1  Efluente compuesta  SPME (PA)  183±18  na  729±43 
1  Efluente compuesta  SPE 163±17  na  690±35 
2  Influente puntual  SPME (PA)  144±11  na 242±18 
2  Influente puntual  SPME (PDMS‐DVB)  151±17  na 229±40 
3  Sin tratar compuesta  SPME (PA)  94±5  na 190±31 
4  Sin tratar puntual  SPME (PDMS‐DVB)  842±250  254±37  2000±440 
5  Influente compuesta  SPME (PA)  nd  na 433±52 
6  Efluente compuesta  SPME (PA)  nd  na 209±22 









8  Sin tratar compuesta  SPME (PA)  2222±277  375±16  13944±1760 
9  Influente compuesta  SPME (PA)  54±5  na 966±164 
10  Efluente compuesta  SPME (PA)  348±27  na 321±40 
11  Sin tratar compuesta  SPE  95±1  na  209±10 
12  Sin tratar compuesta  SPE 1306±13  na 1271±17 
13  Influente compuesta  SPE 272±1  32±3  250±16 
14  Efluente compuesta  SPE nd  78±10  43±15 
15  Sin tratar compuesta  SPE 100±8  na  548±36 
16  Sin tratar compuesta  SPE 813±28  390±12  3450±103 
17  Influente compuesta  SPE 289±5  223±14  333±12 
18  Efluente compuesta  SPE 45±31  119±4  102±2 
19  Sin tratar compuesta  SPE 164±12  106±20  268±13 
20  Influente compuesta  SPE 52±2  44±2  243±1 
21  Efluente compuesta  SPE nd  25±4  52±10 
22  Sin tratar compuesta  SPE 219±10  110±3  414±11 
23  Influente compuesta  SPE 98±4  22±4  102±3 
24  Efluente compuesta  SPE 43±6  68±6  78±8 
25  Río puntual  SPE  nd  nd  80±10 
26  Influente puntual  SPE nd  43±2  806±24 
27  Efluente puntual  SPE nd  37±3  728±76 
28  Sin tratar puntual  SPME (PA)  171±13  na 70±9 
29  Sin tratar compuesta  SPME (PA)  35±3  na 121±12 
30  Sin tratar compuesta  SPME (PA)  1223±75  860±116  4148±423 
31  Sin tratar compuesta  SPME (PA)  633±3  990±80  13605±538 
32  Sin tratar compuesta  SPME (PA)  1282±32  247±6  17550±1176 
33  Influente puntual  SPME (PA)  58±6  na 299±8 
34  Efluente puntual  SPME (PA)  54±2  na 265±26 
35  Efluente puntual  SPME (PA)  29±5  na 186±21 




































































identificado  de  forma  sistemática  en  las  muestras  analizadas  es  el  2,4,6‐TCF.  Además,  ambos 
derivatizantes  dan  lugar  a  picos  perfectamente  resueltos  para  los  isómeros  2,3,4‐  y  2,4,6‐TCF  de 




  Las mayores  concentraciones de 2,4‐DCF  y 2,4,6‐TCF  se detectaron en  aquellas muestras 
que presentaron niveles elevados de triclosán (4, 8, 12, 16, 30, 31 y 32) lo que ratifica la hipótesis de 


















Código muestra  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
5‐6   0 %  na  52 % 
9‐10  0 %  na  67 % 
13‐14  100 %  nc  83 % 




Código muestra  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
20‐21  100 %  43%  79 % 
23‐24  56 %  nc  24 % 




Con  objeto  de  verificar  la  exactitud  de  las metodologías  de  SPE  y  SPME  con muestras 
contaminadas de  forma  real,  la muestra número 1  fue procesada  con ambas  técnicas  (N=3)  y  los 
resultados  obtenidos,  para  los  dos  compuestos  que  se  encuentran  por  encima  de  los  LOQs  del 
método, comparados estadísticamente utilizando  los tests F de Fisher y t de Student, tabla  IV.3. La 
conclusión a  la que  se  llegó es que no existen diferencias estadísticamente  significativas entre  las 
concentraciones  obtenidas  con  ambas  metodologías,  tabla  IV.4.  De  forma  análoga,  la  muestra 







































Tabla  IV.4. Valores de F y  t de Student  tabulados y calculados para ambos métodos de extracción, 
muestra 1. 
  F experimental  F tabulada  t experimental  t tabulada  Conclusión 
2,4‐DCF  1.10  39  1.36  2.78  Resultados comparables 
(95% confianza) 








  F experimental  F tabulada  t experimental  t tabulada  Conclusión 
2,4‐DCF  2.38  39  0.59  2.78  Resultados comparables 
(95% confianza) 







La presencia de parabenes se  investigó en muestras de agua de  río y agua  residual. En el 
primer  caso  se  realizaron  muestreos  puntuales  en  la  zona  de  Pontevedra,  Lugo  y  Santiago  de 










































































Las muestras de agua  residual, salvo  indicación contraria, han sido  integradas durante un 
periodo  de  12  horas  y  se  procesaron  utilizando  tanto  SPE  como  SPME.  En  el  primer  caso,  la 
cuantificación se realizó mediante calibración externa y en el segundo haciendo adiciones al agua. La 
figura IV.3 muestra  los cromatogramas para un blanco de SPME, una muestra de agua residual y  la 
misma matriz  fortificada con  los analitos de  interés. Los datos de concentración para  las muestras 
medidas  se  recogen  en  la  tabla  IV.7.  Las  muestras  codificadas  como  1,  2,  3,  4,  9,  12  y  16, 







Figura  IV.2.  Cromatogramas  de  GC‐MS/MS  para  un  blanco  del  proceso  (rojo),  una  muestra  de 
influente (verde, código 7, tabla IV.7) y la misma muestra fortificada a 0.5 ng/mL (naranja). 
kCts





















































concentración  MeP  EtP  PrP  BuP 
1  Sin tratar  SPME  2400±190  nd  980±100  nd 
2  Sin tratar  SPME  65±8  56±6  810±70  nd 
3  Sin tratar  SPME  73±3  nd  180±30  nd 









concentración  MeP  EtP  PrP  BuP 
5  Influente  SPME  2920±200  210±10  810±140  86±15 
6  Efluente  SPME  nd  nd  nd  nd 
7  Influente  SPME  430±40  52±4  230±20  20±1 
8  Efluente  SPME  nd  nd  nd  nd 
9  Sin tratar  SPE  65±1  56±1  807±23  nd 
10  Influente  SPE  53±2  9±1  16±1  nd 
11  Efluente  SPE  18±1  1±1  7±1  nd 
12  Sin tratar  SPE  1726±86  159±3  1294±60  20±3 
13  Influente  SPE  2000±105  242±1  715±12  74±2 
14  Efluente  SPE  8±1  nd  14±1  2±1 
15  Influente
1  SPE  166±7  116±4  431±22  40±1 
16  Sin tratar






























































































































dos  clorofenoles  relacionados  en  aguas  residuales.  Dado  que  el  triclosán  tiene  un  carácter 
medianamente  lipofílico  (Log  Kow  4.8),  una  parte  del  mismo  puede  permanecer  asociado  a  los 
residuos  sólidos  (lodos)  generados  en  las  estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales.  En  estas 
plantas se generan distintos tipos de lodos según el tipo de tratamiento aplicado. En el denominado 
tratamiento primario, se elimina la materia en suspensión presente en el agua mediante una serie de 
operaciones de  tipo  físico.  Incluye  la eliminación de gruesos, el desarenado, el desengrasado y  la 
decantación, dando lugar al lodo denominado primario. En el tratamiento secundario se lleva a cabo 
el “ataque” a  la  fracción disuelta en agua,  recurriendo a bacterias que se alimentan de  la materia 
orgánica  en  disolución.  Tras  un  nuevo  proceso  de  decantación,  se  separa  el  lodo  biológico  o 
secundario.  En  algunas  plantas  depuradoras,  se  realiza  además  un  tratamiento  físico‐químico 
(tratamiento terciario) para mejorar algunas de las características del efluente final. 
Los  lodos  generados  en  la  planta  depuradora  procedentes  del  tratamiento  primario  y 
secundario,  normalmente  son  reutilizados  como  fertilizantes,  después  de  su  tratamiento  con 
agentes  químicos  (por  ejemplo,  cal  viva  o  carbonato  cálcico)  para  eliminar  bacterias  y  otros 




presenta un  grado  de dificultad  considerable.  La  complejidad de  la matriz  y  la  fuerte  interacción 
existente  entre  los  sitios  activos  del  lodo  y  las  moléculas  de  los  analitos,  hacen  que  las 
recuperaciones obtenidas sean generalmente bajas y sometidas a una gran variabilidad. Por lo tanto, 
es  necesario  la  utilización  de  técnicas  de  extracción  exhaustivas  como  Soxhlet  [Bester  K;  2003], 
extracción con disolventes presurizados [Singer H; 2002][Chu S; 2007][Agüera A; 2003], extracción 
con  fluidos  supercríticos  [Mc  Avoy  DC;  2002]  o  extracción  asistida  por microondas  [Morales  S; 








los  clorofenoles  derivados  de  la  halogenación  de  este  bactericida:  2,4‐diclorofenol  y  2,4,6‐
triclorofenol. 
 
















































































































































y  sedimentos,  se  seleccionó  la extracción asistida por microondas  (MAE) puesto que presenta un 
gran poder extractante, derivado de  la aplicación de  la energía de microondas sobre una muestra 
impregnada  con  un  disolvente  que  presenta  un momento  dipolar  distinto  de  cero.  Los  extractos 
obtenidos,  generalmente  fueron  complejos,  de modo  que,  al  igual  que  ocurre  con  los métodos 
descritos  en  la  tabla  I.1,  es  necesario  establecer  una  estrategia  de  purificación  para  eliminar 
potenciales interferencias. 
 








Las  muestras  de  lodo  sin  adición,  previamente  liofilizadas,  fueron  extraídas  con  tres 
disolventes distintos: acetato de etilo, acetona y metanol, en base a la bibliografía existente para la 
determinación de  triclosán y otros  fármacos en esta matriz  [Bester K; 2003][Ternes TA; 2005]. La 
extracción  (0.5  g  de muestra  liofilizada)  se  realizó  con  30 mL  de  disolvente  a  110ºC  durante  20 
minutos,  con  una  potencia  del  magnetrón  de  500  W.  Una  vez  enfriados,  los  extractos  fueron 
centrifugados  y  el  sobrenadante  fue  recogido  en  un  vial,  realizando  un  cambio  de  disolvente  a 
acetato de  etilo.  En  todos  los  casos,  los extractos presentaron un  color muy  intenso,  con  lo  cual 
previamente a  la  inyección de  los mismos en el sistema cromatográfico  (GC‐MS), se procedió a su 
purificación  con  500 mg  de  sílica,  eluyendo  los  analitos  con  acetato  de  etilo  en  las  condiciones 
descritas en el capítulo anterior para muestras de agua. En la figura I.1 se muestra un cromatograma 
de  GC‐MS  correspondiente  a  la  extracción  con  acetona.  Independientemente  del  disolvente  de 
extracción, el perfil de corriente iónica total (TIC) presentó una gran complejidad debido al elevado 
número de  impurezas co‐extraídas,  lo que  repercute en que el  tiempo de vida útil de  la  columna 
disminuya. 
 
Figura  I.1.  Cromatograma  de  corriente  iónica  total  para  un  extracto  de  lodo. MAE  a  110ºC  con 
acetona. 
 











































En  base  a  estos  datos  preliminares,  se  decidió  desarrollar  una  estrategia  de  purificación 
exhaustiva de  los extractos obtenidos por microondas, además de optimizar  la detección en modo 








condiciones de detección  en modo MS  fueron descritas  en  la  sección  III del  capítulo  anterior.  La 
optimización de las condiciones de MS/MS para el 2,4‐diclorofenol, 2,4,6‐triclorofenol y triclosán se 
realizó  con  ayuda  de  la  herramienta  de  desarrollo  automatizado  de métodos  (AMD).  Los  iones 
precursores seleccionados fueron los fragmentos correspondientes a la pérdida del grupo tert‐butilo 
de m/z [M‐57]+ para el 2,4‐DCF y [M+2‐57]+ para el 2,4,6‐TCF y el TCS. La elección del ión precursor 
[M+2‐57]+  para  compuestos  triclorados,  da  lugar  a  dos  iones  producto  para  cada  transición  que 
implica una pérdida de cloro. La ventana de aislamiento se fijó en 3 unidades de m/z, y se utilizó la 
fragmentación  en  modo  resonante.  En  el  caso  de  los  clorofenoles,  los  espectros  obtenidos 
mostraron la pérdida de 36 y 72 unidades de masa, correspondientes a la eliminación de uno o dos 
moléculas de HCl en  la estructura de  los analitos. Para el triclosán,  la fragmentación resultó ser un 
poco más compleja, puesto que además de perder un átomo de Cl (transición 347 a 310), su enlace 
éter se rompe, dando lugar a un fragmento de 200 unidades de m/z.  

























































































































Tal  como  hemos  descrito  en  las  pruebas  preliminares,  los  extractos  de  microondas 
correspondientes  a  muestras  de  lodo  fueron  muy  complejos,  conteniendo  gran  cantidad  de 
interferencias.  Aunque  el  uso  de  la  detección  en  modo  MS/MS  “oculta”  su  presencia  en  los 
cromatogramas,  es  evidente  que  a medio  plazo  provocarán  la  contaminación  irreversible  de  la 
columna  capilar. Para  reducir estos problemas,  se desarrolló una estrategia de purificación de  los 
extractos más elaborada, evitando siempre recurrir a la cromatografía de permeación en gel [Bester 
K; 2003]. 
Dado  que  los  compuestos  objeto  de  estudio,  tienen  características  ácidas  (pKa 










derivatizada con MTBSTFA. La  fase acuosa,  se acidificó a pH 2.5 y  se extrajo mediante SPE  con  la 
metodología descrita en el capítulo II, sección 2.1.1. Tras la elución de los cartuchos, y derivatización 
de  los extractos en acetato de etilo, se  inyectaron    los extractos obtenidos (1 µL) para ambas fases 
en GC‐MS. Las señales para cada analito en la fase acuosa y la fase orgánica se compararon con los 









Disolvente  FO  FA  FO  FA 
Acetato de etilo  92.5  0.5  ‐‐  ‐‐ 















presente en la FA  FO  FA  FO  FA  FO  FA 
Acetona  0.04  96.1  0.02  96.0  0.48  94.0 
Metanol  0  97.5  0  97.5  0.92  97.1 




























































La  optimización  de  los  factores  que  afectan  al  proceso  de  extracción  asistida  por 
microondas  se  realizó mediante  diseño  de  experimentos.  La  temperatura,  el  tipo  y  volumen  de 





Los  efectos  del  tipo  de  disolvente  y  su  volumen,  la  temperatura  y  la  agitación  fueron 
estudiados mediante un diseño factorial fraccional de screening del tipo 24‐1. Para  la realización de 
los 8 experimentos  implicados en este diseño, se preparó una muestra mezclando  lodo primario y 











correspondiente,  para  posteriormente  proceder  a  la  etapa  de  limpieza,  concentración  y 




Tabla  I.5. Condiciones   de extracción  y  respuestas  (áreas de pico) obtenidas en el diseño  factorial 
fraccional tipo 24‐1. 
Exp. Nº  Agitación  Tª (ºC)  Disolvente  Vol. (mL)  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
1  Sí  130  Acetona  15  37421  66061  66334 
2  No  130  Metanol  15  69878  101959  59088 
3  No  130  Acetona  30  36347  58759  101671 
4  Sí  130  Metanol  30  66412  87226  41164 
5  Sí  90  Metanol  15  61843  87689  64864 
6  No  90  Metanol  30  63386  85721  68419 
7  No  90  Acetona  15  39997  75163  64774 
8  Sí  90  Acetona  30  41794  55060  101807 
 





Factor  Nivel bajo  Nivel alto  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
Disolvente  Acetona  Metanol  528  ‐164  ‐1164 
Volumen (mL)  15  30  ‐16  ‐40  285 
Temperatura (ºC)  90  130  50  60  192 







Tabla  I.7. Efectos principales normalizados asociados a  cada  factor  tras eliminar aquellos  factores 
menos significativos. 
Factor  Nivel bajo  Nivel alto  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
Disolvente  Acetona  Metanol  32.4a  ‐6.0  ‐32.3a 
Volumen (mL)  15  30  ‐‐  ‐1.5  7.9 
Temperatura (ºC)  90  130  3.1  2.2  5.3 
Agitación   No  Sí  2.6  ‐‐  ‐‐ 
     aFactor estadísticamente significativo a un nivel de confianza de 95 % 
 
El  tipo  de  disolvente  es  el  factor  que  ejerce  una  mayor  influencia  en  la  eficacia  de 
extracción.  Para  el  TCS  y  el  2,4,6‐TCF,  la  acetona  permitió  obtener  respuestas  significativamente 
mejores (principalmente en el caso del TCS) que el metanol, mientras que para el más polar de  los 
tres analitos, el 2,4‐DCF,  la utilización de metanol  fue más  favorable. Con  respecto al volumen, el 
triclosán  requiere  volúmenes  elevados  de  disolvente  a  diferencia  de  los  clorofenoles,  aunque  su 
comportamiento no queda claro. La temperatura de extracción jugó un papel importante aunque no 
significativo  en  la  recuperación  de  los  compuestos,  ejerciendo  una  influencia  positiva  en  el 
rendimiento de la extracción. Por último, la agitación no presentó un papel importante para ninguno 
de  ellos.  En  base  a  estos  resultados,  se  fijó  la  temperatura  en  130ºC, mientras  que  se  optó  por 
prescindir de la agitación de la muestra dentro de los vasos del extractor de microondas. 
 
1.4.2.  Optimización  del  volumen  de  extractante,  proporción  metanol:acetona  y 
modificador orgánico 
 
Con  el  primer  diseño  de  experimentos  no  se  obtuvieron  conclusiones  claras  sobre  la 
influencia de ciertos factores en  la eficacia de extracción. En un segundo diseño, se estudiaron con 
más  detalle,  el  efecto  del  volumen  de  extractante  y  la  composición  del  mismo  (mezclas 
metanol:acetona),  junto  con  un  tercer  factor,  el  ácido  fórmico,  utilizado  como  modificador  del 




y volumen de ácido  fórmico  (0‐300 µL)  fueron estudiados mediante un diseño  factorial a 2 niveles 
MAE aplicada a la extracción de TCS y clorofenoles en lodo y sedimento 
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1  22.5  50  150  46570  64963  40929 
2  15  75  0  40444  47689  35256 
3  30  75  0  37057  53742  50249 
4  15  25  300  42770  57122  60909 
5  15  25  0  43960  54972  42991 
6  30  75  300  44293  62250  61198 
7  30  25  0  37874  63901  73214 
8  30  25  300  34702  71845  75032 
9  15  75  300  46265  52802  33562 
 
En la carta Pareto obtenida, figura I.7, se puede observar que el volumen de disolvente y el 
porcentaje  de  metanol  son  estadísticamente  significativos  para  TCS  y  2,4,6‐TCF.  Para  ambos 

























































































































En  base  a  los  resultados  obtenidos  con  ambos  diseños,  las  condiciones  de  extracción 
seleccionadas han sido las que se muestran en la tabla I.9. 
 

















utilizando  patrones  mezcla  de  los  tres  compuestos  preparados  en  acetato  de  etilo  a  distintas 








  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
Linealidad (R2)  0.998  0.996  0.999 
5 ng/mL  4.2  4.4  8.3 Repetibilidad 
(% RSD, n=5)  250 ng/mL  4.1  3.6  5.3 
LOQ (ng/mL)  0.2  0.2  0.2 
 














































La  exactitud, precisión  y  límites de  cuantificación del método  analítico propuesto  fueron 
evaluados con cuatro matrices:  lodo primario,  lodo secundario,  lodo tratado con carbonato cálcico 





de cada muestra  con un patrón de  concentración  conocida de  los analitos en acetona,  realizando 
una mezcla  1:1  (1 mL  de  patrón  por  cada  gramo  de muestra)  entre  ambos.  La mezcla  se  dejó 
evaporar, teniendo especial cuidado de no calentar ni exponer a  la  luz. Una vez seca, se cerró y se 






ng/g. Con objeto de  evaluar  la  exactitud del método  a  concentraciones  inferiores,  se prepararon 
otras muestras con niveles de adición del orden de 40 ng/g para los clorofenoles y 900 ng/g para el 















(ng/g)  2,4‐DCF  2,4,6‐TCF  TCS 
Sedimento río  0.8  10  81.8±5.7  96.0±4.9  98.7±8.5 
Sedimento río  0.8  300  79.1±8.2  92.0±8.9  99.7±6.5 
Lodo primario  38  300a  79.1±8.2  98.9±3.2  81.7±6.5 
Lodo secundario  36  300a  78.3±8.1  87.6±5.1  94.0±6.5 
Lodo estabilizado  11  300a  106.6±7.5  88.3±5.0  82.2±11.5 











a 30 mL, y se procedió a  la  limpieza mediante LLE con hexano, posterior concentración de  la  fase 












































































































La  utilización  de  GC‐MS/MS  no  solamente  permite  aumentar  la  selectividad,  sino  que 
también permite obtener LOQs diez veces más bajos que GC‐MS, dado a que aísla el ión precursor en 
la  trampa  para  proceder  a  su  posterior  fragmentación.  Esto  permitió,  en  el  caso  del  triclosán, 
discriminar  la señal del analito (345+347) de la interferencia de m/z 327 (figura I.2). En general, los 
límites son mejores que los encontrados en la bibliografía. Por otra parte, una de las limitaciones de 







de  río  y  marino.  En  todos  los  casos,  las  muestras  fueron  liofilizadas  y  homogeneizadas, 
almacenándolas posteriormente a temperatura ambiente previamente a su análisis. Se procesaron 
0.5 g de muestra para  lodo y 1 g para  sedimento,  realizando en  todos  los casos  la extracción por 
triplicado. Las concentraciones obtenidas se muestran en la tabla I.12. 
 





1  Sedimento río  nd  nd  4.4±0.8 
2  Sedimento río  nd  nd  nd 
3  Sedimento río  nd  nd  35.7±1.1 
4  Sedimento marino  nd  nd  nd 
5  Lodo primario  79.9±8.5  19.4±0.3  2543±50 
6  Lodo biológico  316±33  38.1±9.2  5400±125 
7  Lodo estabilizado  77.9±8.5  15.8±2.4  1508±196 
8  Lodo  74.4±1.0  7.5±1.0  1474±240 
9  Lodo  55.2±3.3  14.5±0.5  418±38 
        nd: por debajo de los LOQ 
 
Dentro  de  las muestras  analizadas  se  detectó  triclosán  en  la mayoría  de  las mismas,  a 
concentraciones  superiores  a 1 µg/g para  cuatro de  los  cinco  lodos estudiados. En el  caso de  los 
clorofenoles, las concentraciones estuvieron por debajo de los LOQs del método en los sedimentos, 
mientras que en los lodos las concentraciones fueron entre 10 y 100 veces inferiores a las medidas 





solubilidad  de  0.005  g/L.  Además,  éste  último  presenta  niveles  en  agua  superiores  a  los  dos 
clorofenoles (tabla IV.1, capítulo III). 
En  el  caso  de  los  lodos  de  depuradora,  las  muestras  codificadas  como  5,  6  y  7  se 
corresponden a muestras puntuales tomadas en  la misma planta de  tratamiento de agua residual. 




suficientemente  considerables  (sobre  todo  en  el  caso  del  triclosán)  como  para  representar  una 
contribución  importante  a  su  introducción  en  el medio  ambiente,  de modo  que  es  necesario  el 
control de estos residuos sólidos utilizados para usos agrícolas. Por otro lado, la incineración de estos 
lodos  debe  considerarse  también  con  suma  precaución  ya  que  el  triclosán  podría  derivar  en  la 
formación de dibenzodioxinas [Kanetoshi A; 1987].  
En vista a  los datos presentados en  la tabla anterior, resulta evidente que  los balances de 















































El  estudio  de  la  presencia  de  compuestos  orgánicos  en  atmósferas  interiores  ha 
experimentado un auge  importante durante  los últimos años. Este medio constituye una fuente de 




encontrado  una  referencia  en  la  que,  junto  con  otros  compuestos  orgánicos,  se  estudiaron  los 
niveles de MeP, EtP y BuP en muestras de aire y polvo tomadas en atmósferas interiores [Rudel RA; 








caso  del  triclosán,  no  se  ha  encontrado  ninguna  referencia  relacionada  con  su  determinación  en 
atmósferas interiores. 
Dentro  de  las  actividades  realizadas  en  esta  Tesis  Doctoral  se  ha  considerado  relevante 
evaluar  los    niveles  de  TCS  y  parabenes  (MeP,  EtP,  PrP  y  BuP)  en  atmósferas  interiores  usando 
muestras de polvo, procedentes de aspiradores domésticos, como matriz para realizar el estudio. El 
trabajo  realizado se ha centrado en el desarrollo de dos metodologías de preparación de muestra 
diferentes  (combinando  las etapas de extracción y purificación) para a continuación proceder a  la 







de  depuradora  y  sedimento  (tabla  I.1).  Por  su  parte, MSPD  es  una  técnica  que  no  requiere  la 
adquisición  de  instrumentación  específica  y,  además,  precisa  volúmenes  de  disolventes 
Atmósferas interiores 
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relativamente bajos. Aunque  su  eficacia  como  técnica de preparación para  alimentos  y muestras 













































































PLE  presenta  la  ventaja de poder  controlar  la  selectividad  de  la  extracción  rellenando  la 
celda con distintos adsorbentes en vez de materiales inertes [Canosa P; 2007 A]. La disposición del 
adsorbente  puede  tener  múltiples  propósitos.  Colocado  en  la  parte  inferior  de  la  celda, 
inmediatamente después de la muestra, tiene la finalidad de retener las interferencias co‐extraídas o 
destruirlas  [Björklund E; 2006]. A modo de ejemplo,  la utilización de adsorbentes de  fase normal 








Con respecto a  la  técnica de dispersión de  la matriz en  fase sólida  (MSPD) sus principales 
virtudes son la sencillez, rapidez, selectividad y bajo coste. La adecuada combinación de adsorbentes 
y  disolventes  permite  obtener  extractos  libres  de  impurezas.  Su  aplicación  en  matrices 
























MeP  17.05  17.38  209  92  0.5  195,177,149 
EtP  17.83  18.15  223  98  0.5  195,177,163,151 
PrP  18.91  19.20  237  104  0.5  195,163,151 
BuP  19.91  20.24  251  110  0.5  195,151 
TCS  23.13  23.38  347  140  1.5  200,310,219 
1 Columna HP5‐MS  2 Columna CP‐Sil8 Low Bleed  3Iones utilizados para la cuantificación  
 







  La  matriz  empleada  para  evaluar  la  presencia  de  triclosán  y  parabenes  en  atmósferas 







disolución  patrón  de  EtP  y  BuP  de  300  ng/mL  en  acetona  por  cada  gramo  de  polvo.  Tras  la 






La eficacia de  la purificación on‐line  (en  la celda de extracción) de  los extractos de PLE se 
evaluó  considerando  cuatro  adsobentes  diferentes,  tres  en  fase  normal  (Florisil  60‐100  mesh, 
alúmina 150 mesh y sílica 230‐400 mesh), previamente activados a 130ºC durante 24 horas, y uno de 
fase reversa (C18 70‐230 mesh). En todos los  casos, 0.5 g de muestra se homogeneizaron con 1 g de 







Las  condiciones  de  trabajo  en  estas  etapas  iniciales  fueron  seleccionadas  teniendo  en 
cuenta aplicaciones de PLE al análisis de sedimentos. La extracción se  llevó a cabo con acetato de 
etilo, a 130ºC  considerando un  ciclo de 10 minutos a 2000 psi  (13.8 MPa). El  volumen de  lavado 





























de  interferencias co‐extraídas,  indicando que estas  fueron retenidas en mayor extensión por estos 
adsorbentes.  Al  inyectar  estos  extractos  en  GC‐MS/MS,  se  obtuvieron  respuestas  ligeramente 
superiores cuando se usa Florisil como dispersante de la muestra y co‐adsorbente en el fondo de la 




  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
Florisil  5126  2238  2357  4764  6441 








Para  este  estudio,  se  seleccionaron dos disolventes de  características  apolares: hexano  y 
Atmósferas interiores 
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diclorometano.  La  etapa  de  lavado  se  realizó  en  condiciones  suaves  de  temperatura,  presión  y 
tiempo (40ºC, 1 ciclo de 1 minuto de extracción estática a 500 psi), con un volumen de flush de 50 % 
y un  tiempo de purga de 1 minuto. Cada muestra  fue extraída  con  cuatro  ciclos  consecutivos de 
lavado  en  las  condiciones  fijadas,  recogiendo  las  fracciones  en  distintos  viales  colectores.  A 
continuación, se extrajo con acetato de etilo para poner de manifiesto la presencia de los parabenes 




























La utilización de n‐hexano no provocó pérdidas de  los analitos en  las fracciones de  lavado, 
recuperándose  en  la  última  fracción  de  acetato  de  etilo.  Por  su  parte,  el  uso  de  diclorometano 
ocasionó  la  aparición  de  señal  de  los  compuestos  en  las  fracciones  sucesivas  de  lavado, 
principalmente  del    TCS.  Este  comportamiento  es  coherente  con  la  bibliografía  existente  para  la 
extracción  de  triclosán  en  matrices  sólidas  mediante  PLE,  ya  que  algunos  autores  utilizan 
diclorometano como disolvente de elución [Agüera A; 2003]. En base a estos resultados, el hexano 
se  seleccionó  como disolvente de  limpieza de  la  celda de PLE, previamente a  la extracción de  los 
compuestos de interés. 
Para  la  optimización  de  las  condiciones  de  limpieza  con  hexano,  en  lo  referente  a 
temperatura  (40‐120  ºC),  tiempo  (1‐10 minutos)  y  número  de  ciclos  (1‐5),  se  utilizó  un  diseño 
factorial a dos niveles con un punto central. Tras la etapa de lavado, de acuerdo  con las condiciones 
descritas en  cada uno de  los experimentos del diseño,  las  celdas  fueron extraídas  con acetato de 
etilo en las condiciones propuestas (1 ciclo de 10 minutos a 130ºC y 2000 psi, flush de 100 % y purga 
de  1  minuto).  Estos  extractos  (acetato  de  etilo),  una  vez  concentrados  y  derivatizados,  fueron 
inyectados en el sistema GC‐MS/MS. El objetivo de este estudio fue seleccionar  las condiciones de 

















efecto estandarizado es  superior a  la  línea que describe el nivel de  significación,  con un 95 % de 
confianza, para todos  los analitos. Puesto que su  influencia es negativa, a altas temperaturas parte 
de  los  compuestos  son  co‐eluídos  con  las  interferencias  apolares  en  el  hexano.  Experimentos 





















































largos  o  un  número  mayor  de  ciclos,  aunque  no  provocó  pérdidas  de  los  analitos,  tampoco 
contribuyó a reducir el nivel de interferencias.  
La  comparación  de  los  cromatogramas  de  GC‐MS  (TIC)  obtenidos  para  los  extractos  de 






















utilización de un adsorbente en fase normal (Florisil) en  la celda de extracción y  la  introducción de 





El  primer  factor  estudiado  fue  el  tipo  de  disolvente  empleado  para  la  extracción  de  los 
compuestos. En función de sus características físico‐químicas, se seleccionaron tres disolventes con 






































Como  se observa en  la  figura  I.6, el diclorometano  fue el disolvente que presentó menor 
afinidad por los compuestos. Para acetato de etilo y acetonitrilo, la eficacia de extracción es función 
de  las  características  de  los  analitos.  Los más  polares, MeP,  EtP  y  PrP  (Log  Kow  1.9,  2.4  y  2.9, 
respectivamente) mostraron una mayor  afinidad por  el  acetonitrilo  (más polar que  el  acetato de 
etilo), mientras que el BuP y TCS (Log Kow 3.5 y 4.8) se extrajeron en mayor extensión con acetato de 






tiempo  de  extracción,  así  como masa  de  Florisil  situado  en  la  parte  inferior  en  la  celda  como 
adsorbente para  la retención de  interferencias polares, han sido optimizados simultáneamente con 
un  diseño  experimental  central  compuesto  (CCD)  tipo  23  con  6  puntos  estrella  situados  a  una 
distancia  axial  de  α=1.68.  El  número  de  puntos  centrales  fue  de  nueve  para  tener  un  diseño 
Atmósferas interiores 
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Una  vez  realizadas  las  23  extracciones,  en  las  condiciones  descritas  en  la  tabla  I.4,  se 
analizaron los extractos mediante GC‐MS/MS, obteniendo los siguientes resultados. 
 
Tabla  I.4.  Condiciones  de  extracción  y  resultados  (áreas  de  pico)  obtenidos  para  el  diseño 
experimental central compuesto. 
Exp  Temp (ºC)  Tiempo (min)  Co‐adsorbente (g)  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
1  92  15.3  1.6  135929  44689  73782  33193  164254 
2  125  10  2  129934  38969  70240  33717  137929 
3  158  4.7  0.4  176215  52679  77508  33810  90158 
4  125  1  1  164910  54029  88373  39284  152992 
5  70  10  1  113152  39899  70569  37291  205416 
6  125  10  1  159437  47251  78291  38697  162794 
7  125  10  1  185439  59740  83262  40810  135083 
8  125  10  1  192999  58385  84221  32803  139148 
9  92  15.3  0.4  167593  53735  85501  40040  153719 
10  125  19  1  156991  46300  70614  33317  165208 
11  125  10  1  183301  51979  82352  35751  198693 
12  92  4.7  0.4  153562  49683  75254  31909  174008 
13  92  4.7  1.6  157553  52723  85592  38393  206420 
14  158  4.7  1.6  164083  45740  65334  29771  112129 
15  180  10  1  160886  43501  59774  23372  69899 
16  125  10  1  173145  49024  78073  32584  177100 
17  125  10  1  195747  60773  88360  36530  160151 
18  158  15.3  1.6  198822  53355  71459  30289  112555 
19  125  10  1  207497  64448  89157  39469  195846 




Exp  Temp (ºC)  Tiempo (min)  Co‐adsorbente (g)  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
21  158  15.3  0.4  207336  56411  83128  34314  78863 
22  125  10  0  149781  42424  67458  30554  96820 
23  125  10  1  149015  47545  80104  36700  143942 
 
Una vez  tratados  los datos anteriores  con el programa estadístico Statgraphics Centurión 
XV.I,  se obtuvieron  los  efectos principales,  los  términos  cuadráticos  y  las  interacciones  entre dos 
factores que se muestran en la tabla I.5. 
 
Tabla  I.5.  Valores  normalizados  para  los  efectos  principales,  los  términos  cuadráticos  y  las 
interacciones de orden dos correspondientes al diseño tipo  CCD. 
  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
A: Temperatura (ºC)  2.92
a  0.62  ‐1.68  ‐3.23a  ‐7.29a 
B: Tiempo (min)  0.66  ‐0.19  ‐0.78  ‐0.45  ‐0.69 
C: Co‐adsorbente (g)  ‐1.10  ‐0.91  ‐0.90  ‐0.26  2.30
a 
AA  ‐2.02  ‐1.91  ‐2.97
a  ‐2.33a  ‐1.84 
AB  1.39  0.92  0.88  ‐0.11  0.97 
AC  0.19  ‐0.15  ‐1.17  ‐0.77  0.31 
BB  ‐0.38  ‐0.11  0.21  0.28  ‐0.32 
BC  ‐0.52  ‐0.39  ‐1.13  ‐1.40  ‐0.09 




La  variable  tiempo  no  afectó  en  gran medida  a  la  eficacia  del  proceso  de  extracción.  La 
temperatura  jugó un papel más  importante,  siendo estadísticamente  significativa para el MeP, el 
BuP y TCS. Para los dos últimos, el rendimiento de la extracción disminuyó a temperaturas elevadas, 
mientras  que  para  el MeP  se  observó  el  efecto  contrario.  Por  otra  parte,  el  término  cuadrático 
asociado  con  la  temperatura  también  resultó  significativo  para  PrP  y  BuP,  lo  que  sugiere  que  la 
variación en  la eficacia de extracción no  sigue un modelo  lineal dentro del dominio experimental 
considerado  para  esta  variable. Dado  que  la  viscosidad  de  los  líquidos  disminuye  al  aumentar  la 
temperatura, cabe esperar que  la  solubilidad de  los analitos en el disolvente de extracción, y por 
tanto la eficacia de ésta, aumente con la temperatura, sin embargo, para algunos compuestos se ha 
descrito un comportamiento opuesto, coincidente con el observado en este trabajo para BuP y TCS 







volátiles de  los  cinco  compuestos estudiados. Con  respecto a  la masa de  co‐adsorbente,  sólo  fue 
estadísticamente  significativa  para  el  triclosán,  al  igual  que  el  término  cuadrático  asociado  a  la 
misma. Por último, las interacciones entre factores no alcanzaron el nivel de significación estadística 
(95 % de confianza) para ninguno de los analitos considerados. 
Puesto  que  las  condiciones  óptimas  de  extracción  (sobre  todo  en  lo  referente  a  la 
temperatura de  la celda) fueron diferentes para MeP frente a  los compuestos más apolares (BuP y 
TCS) se utilizó una  función de deseabilidad global para estimar  las mejores condiciones de  trabajo 
para el conjunto de  los cinco analitos considerados. En primer  lugar,  las respuestas obtenidas para 
cada analito en los diferentes experimentos implicados en el diseño tipo CCD, han sido normalizadas 
entre 0 y 1. A  continuación,  la  función de deseabilidad global  se ha definido en base a  su media 


































































































número  creciente de  ciclos  (de 1  a 5), en  las  condiciones óptimas estimadas  anteriormente. Tras 
cada  ciclo  de  extracción,  la  celda  fue  lavada  con  un  volumen  de  acetato  de  etilo  equivalente  al 
volumen  total  de  flush  (100 %  del  volumen  de  la  celda)  dividido  entre  el  número  de  ciclos.  Los 
extractos obtenidos, usando un número creciente de ciclos, se etiquetaron como fracción 1. Después 







































































‐1.68  ‐1  0  +1  +1.68  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
A: Vol. (µL)  20  36  60  84  100  ‐0.92  ‐0.39  ‐0.31  0.72  ‐1.15 
B: Tiempo (min)  4  13  33  50  62  0.77  0.94  1.64  0.73  ‐0.21 





de derivatizante  (20 µL),  la superficie de respuesta para  la  función de deseabilidad global permitió 
visualizar  los  valores  óptimos  de  temperatura  y  tiempo.  Las  condiciones  de  derivatización 
seleccionadas fueron 20 µL de MTBSTFA, 65ºC y 5 minutos. 
 










































  Una  vez  fijadas  las  condiciones de preparación de muestra  (figura  I.11),  se procedió  a  la 




































El  rango  de  respuesta  lineal  del  equipo  (GC‐MS/MS)  fue  evaluado  con  una  serie  de  10 
patrones, preparados en acetato de etilo, en un intervalo de concentraciones comprendido entre 2 
ng/mL y 1.5 µg/mL.  
Para  el  cálculo  de  los  límites  de  cuantificación  del  sistema  cromatográfico  se  inyectaron 
patrones de  concentraciones  comprendidas entre 0.1 y 1 ng/mL, obteniendo  las  relaciones  señal‐
ruido  de  los  picos  correspondientes  a  cada  analito.  A  concentraciones  próximas  a  los  LOQs  e 








    MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
Linealidad  R2  0.998  0.994  0.996  0.996  0.997 
8 ng/mL  9.9  6.8  4.0  4.1  3.8 
Repetibilidad 
(% RSD, n=5) 
500 ng/mL  6.5  4.8  3.4  4.3  3.5 





La  precisión  intra‐día  (repetibilidad)  e  inter‐día  (reproducibilidad)  del  procedimiento 
propuesto fue estudiada con una muestra de polvo, sin adición, en la que se detectó la presencia de 
todos  los analitos. Para el estudio de  repetibilidad se  llevó a cabo  la extracción de  la muestra por 
cuadruplicado  dentro  de  un mismo  día, mientras  que  para  evaluar  la  reproducibilidad,  la misma 
muestra  fue  extraída  por  triplicado  cuatro  días  consecutivos.  Los  resultados,  expresados  como 
coeficientes de variación, mostraron valores inferiores al 8 % y 11 % respectivamente, tabla I.8. 
 














MeP  5.0  6.1  98±5  94±8  1.6 
EtP  5.8  10.6  85±6  88±6  2.2 
PrP  4.7  9.7  86±7  84±10  2.9 
BuP  8.4  10.3  93±4  76±13  3.6 
TCS  6.6  8.6  92±5  93±10  1.2 
 
















Figura  I.12. Cromatogramas  (m/z 177+151+195+200+310) de GC‐MS/MS para  la muestra 1  (tabla 
I.8) con (naranaja) y sin adición (verde), así como un blanco de proceso (azul). 



















de polvo.  Esta  técnica presenta un bajo  coste, una  gran  sencillez  y una  considerable  selectividad 
derivada de la posibilidad de integrar, al igual que en el caso de PLE, etapas de purificación en línea 








el  empleo  de  diseños  experimentales  factoriales,  así  como  usando  estudios  univariantes  para 






Como  primer  paso  en  la  optimización  de  las  condiciones  de  extracción  se  estudió  la 
























Figura  I.14.  Áreas  de  pico  y  perfiles  cromatográficos  para  extractos  de  una muestra  de  polvo  en 
función del co‐adsorbente (N=3). 
 























Como  se  puede  comprobar,  figura  I.14,  la  señal  de  los  compuestos  es  prácticamente 
idéntica  en  todos  los  experimentos  con  excepción de MeP  y  TCS, utilizando  la  alúmina  como  co‐
adsorbente.  Los  cromatogramas  de GC‐MS  presentan menor  complejidad  para  Florisil  y  alúmina, 





La  eficacia  de  extracción  se  evaluó  considerando  cuatro  disolventes  con  polaridades 
crecientes  (hexano, diclorometano, acetato de etilo y acetonitrilo) usando Florisil y alúmina como 
co‐adsorbentes. Al igual que en el apartado anterior, la muestra fue dispersada previamente con 2 g 




sililación  para  extractos  en  diferentes  disolventes,  todos  los  extractos  fueron  concentrados  a 
sequedad y reconstituidos con 1 mL de acetato de etilo previamente a la adición del agente sililante. 
























Hexano DCM Acetato de etilo Acetonitrilo
 
  En general, los resultados representados en la figura I.15 siguen la misma tendencia que los 







diclorometano. Por ello,  se  consideró  la posibilidad de  realizar un  lavado previo del  cartucho  con 
diclorometano, para a  continuación proceder a  la elución de  los  compuestos usando acetonitrilo. 
Planteada esta estrategia, se preparó un cartucho de MSPD dispersando 0.5 g de muestra con 0.5 g 
de  sulfato  sódico  anhidro  y 2  g de C18,  con  2  g de  Florisil  como  co‐adsorbente.  En una primera 
fracción, se recogieron 10 mL de diclorometano y a continuación, tras el secado del cartucho a vacío, 
se  recuperaron  los  analitos  con  10 mL  de  acetonitrilo.  Una  segunda muestra  fue  procesada  en 
condiciones idénticas pero sin considerar la etapa de lavado. Los cromatogramas de corriente iónica 




Figura  I.16.  Cromatogramas  de  GC‐MS  (TIC)  para  las  fracciones  de  diclorometano  y  acetonitrilo 
obtenidas de una muestra de polvo. 















Figura  I.17. Cromatogramas de GC‐MS/MS  (TIC) para un patrón en acetonitrilo  (A), un extracto de 
MSPD en acetonitrilo sin limpieza previa (B) y un extracto de MSPD en acetonitrilo con lavado previo 
del cartucho usando diclorometano (C). 















































La  cantidad  de  dispersante  (C18),  el  tipo  de  eluyente  (acetato  de  etilo  o  acetonitrilo)  y 
MSPD aplicada a la extracción de TCS y Parabenes en muestras de polvo 
 235




Factor  Bajo  Medio  Alto 
Volumen eluyente (mL)  5  15  25 
Masa C18 (g)  0.5    2 





compuesta  eran  muy  bajas,  ésta  se  fortificó  con  ambos  compuestos  a  nivel  de  300  ng/g.  A 
continuación se dejó envejecer a temperatura ambiente un periodo de 10 días antes de proceder a 
su extracción.  
Los  cartuchos  de  MSPD  se  prepararon  usando  2  g  de  Florisil  como  co‐adsorbente, 
dispersando 0.5 g del pool anterior con 0.5 g de sulfato sódico anhidro y la cantidad de C18 descrita 
en cada experimento. Tras el lavado de los cartuchos con 10 mL de diclorometano, se eluyeron con 
el  volumen  indicado  de  acetonitrilo  o  acetato  de  etilo.  Todos  los  extractos,  incluidos  los  de 
diclorometano, fueron concentrados a sequedad y reconstituidos con 1 mL de acetato de etilo. Una 
vez derivatizados, fueron inyectados, junto con un calibrado para su cuantificación, en el sistema GC‐




Tabla  I.10. Experimentos  realizados en el diseño de MSPD  (3  x 22) y  respuestas  (concentración en 
ng/g) obtenidas para cada compuesto. 
Exp.  Vol. (mL)  C18 (g)  Eluyente  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
1  15  1.25  AcN  545.9  320.1  660.5  476.4  852.6 
2  25  0.5  AcN  504.0  288.7  613.4  387.1  867.5 
3  15  0.5  AcOEt  470.8  150.6  431.1  258.0  398.7 
4  15  2  AcOEt  465.1  87.3  469.5  248.3  700.5 
5  15  0.5  AcN  629.2  392.1  748.8  525.3  992.3 
6  15  2  AcN  691.5  408.1  782.4  552.4  1012.4 
7  5  0.5  AcN  372.9  191.1  527.3  396.4  1048.1 




Exp.  Vol. (mL)  C18 (g)  Eluyente  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
9  15  1.25  AcOEt  485.4  288.6  471.9  224.9  306.6 
10  5  2  AcN  721.0  458.8  979.8  744.5  928.9 
11  5  2  AcOEt  25.0  9.1  16.3  8.6  12.2 
12  25  2  AcN  572.2  361.6  796.5  564.4  1108.5 
13  25  0.5  AcOEt  429.6  127.8  451.6  311.3  714.6 
14  5  0.5  AcOEt  473.5  88.9  477.9  252.8  713.2 
 
Usando el programa estadístico Statgraphics 5.1, se obtuvieron  los efectos estandarizados 














Como  se  observa  en  la  gráfica  anterior,  el  disolvente  de  elución  fue  el  único  factor 
estadísticamente  significativo  (95  %  de  confianza).  De  nuevo  se  confirmó  que  el  acetonitrilo 
proporcionaba  mejores  rendimientos  que  el  acetato  de  etilo.  La  cantidad  de  dispersante 
prácticamente no  afectó  a  la  eficacia de  extracción,  seleccionando  finalmente  el  valor medio del 
dominio experimental para esta variable, 1.25 g de C18. 
El volumen de eluyente  tampoco  fue un  factor significativo, por  lo que, a priori, se podrá 











pasando a través de  los cartuchos de MSPD  tres  fracciones consecutivas de diclorometano  (10 mL 
cada una) y una última de 15 mL de acetonitrilo. En la segunda serie, se estudió el volumen mínimo 
de acetonitrilo para eluir cuantitativamente los analitos. Se recogió una única fracción de 10 mL de 
diclorometano,  y  tras  el  secado  de  los  cartuchos,  cuatro  fracciones  consecutivas  de  5  mL  de 
acetonitrilo. Todas  las fracciones fueron concentradas a sequedad y re‐constituidas con acetato de 
etilo para  su  posterior  análisis mediante GC‐MS/MS.  Los  resultados obtenidos  se muestran  en  la 
figura  I.19, donde  se  representa  señal  relativa para  cada  fracción  frente  a  la  suma de  señales de 
todas las fracciones recogidas. 
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necesarias dos  fracciones de 10 mL de diclorometano para detectar pérdidas de  este  compuesto 
(figura  I.19  A).  Para  los  parabenes,  el  perfil  de  elución  fue  más  lento  que  para  el  triclosán, 


























Bajo  Medio  Alto  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
Temperatura (ºC)  20  45  70  ‐0.52  0.83  ‐0.05  ‐0.77  ‐0.24 
Tiempo (min)  5    60  0.35  ‐1.31  ‐0.68  0.90  ‐1.72 








otras  dos  variables  afectaron  en  menor  medida  al  proceso  de  derivatización  y  sus  efectos  no 
alcanzaron  el  límite de  significación estadística.  Sin  embargo,  el  término  cuadrático  asociado  a  la 
temperatura fue relativamente importante, principalmente en el caso del MeP. El gráfico de efectos 

































































































concentraciones  comprendidas  entre  2  y  1500  ng/mL,  inyectándolos  por  triplicado.  La 
representación de  las áreas de pico  frente a concentración proporcionó rectas con coeficientes de 
determinación  (R2)  comprendidos  entre  0.996  y  0.999.  La  repetibilidad  de  inyección  se  evaluó 
MSPD aplicada a la extracción de TCS y Parabenes en muestras de polvo 
 241
mediante  inyecciones  consecutivas  de  un  patrón  de  5  ng/mL.  Los  coeficientes  de  variación  para 
todos  los compuestos  fueron  inferiores al 9 %. Por último,  los  límites de cuantificación del equipo 
fueron estimados con  la  inyección de patrones de concentraciones en un rango de 0.5 y 5 ng/mL, 





  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
Linealidad 
(R2) 
0.999  0.998  0.996  0.996  0.999 
Repetibillidad (% 
RSD, n=6) 
7.5  3.9  8.5  2.1  6.3 
LOQ  
(ng/mL)a 




compuestos,  empleando  también GC‐MS/MS  como  técnica  de  determinación,  a  pesar  de  que  se 







consecutivos  (reproducibilidad).  Los  resultados obtenidos mostraron  coeficientes de  variación,  en 
condiciones de repetibilidad y reproducibilidad, inferiores al 13 %.  
 
Los  límites  de  cuantificación  del  método  fueron  estimados  considerando  el  factor  de 
concentración obtenido (0.5 g de muestra, 1 mL de extracto final) y los LOQs del sistema GC‐MS/MS. 




utilizaron muestras discretas de polvo,  con bajos  contenidos de  los  analitos,  fortificadas  con una 


















MeP  4.7  8.6  1.3  114±9  102±3 
EtP  4.5  4.4  2.6  87±10  90±5 
PrP  3.4  2.8  0.6  93±7  98±5 
BuP  5.3  4.4  0.7  84±4  84±4 
TCS  6.0  13.0  1.5  108±6  102±5 
  aPara estos estudios la muestra de polvo fue fortificada con EtP y BuP a nivel de 300 ng/g 
 
En  la  segunda  serie  de  experimentos,  se  compararon  los  resultados  obtenidos  para  la 
extracción de fracciones de una misma muestra de polvo, sin adición de los compuestos, con MSPD 
frente a Soxhlet, como método de  referencia, y  la metodología de PLE desarrollada en  la primera 
parte de este capítulo. La extracción Soxhlet se realizó con 75 mL de acetonitrilo durante 12 horas. 
Los  resultados  obtenidos  para  PLE  y  Soxhlet,  expresados  como  recuperaciones  frente  a  la 
concentración  obtenida  usando MSPD,  se  presentan  en  la  tabla  I.14. MSPD  proporcionó  valores 





  MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
Soxhlet  99±4  111±6  89±11  100±4  113±16 









Empleando  las  dos  metodologías  desarrolladas  en  este  capítulo  se  analizaron  varias 
muestras de polvo procedentes de edificios públicos (2, 3 y 11) y viviendas particulares (restantes). 
Los resultados obtenidos se muestran en  la tabla  I.15,  junto con el contenido de carbono orgánico 
(TOC) de algunas de ellas.  
 




MeP  EtP  PrP  BuP  TCS 
1  18  PLE  409±41  43±2  216±14  34±2  251±50 
2  14  PLE  112±10  17±3  36±5  16±1  25±8 
3  19  PLE  242±12  553±6  210±8  43±4  1228±223 
4  27  PLE  493±30  108±3  176±5  134±1  2444±426 
5  33  PLE  1335±5  346±16 836±75  213±28  660±25 
6  30  PLE  1640±22  304±13 834±9  245±6  1100±31 
7  20  PLE  138±17  12±2  12±1  nd  569±18 
8  23  PLE  878±12  525±19 724±28  178±16  1724±241 
9  34  PLE  1092±127 162±9  762±75  74±10  1253±107 
10  22  PLE  328±26  46 ± 3  235±20  106±3  90 ± 3 
11  18  MSPD  190±41  22±5  220±31  29±4  299±13 
12  ‐  MSPD  442±89  67±13  396±75  51±8  284±45 
13  20  MSPD  68±21  5±1  4±1  1±1  601±1 
14  23  MSPD  783±78  370±12 529±26  188±11  2179±175 
15  24  MSPD  608±58  84±6  466±22  99±1  853±36 
16  25  MSPD  470±8  23±2  429±15  35±1  465±23 
17  ‐  MSPD  577±17  123±6  540±38  211±11  957±74 
18  ‐  MSPD  89±10  287±32 162±20  28±6  239±9 
19  ‐  MSPD  194±28  48±4  248±27  15±3  584±68 
20  ‐  MSPD  973±22  56±8  1052±34 101±3  444±9 
  Máximo  1640  553  1052  245  2444 
  Mínimo  68  5  4  1  25 
  Media  553  160  404  95  812 





muestra  número  7,  en  la  cual  no  se  ha  podido  cuantificar  el  BuP.  Los  niveles  promedio  de  los 
compuestos en las muestras de polvo decrecen en el orden TCS>MeP>PrP>EtP>BuP, de modo que su 
concentración,  al menos  en  el  caso  de  los  parabenes,  guarda  cierta  relación  con  los  porcentajes 
relativos  de  estos  compuestos  en  los  productos  de  cuidado  personal.  Las  muestras  2,  3  y  11 
corresponden  a  edificios  públicos.  Las  concentraciones  de  los  compuestos  estudiados  en  estas 
muestras son inferiores que los existentes en viviendas particulares. La presencia de TCS y parabenes 
en  polvo  puede  estar  asociada  a  derrames  de  productos  cosméticos  que  los  contienen  en  su 
formulación, células epiteliales y, en el caso del triclosán, difusión desde textiles y otras superficies 
tratadas con este bactericida. En algunas muestras, el TCS que se encuentra a niveles próximos a los 



















































2003]. En algas,  se han detectado  factores de bioacumulación de hasta 1000  veces  [Coogan MA; 
2007]. También se han encontrado ambos compuestos en músculo [Balmer ME; 2004 y 2005], bilis 
[Adolfsson‐Erici M;  2002][Houtman  CJ;  2004]  y  plasma  de  pescado  [Valters  K;  2005][Alaee M; 
2003], de modo que el riesgo de entrada de ambas especies en la cadena trófica es considerable. La 





Por otro  lado,  la  incorporación del TCS como agente bactericida en polímeros y productos 
de  cuidado  personal  (por  ejemplo,  pasta  de  dientes,  jabones,…)  se  ha  convertido  en  una  de  los 
principales vías de exposición humana a este compuesto. La formulación conocida como Microban® 
es  añadida  a  diferentes  superficies  tales  como  tableros  de  corte,  films  protectores,  utensilios  y 
encimeras  de  cocina  e  incluso  suelos  en  industrias  dedicadas  al  procesado  de  alimentos 
[http://www.silestone.com][http://www.microban.com],  para  proporcionarle  propiedades 
antibacterianas. Dado que  los alimentos están en contacto con estas superficies, es factible que se 









Con  respecto  a  las metodologías  descritas  en  la  bibliografía  para  el  análisis  de  TCS  en 
muestras biológicas, todas ellas presentan una elevada complejidad debido a la dificultad inherente 
de  la  matriz.  La  presencia  de  macromoléculas  y  grasas  en  las  muestras  hace  necesario  aplicar 
técnicas  de  purificación,  que  no  siempre  están  al  alcance  de  todos  los  laboratorios  o  que 
simplemente son poco sostenibles. De nuevo, la cromatografía de permeación en gel (GPC) ha sido 
utilizada  por  diferentes  autores    para  purificar  extractos  con  contenidos  en  grasas  relativamente 
elevados  [Valters  K;  2005][Balmer ME;  2004].  Otras  técnicas menos  complejas,  se  basan  en  la 

























































































































































































































La  determinación  del  contenido  graso  de  las  muestras  consideradas  en  este  estudio: 
músculo  de  salmón  (Salmo  salar)  y  de  trucha  (Oncorhynchuss mykys),  fiambres  y  quesos,  se  ha 
realizado  con  el  denominado método  de  Bligh & Dyer  [Jensen  S;  2003][Smedes  F;  1996].  En  un 
embudo de decantación, se  introdujeron 2.5 g de muestra  junto con 10 mL de metanol y 5 mL de 




ultrapura  agitando  de  nuevo  la mezcla.  Tras  la  separación  de  ambas  fases,    se  recogió  la  fase 
orgánica situada en la parte inferior del embudo. La fase acuosa se volvió a extraer con una mezcla 
de metanol:cloroformo (1:9), recogiendo nuevamente la fase orgánica y mezclándola con la anterior. 
El  extracto  orgánico  combinado  se  concentró  a  un  volumen  de,  aproximadamente,  0.5 mL  y  se 




Tabla I.2. Contenido graso de  las muestras de pescado utilizadas para optimizar    la metodología de 
extracción de triclosán y metiltriclosán. 
Salmón fresco  Trucha fresca  Salmón liofilizado  Trucha liofilizada 





















MTCS  21.18  304  232, 252, 254  1.50  130 
























































Las muestras  de  pescado  liofilizado  tienen  un  alto  contenido  de  grasa,  especialmente  el 
salmón, que puede  interferir en  la determinación de  los analitos, usando columnas capilares para 
cromatografía de gases. En  los estudios preliminares, se evaluó el porcentaje de grasa  (como peso 
del  residuo  después  de  evaporar  a  sequedad)  existente  en  los  extractos  de muestras  de  salmón 
liofilizado.  La  técnica  de  preparación  de muestra  usada  fue  la MSPD  considerando  acetonitrilo  y 





hasta obtener un polvo  fino y uniforme. En el  cuerpo de polipropileno de  la  jeringa de MSPD,  se 
depositaron 2 g del co‐adsorbente y, a continuación,  la muestra dispersada. Se eluyeron 15 mL de 









C18  C18  0.96 %  ‐‐ 
C18  Florisil  2.80 %  37.60 % 
C18  Alúmina  2.90 %  34.29 % 
C18  Sílica  3.05 %  32.30 % 
Florisil  C18  0.29 %  35.10 % 
Alúmina  C18  0.42 %  32.90 % 
Sílica  C18  0.97 %  44.11 % 
 
Como se observa en la tabla anterior, la utilización de acetato de etilo condujo  a extractos 
con  contenidos  en  grasa  mucho  más  elevados  que  el  acetonitrilo.  Para  este  disolvente,  la 
combinación  de un adsorbente en fase normal como agente dispersante y C18 como co‐adsorbente 



















Dado que el porcentaje de  grasa en el extracto  se mantuvo prácticamente  invariable,  se 
continuó  trabajando  con  2  g  de  Florisil  como  dispersante  y  la  misma  masa  de  C18  como  co‐
adsorbente.  En  estas  condiciones,  se  evaluó  el  volumen  de  acetonitrilo  necesario  para  eluir  los 






























Como  se puede  apreciar  en  la  figura  anterior,  el metiltriclosán  se  recuperó  con 5 mL de 
disolvente, mientras  que  la  distribución  del  triclosán  en  las  fracciones  sucesivas  de  acetonitrilo 
dependió de  la matriz  considerada,  seleccionando  finalmente 15 mL de  este disolvente.  En  estas 




La  figura  I.3  muestra  el  cromatograma  de  GC‐MS  (TIC)  correspondiente  a  uno  de  los 
extractos. Los picos más  intensos que aparecen en el mismo fueron  identificados por comparación 




nivel de 300 ng/g.  Los picos nombrados  como C8 a C18  corresponden a  los derivados  sililados de 
ácidos grasos con el número de carbonos indicado. 





















































un  pool  de  extractos  de muestras  de  salmón.  Alícuotas  de  0.5 mL  se  depositaron  en  cartuchos 
comerciales, conteniendo 0.5 g de  los adsorbentes anteriores, eluyendo 5 mL de acetonitrilo, que 






  Sílica  Florisil  Alúmina  PSA 



















MSPD  de  una muestra  de  salmón  liofilizado  en  las  siguientes  condiciones:  0.5  g  de muestra  se 






El  cartucho  de  MSPD  fue  eluido  con  15  mL  de  diclorometano,  concentrándolo 
posteriormente a sequedad. El residuo fue aproximadamente 5‐6 veces  inferior   al obtenido con  la 
metodología descrita en el apartado anterior (0.05‐0.06 % de la masa de la muestra). Por otra parte, 
se  confirmó  que  el  triclosán  y  el  metiltriclosán  son  capaces  de  resistir  el  proceso  oxidativo, 












Figura  I.4. Cromatograma de GC‐MS  (TIC) para un extracto en diclorometano utilizando  como  co‐
adsorbente sílica ácida (10 % de H2SO4 p/p). Salmón liofilizado conteniendo 300 ng/g de TCS y MTCS. 
 














El primer parámetro optimizado  fue  la concentración de ácido  sulfúrico  (5, 10, 20 % p/p) 
necesaria para oxidar por completo los lípidos presentes en la matriz, sin afectar a la estabilidad de 
los  compuestos  estudiados.  Para  la  realización  de  este  estudio,  muestras  de  0.5  g  de  salmón 
liofilizado, con adición de 300 ng/g de MTCS y TCS, fueron dispersadas en un mortero de vidrio con  2 
g de sulfato sódico anhidro y 1.5 g de sílica activada. En  la parte  inferior del cartucho de MSPD se 
depositaron  3  g  de  sílica  ácida  con  porcentajes  variables  de  ácido  sulfúrico.  Dado  que  el 
diclorometano  fue  capaz  de  extraer  el  TCS  y  el  MTCS,  se  utilizó  como  disolvente  de  elución, 
recogiendo volúmenes de 15 mL y concentrándolos posteriormente a 1 mL. Una alícuota de 0.5 mL 
se empleó para  la determinación de residuo sólido,   mientras que  la otra porción fue evaporada a 
sequedad  y  reconstituida  con 0.5 mL de  acetato de etilo, para  ser derivatizada e  inyectada en el 
cromatógrafo  de  gases.  La  respuesta  obtenida  para  ambos  compuestos  se  mantuvo  constante 
independientemente  de  la  cantidad  de  ácido  sulfúrico  añadida  a  la  sílica,  figura  I.5.  Estos  datos 
sugieren que  los compuestos, además de ser estables en condiciones altamente oxidantes, no son 
retenidos en la capa de carbón que se forma debido a la oxidación de los lípidos, como se describió 
para  los PAHs  [Pensado L; 2005]. Con  respecto al  residuo  lipídico presente en el extracto  final, se 
apreció una  ligera disminución  cuando  se aumentó  la  concentración de ácido de 5 % a 10 %,  sin 







































acetonitrilo,  no  fueron  considerados  puesto  que    proporcionan  extractos  ácidos  al  romper  las 
interacciones existentes entre  la sílica y el ácido sulfúrico. El perfil de elución de TCS y MTCS para 
cada  uno  de  los  disolventes  anteriores,  fue  estudiado  con  tres matrices  que  presentan  distintos 
contenidos de materia grasa (m.g.): salmón liofilizado (59 % de m.g.), trucha liofilizada (31 % m.g.) y 
queso (40 % m.g.), todas ellos con adición de MTCS y TCS a nivel de 300 ng/g.  
Para  cada muestra  y  disolvente,  se  eluyeron  fracciones  consecutivas  de  5 mL,  las  cuales 





una única  fracción de 5 mL de diclorometano o  cloroformo.  El  comportamiento del  TCS  fue más 
complejo, puesto que su perfil de elución dependió claramente del tipo de disolvente y de la matriz.  
El cloroformo presentó menor poder extractante que el diclorometano, sobre todo para la muestra 
de  trucha.  Este  comportamiento  se  explica  en  base  a  la  diferencia  de  polaridades  entre  ambos 
compuestos (MTCS y TCS) y el coeficiente de partición octanol‐agua de los disolventes utilizados. El 
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es evaluar  la estabilidad de  los compuestos en  la matriz, dado que  la disminución en  la  respuesta 
analítica podría confundirse con posibles pérdidas en la etapa de limpieza en condiciones oxidativas. 
Además,  es  necesario  asegurar  que  no  tiene  lugar  la  metilación  parcial  del  TCS,  durante  el 
almacenamiento de las muestras.   
Para  investigar este aspecto,  se  fortificaron muestras de  trucha  liofilizada, a nivel de 300 
ng/g, usando una disolución patrón de los analitos en acetona. Se dejó evaporar la acetona (12 horas 
en  campana)  y  se  evaluaron  las  recuperaciones  obtenidas  en  función  de  las  condiciones  de 
almacenamiento descritas en la tabla I.7.  
Como  se  puede  comprobar  en  los  resultados  obtenidos,  no  hay  diferencias  significativas 














1  No almacenadaa  107.8±7.3  80.0±7.4 
2  7 días, ‐20ºC  94.8±8.6  92.1±12.9 
3  7 días, 4ºC  106.8±5.5  97.9±7.6 
4  7 días, ‐20ºCb  n.d.  101.1±3.3 
5  7 días, 4ºCb  n.d.  108.7±2.6 
                aExtraída a las 12 horas de practicar la adición    bSólo se añadió triclosán 
 





Una  vez optimizadas  las  condiciones de extracción de  las muestras de material biológico 



























La  linealidad   en  la respuesta del sistema GC‐MS/MS fue evaluada  inyectando patrones de 







  Linealidad (R2)  Rep. 25 ng/mL (% RSD,n=4)  LOQ (ng/mL) 
MTCS  0.998  3.4  1 





La  eficacia  de  la metodología  de  extracción  propuesta  se  evaluó  usando muestras  con 
distintos contenidos grasos. Las matrices empleadas fueron salmón (59 % m.g.) y trucha (31 % m.g.) 
liofilizados y dos alimentos frescos, queso en  lonchas (40 % m.g.) y  jamón cocido (3 % m. g.). Cada 
muestra  fue  dividida  en  tres  porciones.  Dos  de  ellas  fueron  enriquecidas  con  los  analitos  a  dos 
concentraciones diferentes: 10 y 50 ng/g. La  tercera  se usó  como blanco.  Las muestras,  con y  sin 







Las  recuperaciones  obtenidas  para  las  diferentes matrices  estudiadas  se  presentan  en  la 
tabla I.9, junto con los respectivos coeficientes de variación del proceso analítico. Tal como se puede 






































ng/g  para  ambos  analitos,  realizando  las  extracciones  en  4  días  consecutivos.  Los  resultados 
obtenidos mostraron reproducibilidades de 4.2 % y 7.2 % para MTCS y TCS, tabla I.9. 
Los  LOQs para  la metodología desarrollada  fueron de 1 y 2 ng/g para MTCS y TCS. Estos 


















ng/g  10  50  10  50  10  50  10  50  25   
MTCS  120±3  109±8  111±12  95±11  103±12  110±7  85±9  92±8  4.2  2 





















en  lonchas  (figura  I.8),  sugieren  su  posible  contaminación  al  entrar  en  contacto  directo  con 
superficies o utensilios que estuviesen tratados con este bactericida (cuchillos, tableros de corte, …) 
o de un modo  indirecto, debido al uso de esponjas o bayetas, conteniendo triclosán, para  limpieza 
de mostradores,  tablas de  corte  y otras  superficies en  contacto  con  los alimentos. En  los últimos 
años,  los  productos  poliméricos  anti‐microbianos  han  tenido  un  gran  auge,  existiendo  un  amplio 
abanico  de  utensilios  utilizados  en  la  vida  diaria  que  incorporan,  dispersados  en  su  estructura, 
sustancias  con propiedades  antimicrobianas  como  el  triclosán. Por  ejemplo,  el  TCS  es uno de  los 
posibles  bactericidas  que  incorpora  una  conocida  patente  (Silestone®)  de  encimeras  de  cocina  y 
baño.  Así  pues,  se  evaluó  la  posibilidad  de  que  se  produzca  la  migración  del  triclosán  desde 
materiales  sólidos hasta los alimentos en un tiempo de contacto relativamente corto. Para realizar 
un  estudio preliminar de  esta posibilidad,  lonchas de dos  alimentos  (queso  y  jamón  cocido),  con 
distinto contenido graso, se pusieron en contacto con un tablero de corte que contiene TCS como 
agente bactericida  (nivel estimado 245 ± 24 µg/g). Cada cierto  tiempo, se  tomó una porción de  la 
muestra de alimento para determinar el contenido de triclosán. Los resultados mostraron que existe 























muy  superior  a  la  del  jamón  cocido,  acumuló  concentraciones  de  triclosán  mayores.  Este 
comportamiento ya había  sido descrito por Chung y colaboradores  [Chung D; 2003] al estudiar  la 
cinética  de  migración  del  triclosán  desde  un  co‐polímero  de  estireno‐acrilato.  En  su  estudio, 





En  nuestro  experimento,  como  se  puede  observar  en  la  figura  I.9,  la migración  ha  sido 
relativamente  rápida  puesto  que  para  tiempos  inferiores  a  5  minutos,  las  concentraciones  de 
triclosán en  los alimentos fueron de 40‐50 ng/g, equivalentes a un 0.02 % del valor existente en  la 
superficie sólida. Estos valores aumentaron con el  tiempo hasta alcanzar niveles del orden de 700 
ng/g,  tras  7  horas  de  contacto,  en  el  caso  de  la  matriz  más  grasa.  Evidentemente  estas 
concentraciones (< 1 µg/g) todavía resultan muy inferiores a los contenidos de TCS en productos de 




































































En esta  sección  se presentan  las  conclusiones más  relevantes derivadas de  los diferentes 











cabo  a  temperatura  ambiente.  Cabe  destacar  que  las  condiciones  de  sililación  óptimas  fueron 
comunes para ambos grupos de compuestos. 
  En relación a  la etapa de concentración,  las mayores eficacias de extracción se obtuvieron 
utilizando  fibras de PA y PDMS‐DVB para el TCS y  sus derivados, y PA para el caso de parabenes. 
Aparte  del  tipo  de  fibra,  la  única  variable  que  afectó  de manera  diferente  al  rendimiento  de  la 
extracción  para  ambas  familias  de  compuestos  fue  la  fuerza  iónica  del medio.  En  base  a  estos 
resultados es  factible determinar parabenes, TCS y sus derivados  (clorofenoles y metiltriclosán) en 
muestras  de  agua  de  forma  conjunta,  usando  PA  como  recubrimiento  de  la  fibra  de  SPME. 
Considerando un volumen de muestra de tan sólo 10 mL, y un tiempo de preparación de 40 minutos, 
se  pueden  alcanzar  LOQs  suficientemente  bajos  para  la  determinación  de  estos  bactericidas  en 
muestras  reales de agua  superficial  y  residual,  con un  rango de  respuesta  lineal de 3 órdenes de 
magnitud y un  rendimiento de extracción escasamente dependiente del  tipo de matriz.  La mayor 








(sililación)  sin  la  necesidad  de  realizar  un  cambio  de  disolvente.  En  general,  los  LOQs  obtenidos 

















otros  compuestos de  reconocida  toxicidad: 2,4‐diclorofenol  y 2,4,6‐triclorofenol. Por  su parte,  los 
derivados  halogenados  de  los  parabenes  presentan  una  mayor  estabilidad  a  concentraciones 
elevadas de cloro y, por tanto, una menor tendencia a evolucionar a trihalometanos. 
  El  uso  de  sistemas  GC‐MS,  tipo  trampa  de  iones,  es  recomendable  para  identificar  los 





















El  lodo  de  depuradora  constituyó  la más  compleja  de  las matrices  consideradas  en  este 
estudio,  requiriendo el desarrollo de una estrategia de  limpieza  intensiva, a  la vez que obliga a  la 
utilización  de  GC  acoplada  a  espectrometría  de  masas  en  tándem  (MS/MS)  como  técnica  de 
determinación.  En  relación  al  procedimiento  de  extracción  asistida  por  microondas  (MAE) 
optimizado, el tipo de disolvente y su volumen han sido los factores más significativos desde el punto 
de vista de la eficacia de extracción.  
El  método  desarrollado  mostró  recuperaciones  aceptables,  comparables  con  Soxhlet, 
desviaciones estándar  relativas  inferiores al 13 %, y  límites de cuantificación, 0.8 ng/g, adecuados 
para  el  análisis  de  lodos  y  sedimentos.  Si  embargo,  implica  una  excesiva  manipulación  de  las 
muestras y no es aplicable a la determinación de MTCS. 
El  análisis de muestras de  lodos  reveló  la presencia de  concentraciones  elevadas de  TCS 
(nivel del μg/g) en esta matriz, así como de los dos clorofenoles a concentraciones de los altos ng/g. 
Considerando  las vías de  transformación medioambiental del TCS, este dato debe  tenerse muy en 
cuenta a  la hora de decidir el destino  final de este  residuo  (incineración, utilización  como abono, 













considerada  ésta  última  como  una  técnica  “suave”  de  extracción.  Con  respecto  a  la  etapa  de 
derivatización,  se  ha  demostrado  la  posibilidad  de  realizar  la  sililación  conjunta  de  los  analitos 
estudiados en dos disolventes diferentes (acetonitrilo y acetato de etilo) utilizando condiciones poco 
enérgicas. Usando GC‐MS/MS  como  técnica de determinación,  se obtuvieron  LOQs  inferiores  a  4 
ng/g  para  todos  los  analitos  considerando  ambos  protocolos  de  preparación  de  muestra.  Las 
recuperaciones obtenidas para muestras con adición fueron también similares y sólo en el caso de 
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constituye  la  primera  aplicación  que  integra  las  etapas  de  extracción  y  purificación  para  la 
determinación  de  TCS  y MTCS  en  muestras  de  material  biológico.  Para  este  tipo  de  matriz,  la 
eliminación de  lípidos representó  la mayor dificultad en el desarrollo de  la metodología propuesta.  
De  las dos estrategias  inicialmente consideradas:  (1)  retención de  lípidos en el cartucho de MSPD 
combinando  acetonitrilo  con  Florisil  y  C18  como  eluyente,  dispersante  y  co‐adsorbente, 
respectivamente y  (2) oxidación de  lípidos sobre sílica  impregnada con ácido sulfúrico;  la segunda 
resultó más efectiva, permitiendo obtener recuperaciones cuantitativas con 10 mL de diclorometano 
y extractos libres de grasa, compatibles con el uso de GC como técnica de determinación. 
  Aunque  en muestras de pescado no  se ha detectado  la presencia ni de  TCS ni MTCS,  la 
capacidad de TCS para migrar desde superficies sólidas hacia alimentos debe ser considerada desde 
el  punto  de  vista  de  las  aplicaciones  permitidas  de  este  bactericida. Más  preocupante  aún  es  la 
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ACRÓNIMOS 
 
2,3,4‐TCF 2,3,4‐triclorofenol 
2,4,6‐TCF 2,4,6‐triclorofenol 
2,4‐DCF 2,4‐diclorofenol 
ACN Acetonitrilo 
AcOEt Acetato de etilo 
AMD Desarrollo automatizado de métodos  
ANOVA Análisis de varianza 
APCI Ionización química a presión atmosférica 
ASE Extracción acelerada con disolventes 
BSTFA Bis‐(trimetilsilil)trifluoroacetamida 
BuP Butilparaben 
BzP Bencilparaben 
CAR‐PDMS Carboxen‐Polidimetilsiloxano 
CCD Diseño Central Compuesto 
CE Comunidad Europea 
CW‐DVB Carbowax‐Divinilbenceno 
DCM Diclorometano 
DVB‐CAR‐PDMS Divinilbenceno‐Carboxen‐Polidimetilsiloxano 
EI Impacto electrónico 
EPA Agencia de Protección Medioambiental 
ESI Electrospray 
EtP Etilparaben 
GC Cromatografía de gases 
GPC Cromatografía de permeación en gel 
LC Cromatografía de líquidos 
LOD Límite de detección 
LOQ Límite de cuantificación 
LLE Extracción líquido‐líquido 
MAE Extracción asistida por microondas 
MeOH Metanol 
MeP Metilparaben 
MS Espectrometría de masas 
MS/MS Espectrometría de masas en tándem 
Acrónimos 
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MSPD Dispersión de la matriz en fase sólida 
MTBSTFA N‐(tertbutildimetilsilil)‐N‐metiltrifluoroacetamida 
MTCS Metiltriclosán 
NIST Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
PAH Hidrocarburo policíclico aromático 
PB Paraben 
PBDE Bifeniléter polibromado 
PCB Bifenilo policlorado 
PDMS Polidimetilsiloxano 
PDMS‐DVB Polidimetilsiloxano‐Divinilbenceno 
PLE Extracción presurizada con disolventes 
POPs Contaminantes orgánicos persistentes 
PPCPs Productos farmacéuticos y de cuidado personal 
PrP Propilparaben 
RD Real Decreto 
RSD Desviación estándar relativa 
SD Desviación estándar 
SIM Registro selectivo de iones 
SPE Extracción en fase sólida 
SPME Microextracción en fase sólida 
SSI Ionización con spray iónico 
TCC Triclocarban 
TCS Triclosán 
tr Tiempo de retención 
US Ultrasonidos 
 
 
